Aplikacja zestawu do odtaczenia dializy Matoset

Przyktad zestawu do odtgczenia dializy MA-991-ZEST-488.

Przed zakonczeniem procedury nalezy umy¢ rece Nalezy otworzy¢ set do zakonhczenia procedury. Zatozy¢ jedng rekawice pacjentowi.
(specjalista).
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Aplikacja zestawu do odtaczenia dializy Matoset

Nastepnie specjalista zaktada obydwie rekawice. Kolejno usung¢ kaniule, korzystajac przy tym z pomocy »
pacjenta do podtrzymania kompresu w celu zabezpieczenia
wktu¢ kompresami.
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Aplikacja zestawu do odtaczenia dializy Matoset

Po usunieciu obu kaniul wktucia nalezy zabezpieczy¢
opatrunkami z kompreséw witékninowych i przylepcéw.
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