Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset

Przyktad zestawu do podtgczenia dializy MA-991-ZEST-487.
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Przed rozpoczeciem procedury nalezy umy¢ rece Do wykonania procedury nalezy przygotowac Srodek Nalezy otworzy¢ opakowania kaniul oraz set do rozpoczecia
(specjalista i pacjent). dezynfekcyjny, staze (zacisk), odpowiednie kaniule oraz dializy i zatozy¢ pacjentowi staze ale bez zaciskania.
sety do rozpoczecia i zakonhczenia procedury.
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Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset

» Wyjac jatowa serwete i podtozy¢ pod przedramie pacjenta. Nastepnie nalezy zatozy¢ rekawice na lewa reke, a druga
odtozy¢ na jatowa czes¢ otwartego opakowania.
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Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset

Zdezynfekowa¢ przedramie pacjenta uzywajac ptynu do » »
dezynfekcji oraz jatowych kompreséw z zestawu.
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Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset
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Zacisng( staze. Zatozy¢ prawg rekawice. Wkitu¢ kaniule.
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Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset

Po wktuciu kazdej kaniuli nalezy je umocowac specjalnymi » Na koncu zabezpieczy¢ przewody kaniul przylepcami
opatrunkami do mocowania kaniul. widkninowymi.
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Aplikacja zestawu do podtaczenia dializy Matoset

Nastepnie pacjenta podtacza sie do ,,sztucznej nerki”.
Dializa trwa 3-4 godziny.

©Copyright 2025 | Ostatnia aktualizacja: 25.10.2025



https://matopat.pl

