Rozkiadanie zestawu do ginekologii Matodrape

Otworzy¢ opakowanie zewnetrzne zachowujac przy tym S 4 “ Pod posladki utozonej w pozycji ginekologicznej pacjentki
zasady aseptyki i wyjg¢ zestaw na stét do instrumentarium. ' podtozy¢ mniejszg serwetke.
Roztozy¢ zewnetrzna serwete na stole do instrumentarium, Natozy¢ ostong na stolik Mayo.
a na niej poszczegdlne elementy zestawu.

©Copyright 2025 | Ostatnia aktualizacja: 22.12.2025



https://matopat.pl

Rozkiadanie zestawu do ginekologii Matodrape

Na nogi pacjentki nasuna¢ pokrowce z mankietem. Przed rozpoczeciem zabezpieczania pacjentki (wyznaczania Usuna¢ papier zabezpieczajacy z otworu serwety gtéwne;.
pola operacyjnego) zwréci¢ uwage na kierunek rozktadania
obtozenia wykorzystujac, w tym celu umieszczone na
serwecie piktogramy.
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Przyklei¢ obtozenie wyznaczajac tym samym pole Rozwina¢ boki obtozenia tak by swobodnie zwisaty ze stotu Przetozy¢ obtozenie przez ramke, tworzac tym samym
operacyjne. Nastepnie docisngé¢ w miejscu przyklejenia operacyjnego, a nastepnie rozwing¢ gérng czes¢ obtozenia ekran anestezjologiczny. Dolng czes¢ obtozenia rozwingé w
obtozenia w celu zwiekszenia przyczepnosci tasmy w kierunku gtowy pacjentki (w kierunku stanowiska kierunku dolnego kranca stotu operacyjnego, czesciowo

przylepnej do skéry pacjentki. anestezjologicznego). miedzy nogami pacjentki.
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