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NAVOD K POUZITi
MEDISORB R Ag
Vstrebatelné kryti

CHARAKTERISTIKA
MEDISORB R Ag je sterilni vstfebatelné kryti se stfibrem ve formé pérovité blany
K osetfeni_chronickych, obnzne se_hojicich ran vzmkajlclch na pozadi zilnich
éni, cukrovky,
Kryti umozfiuje odvadét exsudat z pms«ed. rany a dlky resorpci chrani nové vzniklé
tkané pfed poskozenim.
Kryti obsahuje:
+ kopolyestery (acetat-butyrat chitinu) — kapilarni struktura kryti umozZiiuje odvadét
prebytetné mnoZstvi exsudatu mimo prostred rany.
— znamé svymi
infekcim rany.

i, zamezuje

INDIKACE
Krytije uréeno k pousit u exsudujicich chronickych ran, obtizné se hojicich, infikovanych
nebo neinfikovanych s riiznou etiologii, mez inymi rany na pozadi Ziinich onemocnén
diabeticka noha, prolezeniny, po rany,

KONTRAINDIKACE
Nejsou informace o alergennlm pusobeni kryti, aviak je tfeba zachovat zviastni
opatmostv pripads zjisténé alergie na chitin, jeho derivaty a stfibro.
Vrobek se nesmi pouzivat v pripade d.agnusnkovane argyrie.
pouzZiti v pip:

POUZITI
Pred aplikaci kryti je tfeba ranu ogistit:
+ fyziologickym roztokem nebo jinym
aokolni pokozku poté osusitnebo
ramcinavatévy

oté:

Oteviit baleni (uchopit protilehlé hrany a zatahnout, aZ do GpIného odkryti obvazu).
Asepticky vyjmout kryti z obalu
Umistit MEDISORB R Ag na réanu takovym zplisobem, aby prekryval cely jeji povrch.
Za tim ucelem Ize pouzit nékolik kusu kryti jeden vedle druhého, je-li povrch rany
velky. Kryti je dostupné v rtiznych velikostech a tvarech.

Na vstiebatelné kryti MEDISORB R Ag Ize navic umistit absorpéni obvaz; napf.
MEDISORB P PLUS.
V pfipadé potfeby je vée mozné zajistit fixaénim obvazem Codofix, Codofix Plus nebo
gazou.

BEZPECNOSTNi OPATRENI
Kryti je baleno sterilng.

Informace obsazené v navodu k pouZiti se tykaji viech nabizenych velikosti kryti.
Kryti je dostupné také ve formé prasku a pérovité blany bez pfidavku stfibra.
PFi vyjimani kryti z obalu je potfeba opatrnosti, aby se neroztrhlo/neposkodilo.
Vyrobek nelze opakované sterilizovat.

Zivat po uplynuti data

, je-li obal otevieny nebo poskoze

ijshle -i, Ze dochazi k resorpci (naruéenl slruklury obvazu) je tfeba aplikovat dalsi
obvaz - stavajici se véak jje az do zahojeni rany.
Doporucuje se aplikovat kryti na ranu ihned po o(evrem obalu
Pokud se stav rany zhorsuje (napF. zarudnuti, zvySena exsudace, otok, bolest),
je treba ukongit pouzivani obvazu a kontaktovat oSetrujiciho lékare.

10.Nejsou-li viditelné znamky resorpce (déle nez 1 mésic), je tfeba kontaktovat
osetfujiciho Iékare za icelem odstranéni obvazu.

11. Vyrobek je uréen na jedno pouZiti. Opakované pouZiti vyrobku je nepfipustné
s ohledem na ztratu sterility vyrobku. V pfipadé opakovaného pouZiti vyrobku mize
dojitk pfenosu patogent.

12. Stopova mnoZstvi chloridu sodného mohou pochazet z vyrobniho procesu.

13. Vyrobek je uréen pouze k vnéj$imu pouZiti.

14, Chranite pred détmi

15. Pouziti u t&hotnych nebo kojicich Zen konzultujte s lékarem.

PROCES STERILIZACE

Radia¢né sterilizované kryti.

Ziistite-li poskozeni obalu, je tieba k vyrobki pfistupovat jako k nesterilnimu
a nepouzitelnému. Vyrobek zUstava sterilni po stanovenou dobu pouZitelnosti vyhradné
v plvodnim obalu, pfi dodrzeni odpovidajicich (nize uvedenych) podminek jeho
uchovavani.

MOZNE KOMPLIKACE

Nebyly zjistény zadné komplikace pfi pouzivani obvazu

Je-li zjisténa precitlivélost na kteroukoliv slozku, je tfeba pouzivani kryti ukongit
akontaktovatékare.

U nékterych pacientl obzvlasté citlivych na kontakt se stiibrem se muze po dlouhém
pouzivani a pfi Eastych pfevazech (nékolikrat v prib&hu 24 hodin) objevit argyrie.
V pipadé zmény barvy rany a pokozky v jejim okoli pfi pouZivani obvazu je treba jeho
pouzivani ukonéit a kontaktovat Iékafe.

PODMINKY UCHOVAVANi
Kryti MEDISORB R Ag by m&lo byt
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NAVOD NA POUZIVANIE
MEDISORB R Ag
Vstrebatelny obvaz

VLASTNOSTI
MEDISORB R Ag e steriiny, vstreba(e\ny obvaz so striebrom vo forme porovitého filmu
na ran na baze Zilovych chordb, cukrovky,
prelezanin a pooperaénych ran,
Obvéz umoziiuje odvadzanie exsudatu z prostredia rany a vdaka vstrebavaniu chrani
novovytvorené tkanivo pred poskodenim.
Sucast obvazu tvoria:
chitin-butyryl-acyl kopolyestery — kapilarna $truktira obvézu umoZiuje odtok
nadbytku exsudatu mimo prostredia rany,
mikrostriebro — zname svojimi antibakterialnymi vlastnostami zabrariuje
sekundarnym infekciam rany.

INDIKACIE
Obviz je urgeny na poutitie v pripade

RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
MEDISORB R Ag
Pansament resorbabil

CARACTERISTICI

MEDISORB R Ag este un pansament resorbabil steril cu argint sub forma de pelicula

poroasa pentru tratamentul ranilor cronice, greu de vindecat, bazate pe boli venoase,

diabet, escare de decubit si rani postoperatorii. Pansamentul permite scurgerea

exudatului din zona plagii, iar datorita resorbtiei protejeaza tesutul nou format de la a se

deteriora.

Pansamentul include:

+ copoliesteri din butiril-acetil chitind - structura capilard a pansamentului permite
exudatului in exces s se scurga din zona plagi,

+ microargint - cunoscut pentru proprietatile sale antibacteriene, previne infectiile
secundare ale ranilor.

INDICATII
este destinat utilizarii in cazul ranilor cronice exudative, greu de vindecat,

infikovanych alebo nelnf kovanych ran rcuzneho povodu vratane rany z||ove| etiologie,
nohy, ran a popalenin.

KONTRAINDIKACIE
Nie st dostupné informécie o senzibilujlicom téinku obvéazu, osobitni pozornost treba
ale venovat pripadom diagnostikovanej alergie na chitin a jeho derivaty a nasstriebro,
Pomocku sa nemé pouzivat v pripade d.agnosmkovanej argyrie.

&a sa pouzivat v pripade suchy

SPOSOB POUZITIA

Pred aplikéciou obvazu treba ranu ogistit:

+ solnym roztokom alebo inym ym /
vysuste okolitti pokozku alebo

« chirurgicky pogas navstevy odborného lekara.

Potom:

1. Otvorte obal (uchopte protifahlé okraje a potiahnite kym obvéz nie je Upine odkryty).
Asepticky vyberte obvéiz z obalu
Aplikujte obvaz MEDISORB R Ag tak, aby ste pokryli cely povrch rany. ak je povrch
rany velky je moZné aplikovat' niekofko obvazov vedra seba, Obvaz je k dispozici
vréznych velkostiach a tvaroch.

. Na vstrebatelny obvdz MEDISORB R Ag sa méZe dodato¢ne pouZit' absorpény

obvéz; napr. MEDISORB P PLUS.

5. Cely obvaz chrafte pomocou Codofix, Codofix Plus alebo gazou.

UPOZORNENIA
Obviz sa pondka sterilny.

2. Informéacie uvedené v Navode n: ivanie sa vztahuji na vietky pontkané
velkosti obvazov. Obvéz je k dispozicii aj vo forme prasku a pérovitého filmu bez
pridania striebra.

. Opatrne vyb: bvaz z obalu, pr
. Obvéz sa nesmie znovu sterilizovat.
. Nepouzlvajte po datume exsplracle

.V momenle ked‘ sn viimnete vslrebévame (preruéeme kontinuity Struktury obvéazu),
kujte dalsi obvaz bez kym sa rana nezhoji.
Odpomca sa aplikovat obvéz na ranu ihned po otvoreni obalu.
Ak sa stav rany zhorsi (napr. séervenenie, zvySeny vypotok, opuch, bolest) prestarite
obvaz pouzivat a poradte sa s odetrujicim lekarom.
10.V pripade absencie znamok vstrebavania (viac ako 1 mesiac) sa poradte
s oetrujucim lekarom o odstraneni obvézu.
1. Pomocka Je urcena na jednorazové pouzme Opéatovné pouzitie pomocky Je
sterility k sa pomécka opétovne pouzije moze
pnsl k prenosu pa(ogennych Iélok
12. Stopové tva chloridu sod 62 adzat z vjrobného pi
13. Pomdcka je uréena iba na vonkajéle pouZitie.
14. Uchovavajte mimo dosahu deti.
15. Ak sa pomacka pouziva pogas tehotenstva alebo laktécie, poradte sa s lekarom.

PROCES STERILIZACIE

Radiagne sterilizovany obvaz.

V pripade poskodenia obalu by mala byt pomécka povaZovana za nesterilnt a nevhodni
na pouZitie. Pomdcka si zachovava sterilitu pocas stanovenej doby exspiracie iba
v pévodnom obale, za vhodnych (nizsie odporiganych) podmienok skladovania.

MOZNE KOMPLIKACIE

Neboli zistené Ziadne komplikacie pogas pouzivania obvazu.

V pripade zistenia precitlivenosti na niektort zlozku, prestafite obvéz pouzivat
a kontakiujte svojho lekéra.

U niektorych pacientov, ktori st obzvlast citlivi na kontakt so striebrom po dlhodobom
pouzivani a prilis castej zmene obvézu (niekolkokrat az desatkrat denne) sa moze
vyskytnut argyria. Ak zbadate zmenu farby rany a pokoZzky okolo nej poéas pouZivania
obvaizu, prestarite ho pouzivat a poradte sa s lekérom.

PODMIENKY SKLADOVANIA
Obvéazy MEDISORB R Ag by sa mali skladovat v zatienenej miestnosti za nasledujlcich

v tmavych
podminkach:
rozsah teplot od 15°C do 35°C;
rozsah vihkosti od 25% do 65%
ochrana pfed vihkosti,
v pavodnim jednotiivém obalu (karton a jednotlivy obal) - veskera mechanicka
poskozeni obalu mohou zpusobit ztratu sterility vyrobku.

Datum posledniho ovéfeni: 03.2021

teplotny rozsah od 15°C do 35°C;
rozsah vihkosti od 25% do 65%;

zmadaniu,
v povodnom jednotkovom obale (karton a viastny obal) - akékolvek mechanické
poskodenie obalu méze sposobit stratu sterility pomacky.

Datum poslednej kontroly: 03.2021

infectate sau neinfectate ale difriteor subsiratur, nclusiv réni de eologie venoasa,
picior diabetic, it, traume, rani

CONTRAINDICATII

Nu exista mformaln despre efectul sensibilizant al pansamentului, cu toate acestea,
artrebui sa se acord: f & in cazul alergiei cunoscute la chitind si la derivatii
acesteia silaargint.

Produsul nu poate fi utilizat in cazul diagnosticarii cu boala argyria.

Nu este recomandat pentru rani uscate cu necroza/cruste.

APLICARE
Inainte de aplicarea pansamentului, rana trebuie curatata:
« cusolutie salina sau alt
uscatd sau
+  chirurgical in timpul unei vizite la medicul specialist.

Apoi:

1. Deschideti ambalajul (prindeti marginile opuse i trageti pana cand pansamentul este
complet descoperit).

. Tnmod asepnc scoateti pansamentul din ambalaj.

. Aplicati pansamentul MEDISORB R Ag pentru a acoper intreaga suprafata a plagii
Tn acest scop, mai multe pansamente pot fi ap\lca(e una langa alta daca suprafata
plégii este mare. siforme.

. Un pansament absorbant supllmentar poate fi aplicat peste pansamentul
MEDISORB RAg, de ex. MEDISORB P PLUS.

. Fixati intregul pansament cu Codofix, Codofix Plus sau tifon, daca este necesar.

iar apoi pielea din jur trebuie

PRECAUTII
Pansamentul este pus la dispozitie steril.

. Informatiile continute in Instructiunile de utilizare se aplica tuturor marimilor
de oferite. F este, disponibil sub forma
de puibere si sub forma de pelicula poroasa, faré adaos de argint.

. Scoateti usor ambalaj, d P

. Pansamentul nu trebuie resterilizat.

. Nufolositi dupé data de expirare.

. Nufolositi daca ambala]ul este deschis sau deteriorat.

. In momentul in care se observé resorbtia (ruperea continuitatii structurii
pansamentului), aplicati un alt pansament fara a-| indepérta pe cel precedent pana
cand se vindecé rana.

. Se recomanda aplicarea pansamentului pe rana imediat dupa deschiderea
ambalajului.

. Daca starea ranii se inrautateste (de exemplu, roseata, exudat ridicat, umflare,
durere), incetat utilizarea pansamentului si contactati medicul.

10.Dacd nu existd semne de resorbtie (peste 1 lund), consultati medicul pentru
aindepérta pansamentul.

11. Produsul este de unica folosinta. il esteir din cauza
pierderii sterilitatii produsului. Dacd produsul este reutilizat, pot fi transmisi agenti
patogeni

12. Urmele de clorura de sodiu pot proveni din procesul de productie.

13. Produsul este destinat numai pentru uz extern.

14.Anu se lasa laindeméana copiilor.

15. Consultati un medic daca este utilizat in timpul sarcinii sau alaptarii.

PROCESUL DE STERILIZARE

Pansament sterilizat prin iradiere.

Daca ambalajul este deteriorat, produsul trebuie considerat nesteril si impropriu pentru
utilizare. Produsul se pastreaza steril pentru o anumitd perioada de timp, numai
in ambalajul original, mentinand in acelasi timp condiile de depozitare adecvate
(recomandate mai jos).

COMPLICATIIPOSIBILE
In timpul utilizarii
in caz de
medicul.

Argyria poate aparea la unii pacienti care sunt deosebit de sensibili la contactul
cu argintul dupa o utilizare prelungita si la schimbéri prea frecvente ale pansamentului
(de cateva pana la zeci de ori pe zi). Dacé se observa vreo decolorare a plagii si a pielii
dinjurin timpul utilizarii pansamentului, incetat utilizarea acestuia si consultati medicul

nu au fost de
la oricare dintre

, oprifi utilizarea si contactati

CONDITII DE DEPOZITARE

Pansamentele MEDISORB R Ag trebuie depozitate la intuneric intr-o incapere

in urmétoarele conditii
la o temperatura cuprins intre 15°C i 35°C;

+ laoumiditate cuprinsa intre 25% si 65%;

+  prevenirea umezirii si deteriorarii mecanice, precum si contaminarea chimica;

+ i ambalajul original (cutie de carton si ambalaj direct) - orice deteriorare mecanica
aambalajului poate cauza pierderea sterilittii produsului.

Data ultimei verificari: 03.2021
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MEDISORB R Powder
Rezorbuojamas tvarstis

SAVYBES

MEDISORB R Ag yra sterilus porétos plévelés pavidalo rezorbuojamas tvarstis,
praturtintas sidabru, skirtas étiniy, sunkiai gyjanciy zaizdy, susidariusiy dél veny ligy ar
diabeto bei praguly ir pooperaciniy Zaizdy gydymui. Tvarstis padeda pasisalinti Zaizdos
snnes eksudatui ir déka savo rezorbeiniy savybiy apsaugo naujai susidariusj audinj nuo

imo.
]tvarsclo sudétj jeina:
. tilo chitino
pasalinti gausy eksudata i$ Zaizdos zonos.
+ sidabro mikro dalelés — sidabras Zinomas dél savo antibakteriniy savybiy. Jis saugo
Zaizdas nuo antrinés infekcijos.

tvarsio struktdra, padedanti

INDIKACIJOS

Tvarstis skirtas Slapiuojancioms, Iétinéms, sunkiai gyjancioms, infekuotoms arba
erpése Zzaizdoms taip patir veninés

kilmes Zaizdoms, mabelq serganclqjq pedq Zaizdoms, praguloms, trauminéms,

Zai

KONTRAINDIKACIJOS

Duomeny apie arscio sukeliama padidinto Jaulrumo reakeiq néra, tatiau atsargumo
priemoniy reikia imtis jeigu esate al hiti

P lima naudoti, jei Jum: argyrija.

Nerekomenduojame tvarséio naudoti sausy, nekrozés pazeisty ar padengty $asu zaizdy
gydymui.

NAUDOJIMAS

Prie$ uzdedant tvarstj, nuvalykite Zaizda;:

+ naudodami druskos tirpalg ar kitg dezinfekuojantj/antibakterinj skystj. Po nuvalymo
Zaizda supanéiai odai leiskite nudZidti arba

. zalz la iniu badu gali iSvalyti gydytoj

Poto:

. Alidarykite pakuote (suimkite u priesingy krasty ir tempkite, kol tvarstis i$nirs i§
pakuotés).

. Laikydamiesi aseptiniy taisykliy, isimkite tvarstj i§ pakuotés.

. UZzdékite MEDISORB R Ag tvarstj ant Zaizdos taip, kad jis padengty visg Zaizdos
plota. Jeigu pazeistas plotas yra didelis, gali reikti panaudoti kelis tvarscius, dedant
juos viena greta kito. Sis tvarstis gaminamas jvairiy dydziy ir formy.

. Ant MEDISORB R Ag tvarsgio galima uzdéti papildoma absorbuojantj tvarstj, pvz.
MEDISORB P PLUS.

Visus uzdétus tvarscius patikimai pritvirtinkite tvarstomuoju elastiniu tinkleliu Codofix
ar Codofix Plus arba, jeigu reikia, marlés pagalba.

paciento vizits tu.

ATSARGUMO PRIEMONES
. Tvarstis yra gaminamas slenlus
z. pateikta yra taikoma visy dydziy tvarséiams.
Tvarstis yra gaminamas taip pat ir porétos plévelés be sidabro daleliy pavidalu bei
milteliy formos.
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LIETOSANAS INSTRUKCIJA
MEDISORB R Ag
Rezorbéjoss parséjs

RAKSTUROJUMS

MEDISORB R Ag ir sterils rezorb&joss parséjs ar sudrabu porainas pléves veida,

kas paredzéts vénu slimibu, diabéta, izgul&jumu izraisitu, hronisku griti dzistosu bracéu

un pewperacuas braé: u arsf esana\ Parse]s dod iespgju drenét no bruces eksudatu,
ino jauna izvei dus pasarga no

Parse]a sastava ir butirilacetilhitina kopoliesteri — parséja kapilara struktdra |auj liekajam

eksudatam aizplast no brices.

Parsgja sastavair:

RU
VHCTPYKLIMA NCTIONb30BAHNA
MEDISORB R Ag
PaccacbiBatoLuascs nosska

XAPAKTEPUCTUKA

MEDISORB R Ag 310

NOPUCTOl NneHkM Anst

obpasoBaHHbIX Ha oHe

VI1I0CNE0NepaLyioHHbIX PaH.

Moss3ka NO3BONAET Ha ApeHaX aKccyaata W3 cpeabl paHbl, U Gnarogaps pesopbunn
TKaHb O

nossaka ¢
, TPyAHO
i, Avabeta,

& hopme
pan

B coctas noesiakv BxoasT:

ir butirilacetilhitina kopoliesteri — parséja kapilara struktiira lauj liekajam
aizplist no briices,

mikrosudrabs — zinamas ta antibakterialas Tpasibas, aizkavé bruces sekundaras
infekcijas.

INDIKACIJAS
Parségjs ir paredzéts lietosanai sulojodu, hronisku, griti dzistosu, inficétu vai neln(celu
d:

« Gymup XMTbiHbI —

NOBS3KN OTBOAWTL N3G 3a Npesensi

+ MUKPOCEPEBPO ~ M3BECTHO CBOUMM AHTUGAKTEpUANbHLIMU CBOMCTBAMM,
BTOpUUHbIE PAHEBbIE

cTpykTypa

MOKA3AHUA

Medisorb

Ag

PL

INSTRUKCJA UZYWANIA
MEDISORB R Ag
Opatrunek resorbowalny

CHARAKTERYSTYKA

MEDISORB R Ag jest sterylnym, resorbowalnym opatrunkiem ze srebrem w formie

porowatej blonki do zaopatrywania przewleklych, trudno gojacych sie ran o podiozu

chordb zylnych, cukrzycy, odlezyn, ran pooperacyjnych.

Opatrunek pozwala na odprowadzenle wys\eku ze $rodowiska rany, a dzigki resorpcji

ochrania p

W sktad opatrunku wchodzag:

« butyrylowo-acetylowe kopoliestry chityny — kapilama struktura opatrunku pozwala
na odprowadzenie nadmiaru wysigku poza $rodowisko rany,

Mossska Aana B cryyae

adas izcelsmes briéu gadijumos, pieméram, Uz venozas etiologias,
pédas, izgul&jt traumu izraisitu, briicémun bracém.

KONTRINDIKACIJAS

Nav sanemta informécija par parséja izraisitu sensibiliz&josu reakciju, tomér jaievéro
piesardziba, ja ir zinams par alergisku reakciju pret hitinu vai ta atvasingjumiem un pret
sudrabu.

Produktu nediikstletot ciagnosticétas argirias gadjumos,

Nav ieteicams lietot sausu briéu ja veidojas

LIETOSANA

Pirms parséja uzliksanas brice ir jaiztira:

«  Arfiziologisko kidumu vai citu dezinficgjosu/antibakterialu lidzekli, p&c tam bricei
piegulosa adas zona janosusina, vai

«  Kirurgiski, apmeklgjot arstu specialistu.

Talak:

. Attaisiet iepakojumu (sanemiet pretsjas malas un pavelciet vala, lidz parsjs ir pilniba
redzams).

. Aseptiska veida iznemiet parssju no iepakojuma.

. Uzlieciet MEDISORB R Ag parséju, lai pilniba nosegtu visu briices virsmu. Ja briice
ir loti plasa, $im nolikam vairakus parséjus var likt vienu otram ciesi blakus. Parsgjs
ir pieejams dazados izméros un formas.

. Papildus MEDISORB R Ag var lietot absorbéjoso parséju, piem., MEDISORB P
PLUS.

Nepieciesamibas gadijuma visu parséju nostipriniet ar Codofix, Codofix Plus
vai marles parsgju.

PIESARDZIBAS PASAKUMI
1. Parséjs tiek piegadats sterilizéts.

paH, wn
B TOM 4uCne paHbl i aTuonorum,
p , XUpyp " pabl.

NPOTUBOMOKA3AHUSA
et ] i noBs3KM, OHAKO
cnenyet B Crlyyae anneprum Ha XuTuH
11610 TPOUIEQZHHIE @ TaKOKE Ha CEDECPO.
cryyae avars
He PEKOMEHRYETCS NPt Cy1X PaHaX ¢ HEKpOSOM/CTRYTOM.

i apurpmm,

CMOCOB NPUMEHEHUA
Tepe HanoXeHMeM NOBSI3KM PaHy O4MCTUTB:
. pacTEopoM hU3MONOTMYECKO CONM UMK APYTUM AE3MUMH(BUPYIOLUM
anotom KOy BOKPY paHbl A
. xwpypmueckwm 0BPasOM B0 BpeMs BU3UTA y Bpavia- CeLanvicTs!
Bcnenytowem:
. OTKpBITb yNnakoBky (CXBaTWUTL 3@ MPOTUBOMONOXHBIE KPas W CTAHYTb, A0 NOMHOTO
BOKPLITIS YNAKOBKH).
. ACENTUHECKY YAAmWTb MOBA3KY C YNaKoBKH.

— znane z whas yinych, wtérnym infekcjom

rany.

WSKAZANIA

Opatrunek Jest do Y ran
przewleklych, trudno gojacych sie, zamfekuwanycn lub mezamfekowanych © réznym
podiozu, m.in. rany o etiologii Zylnej, stopa cukrzycowa, odlezyny, rany pourazowe,
chirurgiczne, oparzeniowe.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma mformacu odnoéme uczu\ajqcego dzlabama opalrunku jednakze nalezy
zachowac w alergii na chityne i jej
pochodne oraz srebro.

Wyrobu nie nalezy stosowaé w przypadku stwierdzonej srebrzycy.

Nie zaleca sie stosowania w przypadku ran suchych, w ktérych jest martwicalstrup.

SPOSOB UZYCIA

Przed natozeniem opatrunku rang nalezy oczysci¢:

+ roztworem soli flz]olog\cznej badz innym $rodkiem dezynfekujacym
/antyl ,a jaca ja skore lub

. Cnenyer HaHecTn nossiaky MEDISORB R Ag, 4To6bi NOKpbITb BCiO
paHbl. [1Nsi 9TOM UENn HEeCKONbKO MOBS30K MOXHO HaHOCUTL PSAOM, €cnn
NOBEPXHOCTb paHbl Gonbiasi. MoBA3ka AOCTYNHA B p:

« chirurgiczni wizyty ulekarza
Naslepme

(chwycic ¢, a2 do petnego

nopmax.

Ha paccacsisatovuytocs nossisky MEDISORB R Ag MOXHO AONONHUTESNIbHO HAaHECTH
aBcopbupytolulyto nossaky, Hanpumep MEDISORB P PLUS.

MoxHo sawmtutb Beto noessky Codofix, Codofix Plus wunn mapnei, ecnu ato
HeoBXOZMMO.

. Lietosanas instrukcija dota informacija attiecas uz visiem parssja
izmériem. Parséjs ir pieejams ari pulvera veida un porainas pléves veida bez sudraba
piedevam.
Noi

. Atsargiai iSimkite tvarstj i pakuotés, kad jo ir

. Tvarstio negalima i$ naujo sterilizuoti.

. Nenaudokite, pasibaigus galiojimo laikui.

ite, jei pakuoté yra apgadint

. Kai pastebesite, jog prasidéjo tvarséio rezorbcijos procesas (suardantis tvarséio
struktdros vientisuma), uZdekite nauj tvarstj, nepasalindami pries tai buvusiojo,
irtaip elkités, kol zaizda visiskai sugis.

. Atidarius pakuote, patariame tvarstj i$ karto déti ant Zaizdos.

. Jeigu Zaizdos biklé pablogéja (pvz. atsiranda paraudimas, padaugeja eksudato,
audiniai patinsta ar ima skaudéti), nustokite naudoti tvarséius ir susisiekite
su gydytoju.

10.Jeigu tvars&io rezorbcijos pozymiy nea(snranda 1 ménesno laikotarpyje,

okite su savo gydytoju dél gali tvars

11. Tvarstis skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai produk(o vartoti negalima,
nes po pirmojo panaudojimo tvarstis tampa nesteriliu. Jeigu pakartotinai vartosite
prcduk(q platinsite patogeninius igos sukeléjus.

12.Dél 5 yi aptikti natrio chlorido pedsaky.

13. Produk k Ilklsonnlam i

14. Saugokite nuo vaiky.

15. Pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu ketinate naudoti produkta néstumo ar zindymo
laikotarpiu.

STERILIZAVIMO PROCESAS

Spinduliuote sterilizuotas tvarstis.

Jeigu pakuoté yra pazeista, produktas laikomas nesteriliu ir netinkamu naudoti.
Produktas islieka sterilus nurodyta laikotarpj tik, jeigu yra laikomas originalioje pakuotéje

GALIMOS KOMPLIKACIJOS

Tvarséio naudojimo metu nebuvo nustatyta jokiy komplikacijy.

Jeigu kuri nors produkto sudétiné medziaga sukelia padidinto jautrumo reakciia,
nustokite naudoti tvarscius ir susisiekite su savo gydytoju.

Kai kuriems pacientams, jeigu jie yra jautriis sidabrui ir tvarsius naudoja ilga laika arba
keitia tvarsgius pemelyg daznai (nuo keliy iki keliolikos karty per diena), gali pasireiksti
argyrija. Jeigu naudojant tvarstj, Zaizda ir jg supanti oda pakeiia spalva, nustokite
naudoti tvarséius ir pasikonsultuokite su savo gydytoju.

LAIKYMO SALYGOS

MEDISORB R Ag tvarséius reikia laikyti saulés spinduliy nepasiekiamoje patalpoje
tokiomis salygomis:

+ nuo 15°C iki 35°C temperatiiroje;
nuo 25% to 65% drégnumo patalpoje;
salygomis, uztikrinanciomis, kad produktas nesudréks, nebus mechanikai pazeistas
ar chemiskai uzterstas;
originalioje vienety pakuotéje (kartoningje dézutéje ir tiesiogiai su produktu
kontaktuojancioje pakuotéje) - bet koks mechaninis pakuotés pazeidimas gali
pakenkti produkto sterilumui.

Paskutinés patikros data: 03.2021

. parséju iznemiet uzmanigi, jo tas var saplist/sabojaties.

. Parséju nedrikst atkartoti sterilizét.

. Nelietot péc deriguma termina beigam.
Nelietot, ja iepakojums ir atvérts vai bojats

. Bridi, kad tiek konstatéta rezorbcija (parséja viengabalainibas struktaras izirsana),
uzKiajiet V8| vienu parséja kartu nenonemot iepriekSzjo, idz brdce ir sadzijus.

. Velams uzklat parséju bricei

. Ja bruces scavokhs pashktlnas (piem., apsartums, eksuda(a pasnprma(a izdali$anas,

es), parsgjalietosanu un

. TMoBA3ka Npe/naraeTcs B CTEPUIbHOM BUaE.
2. s, B

Ha BCe NpefnaraeMble pasmepbl NoBsisok. oBsiska Taloke AOCTYNHa B BUde
opoLuka 1 MopucToit Nniewky 6e3 Aobasnerns cepebpa.

. OCTOPOXHO yaAanuTL MOBA3KY C YNakoBKW, Tak Kak OHa MOXeT nopsaTbCs
/ noBpeAVTLCS.

. MoBRaKy Henbasi NOBTOPHO CTEPUNN30BATS.

. He crieayet 1cnonb3osare NOBsi3Ky M0CIIE UCTEHEHNM CPOKa FOAHOCTH.

He ecnmny pbiTa Unn

. B mMomeHT
CTPYKTYPbi) HAHECUTU APYTOTA, HE YAANSIA NPELUYLLMAA, NOKE PAHA HE 3DKUBET.

rstu.

10.Ja rezorbcuas pazimes netiek novérotas (vairak neka 1 menesl) ki It&jieti
ararstu par parséja nonemsanu.

11. Produkts paredzéts tikai vienreizéjai lieto$anai. Produkta atkartota lietosana nav
pielaujama sterilitates zuduma da|. Ja produkts tiek lietots atkartoti, ir iespejama
patogénu pamese.

12.Razos$anas procesa rezultata var saturét natrija hlorida atliekas.

13. Produkts paredzéts tikai arigai lietosanai.

14 Uzglabat bérmiem neplee]ama vieta.

ar arstu, jajalieto gra arkrtilaika.

STERILIZACIJAS PROCESS

Ariradiaciju sterilizéts parséjs.

Ja iepakojums ir bojats, produkls uzskatams par nesterilu un nepiemarotu lietosanai.
Produkts saglaba steriltatinoradto laika periodu, tikai originalaa iepakojuma, kamér tiek
ievéroti atbilstosi (talak nora

IESPEJAMAS KOMPLIKACIJAS

Parséja lietosanas laika netika novérotas komplikacijas.

Paaugstinatas jutibas reakciju gadijuma pret jebkuru no sastavdalam, partrauciet
lietodanu un konsultgjieties ar arstu.

Argrija var attistities pacientiem, kas péc ilgsto3as lieto$anas ir ipasi jutigi pret kontaktu
ar sudrabu un péc parak biezam parséja mainam (no dazam lidz daudzam reizém
diena). Ja Ilelmol parséju tiek novérota brices va\ Ial piegulodas adas zonas krasas
maina, lietot pars&ju un konsultgjieti

UZGLABASANAS NOSACIJUMI

Cpasy 0CH1e BCKPLITHS YNaKOBKM.

. Nalozy¢ opatrunek MEDISORB R Ag tak, aby zakryé cala powierzchnie rany. W tym
celu mozna naktadac kilka opatrunkow jeden obok drugiego, jesli powierzchnia rany
jest duza. Opatrunek dostepny jestw roznych rozmiarach i ksztaltach.

. Na opatrunek resorbowalny MEDISORB R Ag mozna dodatkowo nafozy¢ opatrunek
chionny; np. MEDISORB P PLUS.

5. W razie potrzeby cato$¢ zabezpieczy¢ opatrunkiem mocujacym Codofix, Codofix
Plus lub gaza.

SRODKI OSTROZNOSCI
. Opatrunek oferowany jest w stanie jatowym.

2. Informacje zawarte w Instrukcji uzywania dotycza wszystkich oferowanych
rozmiaréw opatrunkéw. Opatrunek jest takze dostepny w formie proszku oraz
porowatej blonki bez dodatku srebra.

. Nalezy delikatnie ¢ opatrunek z
rozerwania/uszkodzenia.
. Opatrunek nie moze byé powtornie wyjatawiany.
. Nie stosowat po uplywie daty waznosci.
Nie stosowac, gdy Jjestotwarte lub

ze wzgledu na mozliwosé jego

. Ecnn paHb! y

otek, 6onb), n KBpauy.

10. TPy OTCYTCTBIN NPU3HAKOB Pe3opBLMM (Gonee 1 MecsiLa) MPOKOHCYSIETUPYTECH
G BEAYIOLLIVIM BPa4OM, 4TOBbI yaNWTL NOBS3KY.

. W momencie zauwazenia resorpcji (przerwania ciagloéci struktury opatrunku),
n;lezy natozy¢ kolejny, nie zdejmujac poprzedniego i tak az do momentu wygojenia
sierany.

jest, aby opatrunek aplikowa¢ na rang bezposrednio po otwarciu

11. Uapenvie TOMBLKO Ans
v3-3a noTepy
VICrIONb3YeTCs OBTOPHO, MOTYT Nepe/iaBaThCst NaToreHs.
12. Cnieqib! XIopWAa HATPVst MOTYT GbITb NOMyHeHs! B NPOLIECCE NPOM3BOACTEA.
13. Mapg TOMbKO ANA
14, XpaHuTb B HEOCTYMHOM A1l AETEN MecTe.
15.MpokoHCYNbTUPOBaTL C BPavoM, €Cnv MoBsi3ka WCNONb3yeTcs BO Bpems
6EpEMEHHOCTV N KOPMIIEHUS FpYIbIO.

Mosropt
vanenws. Ecnu nanenue

NPOLIECC CTEPUNU3ALMK

Vagenve CTEpUNM30BAHO PaaMAUMOHHBIM METOOM. ECn eauHudHas ynakoska
vanenve W He MOXeT BbiTb

CNIONb30BaHO. COXPaHSET CTEPUNHOCTL B TEUEHHE YCTaHOBNEHHOTO CPOKa FoIHOCTH,

TOMLKO B OPUMMHANBHO YNAKOBKe, C NPy HIKe )

opakowania.

. Jesli stan rany ulega
bol) nalezy
prowadzacym.

10.W przypadku braku oznak resorpcji (powyzej 1 m-ca) nalezy skonsultowaé sie
zlekarzem prowadzacym w celu usunigcia opatrunku.

11. Wyréb jest tylko do j 1zytku. Ponowne uzycie wyrobu
jest niedopuszczalne ze wzgledu na utrate sterylnosci wyrobu. W przypadku
ponownego zastosowania wyrobu moze dojéé do transmisji czynnikéw patogennych.

12. Sladowe ilosci chlorku sodu moga pochodzic z procesu produkcyjnego.

13. Wyréb przeznaczony jest jedynie do uzytku zewnetrznego.

14. Chronié przed dzie¢mi.

15.Skonsultowaé si¢ z lekarzem w przypadku stosowania u kobiet w cigzy

wysigk, obrzek,
¢ sie z lekarzem

np. i
opatrunku i

YCIIOBSIX XpaHeHusi.

B°3MO)KHbIE OCHO)KHEH usa
/i BO BpEMSI
K nioBoMy 13

noesaku. Ecrv Bbl ucnbiTbiBaETe

110BpaTUTECS K Bpady.
APrvpusi MOXET BO3HWMKAaTb Y HEKOTOPbIX MaUMEHTOB, KOTopble

lub

PROCES WYJALOWIENIA
Opalruneks(erylizowany radiacyjnie.

wyrob nalezy traktowac jako
nlejalo do uzycia. Wyrdb je steryinosé w okreslonym terminie
waznosci, wquczme W orygi iu, przy (nizej

MEDISORB RAg pars&ji jauzglaba tumsa telpa ievérojot sekojosus

+ temperatirano 15°C lidz 35°C;

+ gaisamitruma no 25% lidz 65%;

+ nepielaujot mitruma iedarbibu un mehaniskus bojajumus, ka arl kimisku
piesamojumu;

+ glabat originalaja produkta iepakojuma (kartona kaste un tiedais iepakojums) —
jebkurs mehanisks bojajums var bat par iemeslu produkta sterilitates zudumam.

Pédeéjais parskatisanas datums: 03.2021

K KOHTaKTy ¢ nocne anuten: ueror  npu
CIMLUKOM 4acTOM CMeHe MOBA3OK (OT HECKOMbKUX A0 AECATKA Pa3 B AAGHb), MOXeT
BOSHUKHYTL aprisi. ECIM Bbl 3aMETUNI MBMEHEHYE LIBETA PaHbl 1 KOXM BOKDYT HEE BO
Bpemst nossi3y, Bpavy.

YCINOBMS XPAHEHUSA
Mossaska MEDISORB R Ag AOMXHA XPaHWTCA B 3aTeHHOM MOMeWeHun
" :

P :
AvanasoH Temneparypbl ot 15 °C 40 35 °C,

AVANasoH BNAXHOCTY 25%-65%,

XpaHUTb B YCTIOBUAX He " wimn
XUMHECKOTO NOBPEXIEHNS],

XpaHUTb B OPUTMHAIbHON EUHUHON YNakoske (KOPOBKA WU HENOCPeACTBEHHAs
ynakoBKa). Kaxioe MexaHMIeckoe NOBPEXEHME yIakoBKY MOXET NDUBECTI K TOMY,
4TO M3fenue nepectaHeT GbiTb CTEPUNbHBIM.

[ata nocneneit sepudukaLm: 03.2021

warunkéw p

MOZLIWE KOMPLIKACJE
Nie Zzadnych

W vstapienia jak h Jlwosdl na Kiory %
nalezy ¢ iai ¢ sig zlekarzem.

U 6 pacjentow iy kontakt ze srebrem po diugim
stosowaniu i przy zbyl czestej zmianie opatrunku (kilka— kl\kanascle razy na dobe) moze
wystapié argyria. W rany oraz skéry wokét
niej w trakcie stosowania opatrunku nalezy zaprzestaé stosowania | skonsultowad sie
zlekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Opatrunki MEDISORB R Ag powinny byé przechowywane w zacienionym
porieszczeniuw warunkach:
zakres temperatury od 15°C do 35°C;
zakres wilgotnosci od 25% do 65%;
i ora:

chemicznemu;

w oryginalnym opakowaniu jednostkowym (karton oraz opakowanie bezposrednie)
- wszelkie uszkodzenia mechaniczne opakowania moga naraza¢ wyréb na utrate
sterylnosci.

Data ostatniej weryfikacji: 03.2021




INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Ag
Resorbable dressing

CHARACTERISTICS

MEDISORB R Ag is a sterile resorbable dressing with silver in the form of porous film

for the treatment of chronic, difficult to heal wounds based on venous diseases, diabetes,

bedsores, and postoperative wounds. The dressing allows drainage of exudate from

the wound environment, and thanks to resorption protects the newly formed tissue

against damage.

The dressing includes:

+ butyryl-acetyl chitin copolyesters - the capillary structure of the dressing allows
the excess exudate to drain away from the wound environment,

+ microsilver - known for its antibacterial properties, prevents secondary wound
infections.

INDICATIONS

The dressing is intended for use in the case of exudative chronic, difficult to heal, infected
or non-infected wounds of various substrates, including wounds of venous aetiology,
diabetic foot, pressure sores, traumatic, surgical, and burn wounds.

CONTRAINDICATIONS

There is no information about the sensitising effect of the dressmg, however, special care
should be taken in the n allergy to chitin and its and tosilver.

The product cannot be used in lhe case of diagnosed argyria.

Itis not recommended for dry wounds with necrosis/scab.

APPLICATION
Before applying the dressing, the wound should be cleaned:
+ with saline solution or other disinfecting/antibacterial agent, and then the

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG
MEDISORB R Ag
Resorbierbarer Verband

EIGENSCHAFTEN

MEDISORB R Ag ist ein steriler, resorbierbarer Verband mit Silber in Form einer porésen

Membran firr die Versorgung chronischer, schwer heilbarer Wunden aufgrund von
ingen, Diabetes, D und Wunden.

Der Verband ermaglicht den Abfluss von aus der g

MODE D'EMPLOI
MEDISORB R Ag
Pansement résorbable

CARACTERISTIQUES

MEDISORB R Ag est un pansement avec de 'argent, stérile et résorbable, sous la forme
d'une membrane poreuse, destiné pour les plaies chroniques difficiles a cicatriser
provoquees par les maladies veineuses, le diabéte, les escarres, et pour les plaies

und schiitzt dank Resorption das neu gebildete Gewebe vor Beschadigungen.

Der Verband beinhaltet:

. - die il des Verbands erméglicht,
dass das U Exsudaiaus der abflielt,

Le pansement permet d'éliminer I'exsudat de l'environnement de la plaie et, grace
alarésorption, protége les tissus nouvellement formés des dommages.

Le pansement comprend :

. les de chitine i éti

— la structure capillaire

+ Mikrosilber - bekannt fiir seine i - beugt
‘Wundinfektionen vor.

INDIKATIONEN
Der Verband ist zur g bei , schwer heilbaren,
infizierten oder nicht infizieten Wunden aus I 1 Grlinden

du permet d'éliminer I'excés d'exsudat de I'environnement de la plaie,
+ e microargent — connu pour ses propriétés antibactériennes, il prévient les infections
secondaires des plaies.

INDICATIONS
Le

einschlieRlich Wunden vengser Atiologie, Fu,
chirurgischer und Verbrennungswunden.

GEGENANZEIGEN

Uber die sensibilisierende Wirkung des Verbands liegen keine Informationen vor.
Bei bekannter Allergie gegen Chitin und seine Derivate sowie gegen Silber ist jedoch
besondere Vorsicht geboten.

Das Produkt solite im Falle einer di: yrie nicht werden.
'Wird nicht fir trockene Wunden mit Nekmse/SchorV emp!ohlen

ANWENDL

skin should be dried or
+ surgically during a visit to a specialist doctor.
Next:

. Open the packaging (grasp the opposite edges and pull until the dressing is fully
uncovered)

Aseptically remove the dressing from the packaging.

. Apply MEDISORB R Ag dressing to cover the entire wound surface. For this purpose,
several dressings can be applied side by side if the wound surface is large.
The dressing is available in various sizes and shapes.

. An additional absorbent dressing can be applied to the MEDISORB R Ag dressing,
e.g. MEDISORB P PLUS.

. Secure the entire dressing with Codofix, Codofix Plus or gauze if necessary.

PRECAUTIONS
The dressing is offered sterile.
The information contained in the Instructions for Use applies to all dressing sizes
offered. The dressing is also available in the form of powder and in the form
of a porous film without silver addition.

. Gently remove the dressing from the packaging because it may tear/damage.

. The dressing must not be resterilised.

. Do not use after the expiration date.

. Do not use if the packaging is open or damaged.

. At the moment when resorption is noticed (breaking the continuity of the dressing
structure), apply another dressing without removing the previous one until the wound
has healed.

It is adwsab\e to apply the dressing to the wound immediately after opening
the packagi

. Ifhe contion of the wound gets worse (e.g. redness, increased exudate, swelling,
pain), stop using the dressing and contact your doctor.

.If there are no signs of resorption (over 1 month), consult your doctor to remove
the dressing.
. The product s for single use only. Reusing of the product is unacceptable due to loss
of product sterility. If the product s re-used, pathogenic agents may be transmitted.
12. Traces of sodium chloride may come from the production process.
13. The product s intended for external use only.
14. Keep out of the reach of children.
15. Consult a doctor if used during pregnancy or lactation.

STERILISATION PROCESS

Irradiation sterilised dressing.

If the packaging is damaged, the product should be considered non-sterile

and unsuitable for use. The producl malmams sterility for a specified period of tlme
low)

only in the original 9
storage conditions.

POSSIELE COMPLICATIONS

while using the di
In case of hypersensitivity to any of the ingredients, stop Using and contact your doctor.
Argyria may occur in some patients who are particularly sensitive to contact with silver
after prolonged use and at too frequent dressing changes (several to a dozen times
a day). If any discoloration of the wound and the surrounding skin it is observed while
using the dressing, stop using it and consult your doctor.

STORAGE CONDITIONS
MEDISORB R Ag dressings should be stored in a shaded room under the following
conditions:
attemperature range from 15°C to 35°C;
+ athumidity range from 25% to 65%;
. wetting and damag Il as ch
+ in the original unit box and direct
damage to the packaging may expose the product to sterility loss.

Date of last verification: 03.2021

Vord lite die Wund

+ mit Kochsalzlésung oder ein anderes Des|nfekt|onsmmel/antlbaklenelles Mittel,
und danach die umgebende Haut trocknen, oder

+  chirurgisch wahrend eines Besuchs bei einem Facharzt.

Danach:

1. Offnen Sie die Verpackung (fassen Sie die gegentiberliegenden Kanten an und
Zziehen Sie, bis der Verband vollstandig freigelegt ist).

. Entfernen Sie den Verband aseptisch aus der Verpackung.

. Tragen Sie MEDISORB R Ag so auf, dass die gesamte Wundfldche bedeckt wird.
Zu diesem Zweck kénnen mehrere Verbénde nebeneinander angelegt werden,
‘wenn die Wundflache groR ist. Der Verband ist in verschiedenen GréRen und Formen
erhéltlich.

. Sie kénnen den resorbierbaren Verband MEDISORB R Ag zusatzlich mit einem
saugfahigen Verband versehen; z. B. MEDISORB P PLUS.

. BeiBedarf das Ganze mit Codofix, Codofix Plus oder Mullverband sichern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Der Verband wird steril angeboten.

. Die Angaben in der Gebrauchsanweisung gelten far alle angebotenen
Verbandgréen. Der Verband ist auch in Pulverform und als poréser Film ohne
Silberzusatz erhaltlich.

. Entfernen Sie den Verband vorsichtig aus der Verpackung, da er reifen oder
beschadigt werden kann.

. Der Verband darf nicht emeut sterilisiert werden.

Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

. Nicht , wenn die ist.

. In dem Moment, in dem die Resorption festgestellt wird (Unterbrechung
der Kontinuitat der Verbandstruktur), tragen Sie einen weiteren Verband auf, ohne
den vorherigen zu entfernen, bis die Wunde verheilt ist.

. Esistratsam, den Verband unmittelbar nach dem Offnen der Packung auf die Wunde
aufzubringen.

. Wenn sich der Zustand der Wunde verschlimmert (z. B. Rétung, vermehrte
Absonderung, Schwellung, Schmerzen), beenden Sie die Verwendung
des Verbands und wenden Sie sich an lhren Arzt.

10. Bei fehlenden Anzeichen einer Resorption (iiber 1 Monat) wenden Sie sich an Ihren
behandelnden Arzt, um den Verband zu entfernen.

11. Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung
des Produktes ist aufgrund des Verlusts der Sterilitét des Produkts mcht zuléssig.
Wenn das Produkt wird, kénnen
werden.

12.Spuren von kénnen aus dem

13.Das Produkt ist nurzur éuf&emchen Anwendung besmmml

14.Nichtin der

15. Bei schwangeren oder stl\lenden quen einen Arzt konsultieren.

stammen.

STERILISATIONSVERFAHREN

Strahlensterilisierter Verband.

Im Falle einer Beschadigung der Verpackung sollte das Produkt als unsteril und fiir

den Gebrauch ungeeignet angesehen werden. Das Produkt behal( die Sterilitat

Innema\b eines nurin der(‘ g bei, wéhrend
prechenden L werden

MOGLICHE KOMPLIKATIONEN

Bei der Verwendung des Verbands wurden keine Komplikationen festgestellt.

Wenn Sie unter einer Uberempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe leiden,
beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Bei einigen Patienten, die besonders empfindlich auf Silberkontakt reagieren kann nach
langerem Gebrauch und bei zu haufigem Verbandwechsel (einige bis tber ein Dutzend
Male pro Tag) Argyrie auftreten. Wenn Sie wahrend der Verwendung des Verbands eine
Verfarbung der Wunde und der Haut bemerken, brechen Sie die Verwendung
ab und suchen Sie einen Arzt auf.

LAGERBEDINGUNGEN

MEDISORB R Ag sollte unter diesen Bedingungen in einem schattigen Raum gelagert
werden:

Temperaturbereich von 15 °C bis 35 °C;

Luftfeuchtigkeitsbereich von 25 % bis 65 %;

Vermeidung von Nésse und mechanischen Schaden sowie chemischer
Verunreinigung;

In der Originalverpackung (Karton und direkte Verpackung) - bei mechanischer
Beschadigung der Verpackung kann es zu einem Sterilitatsverlust des Produkts
kommen.

Datum der letzten Verifizierung: 03.2021

estdestiné a étre utilisé en cas de plaies exsudatives chroniques, difficiles
4 cicatriser, infectées ou non infectées d'origines diverses, telles que les plaies d'étiologie
veineuse, le pied diabétique, les escarres, les plaies posttraumatiques, chirurgicales
etles brllures.

CONTRE-INDICATIONS

Aucunes informations sur I'effet allergéne du pansement ne sont connues, mais il faut
faire particulierement attention en cas d'allergies a la chitine et a ses dérivés, ainsi qu'a
l'argent.

Le produl( ne do\t pas étre utlllse dans lecasoul" argyrie esl constatee

llest pourles pl

MODE D'EMPLOI

Avantd'appliquer le pansement, la plaie doit &tre nettoyée :

+ soit & une solution saline formolée ou un autre désinfectant/agent antibactérien,
aprés quoi il faut sécher la peau environnante, soit

*  chirurgicalement lors d'une visite chez un médecin spécialiste.

Ensuite :

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
MEDISORB R Ag
Resorbable dressing

PRODUCTKENMERKEN

MEDISORB R Ag is een steriele resorbeerbare wondbedekker met zilver in de vorm van
een poreuze film voor de behandeling van chronische, moeilijk te genezen wonden
op basis van veneuze insufficiéntie, diabetes, decubitus, en postoperatieve wonden.
De wondbedekker zorgt voor afvoer van exsudaat uit het wondgebied en beschermt,
door de resorpliecapaci(ei(, nieuw gevormd weefsel tegen beschadiging.

MEDISORB RAg bestaat ui

+ butyryl-acetyl chitine copolyesters — door de capillaire structuur kan overtollig

exsudaat wegvioeien uit het wondgebied

INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Ag
Penso reabsorvivel

CARACTERISTICAS
MEDISORB R Ag ¢ um penso estéri reabsorvivel com prata na forma de fime poroso
parao de feridas cror de tratar, com base em doengas venosas,
diabetes, escaras e feridas pés-operatérias. O penso permite a drenagem do exsudado
do ambiente da ferida e, gragas a reabsorgéo, protege o tecido recém-formado contra
danos.
Opensoinclui
copoliésteres de butiril-acetil-quitina - a estrutura capilar do penso permite que
0 excesso de exsudato seja drenado para longe do ambiente da ferida,

microzilver — bekend om zijn iger voorkomt

wondinfecties

INDICATIES
MEDISORB R Ag is bedoeld voor de ling van i moeilijk
te genezen, of wonden, wonden door

por suas evita infecgoes
secundérias por feridas

INDICAGOES
O penso deve ser usado no caso de feridas exsudativas cronicas, dificeis de tratar,
naoi de varios substratos, incluindo feridas de efiologia venosa,

veneuze insufficiéntie, diabetische voet, decubitus, wonden,
wonden en brandwonden.

CONTRAINDICATIES

Er is geen informatie over het sensibiliserende effect van de wondbedekker. Er is echter
wel extra aandacht nodig indien er sprake of vermoeden is van een allergie voor chitine
enzijn derivaten en voor zilver.

Het product niet gebruiken wanneer argyria is gediagnosticeerd. Het product wordt niet
aanbevolen voor droge wonden met necrose/korst.

TOEPASSING

Voordat de wondbedekker wordt aangebracht moet de wond worden gereinigd:

+ met een i of e i il
middel, de huid rondom de wond dient daara te worden gedroogd, of

+  chirurgisch door een arts.

Venvolgens:

1. Open de verpakking (pak tegenoverliggende randen vast en trek eraan totdat
d i bedektis).

. Ouvrir l'emballage (sals\r les bords opposés et tirer jusqu'a ce que le soit
complétement expos

. Retirerle pansementde I'emballage de fagon aseptique.

. Appliquer le pansement MEDISORB R Ag de fagon & couvrir toute la surface de la
plaie. Pour ce faire, plusieurs pansements peuvent étre appliqués les uns a coté des
autres sila surface de la plaie est grande. Le pansement est disponible en différentes
tailles etformes.

Un pansement absorbant peut étre en plus appliqué sur le pansement résorbable
MEDISORB RAGg; p. ex. MEDISORB P PLUS.

Si nécessaire, fixer l'ensemble avec le pansement Codofix, Codofix Plus ou de la
gaze.

PRECAUTIONS APRENDRE
. Lepansement est proposé a I'état stérile.
z. Les informations contenues dans le mode d'emploi s'appliquent & toutes les tailles
de Le est disponible sous forme

de poudre et de membrane poreuse sans ajout d'argent.

. Le pansement doit étre retiré délicatement de I'emballage en raison du risque
de sa déchirure ou de son endommagement.

. Le pansement ne doit pas étre restérilisé.

: Ne pas utiliser aprés la date de péremption.

3 tiliser si estouvertou é

. Au momen( ol1 une résorption est observée (rupture de la continuité de la structure
du pansement), il faut appliquer un autre pansement, sans enlever le précédent
etainsi de suite jusqu'a la guérison de la plaie.

. Il est conseillé dappliquer le sur la plaie
ouvert'emballage.
Si l'état de Ia plaie s'aggrave (p. ex. rougeur, plus d'exsudat, enflure, douleur), cesser
d'utiliser le pansement et contacter le médecin traitant.

10.Sil n'y a aucun signe de résorption (plus d'1 mois), consulter le médecin traitant pour
retirer le pansement.

11. Le produit est destiné a un usage unique. La réutilisation du produit n'est pas
autorisée en raison de la perte de sa stérilité. La transmission d'agents pathogénes
peut se produire si le produit est réutilisé.

12. Des traces de chlorure de sodium peuvent provenir du processus de production.

13. Le produit est destiné uniquement & un usage externe.

14. Tenir hors de portée des enfants.

15. Consulter un méd i utilisé chez les fel intes ou allaitantes.

aprés avoir

PROCESSUS DE STERILISATION
Pansement stérilisé par irradiation.

En cas d'endommagement de I'emballage, le produit doit &tre traité comme non stérile
etimpropre a 'emploi. Le produit reste stérile pendant la durée de conservation specl( ice,
uniquement dans son emballage d'origine, dans des conditions de stockage

g

. Neemde ‘aseptisch uit de
. Bedek het gehele wondopperviak met MEDISORB R Ag. Als het wondopperviak
groot is kunnen meerdere wondbedekkers naast elkaar worden aangebracht.
MEDISORB RAgis verkrijgbaar in verschillende maten en vormen.
. Erkan een extra worden
Ag, bijv. MEDISORB P PLUS.
5. Bedek de wondbedekker met Codofix, Codofix Plus of verbandgaas, indien nodig.

op MEDISORB R

OPMERKINGEN
. MEDISORB RAg is een steriel producl

pé diabético, tlceras de pressao, feridas irurgica

CONTRA INDICAGOES
10 ha i sobre o efelto do penso, no entanto, deve se tomar
dad ida a quitina e seus derivad
Oproduto ndo pode serusado no caso de argiria diagnosticada.
necrose/ crosta

APLICAGAO
Antes de aplicar o penso, a erida deve serlimpa
com solugdo salina ou outro agente desinfetante / antibacteriano e, em seguida,
a pele ao redor deve ser seca ou Limpa cirurgicamente
durante uma visita a um médico especialista.
. Abra a embalagem (segure pelas bordas opostas e puxe até que o penso esteja
totalmente descoberto).
Rem
. Aplique 0 penso MEDISORB RAg para cobrir toda a superficie da ferida. Para esse
fim, varios pensos podem ser aplicados lado a lado se a superficie da ferida
for grande. O penso esta disponivel em varios tamanhos e formas.
4. Um penso absorvente adicional pode ser aplicado ao penso MEDISORB R Ag,
p- MEDISORB P PLUS.
5. Fixe tod Codofix, Codofix Pl

PRECAU(}OES
O penso é estéil
. As informagges contidas nas Instrugdes de uso se aplicam a todos os tamanhos
de pensos disponiveis O penso também esta disponivel na forma de po e na forma
de um filme poroso sem adigéo de prata.

R i p

2. De informatie in de op ma
van de dressing. MEDISORB R Ag s ook verknjgbaar als poreuze film zonder
toevoeging van zilver en in vorm van poeder

. Haal de it de want deze kan scheuren
of beschadigen.

. MEDISORB R Ag mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.
Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is overschreden.
Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.
Breng op het moment dat de resorptie wordt opgemerkt (de continuiteit van
de dressing structuur doorbroken) een andere wondbedekker aan zonder de vorige
te verwijderen, totdat de wond is genezen.

. Het is raadzaam om MEDISORB R Ag direct na het openen van de verpakking
op de wond aan te brengen.

. Als de conditie van de wond verslechtert (bijv. roodheid, toename exsudaat,
zweuing, pijn), stop dan het gebruik van MEDISORB R Ag en neem contact op met
de

108 o geen tekonen van rosompiio 2in {mer dan sen moand). rackleog dan
de mde

i

11. Het product is ul(s\u\lend bedoeld voor eenma\lg gebruik Hergebrulk van het product
is niet toegestaan vanwege verlies van sterilteit. Als het product opnieuw wordt
gebruikt, kunnen 1ol

12.Sporen van ide ) afkomstig zijn van het pi

13. Het product s uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

14. Buiten bereik van kinderen houden.

15. Raadpleeg een arts als MEDISORB R Ag wordt gebruikt tijdens de

. pe pois pode rasgar / danificar.
. O pensondo deve serreesterilizado.
. Nao use apos a data de validade.
estiver aberta o
. "‘ for notada da estrutura
dEO penso), ap\lque outro penso sem remover o anterior ale a cloatnzagao daferida.

HU

HASZNALATI UTMUTATO
MEDISORB R Ag
Felszivodo kétszer

JELLEMZOK

A MEDISORB R Ag egy steril, felszivods, porézus fim forméja kétszer eziist
éné é fekély és

sériilések kovetkeztében kialakult kromkus nehezen gyogyulo sebek kezelesere

Symbols used on the ing / i auf der I Symbol
sur | / op de 9/ Simbolos usados na embalagem /
Jeldlések ason/Symboly pot obalu/Syml P

Simbolari uflzate pe ambala) | Pakuetés simboliat | ApSiméjum uz iepakojuma /
0Bo3HaueHHs Ha ynakoske | Symbole uzyte na opakowaniu

Batch code / Chargenbezeichnung / Code de la partie /
LoT Partinummer/ Codigo de lote /LOT szém/ Kod sarze I Kod Sarte/
Numér lot/ Partiios kodas / Partiias kods / Koa naprun / Kod p:

Sterile. Sterilised using iradiation / Steril. Sterilisation durch
h /| Stérile. érilisati | Steriel.

pai
door middel van straling / Esteriizado. Esteriizago por

Akétszer lehet6vé teszi a valadék
kdszoénhetéen megvédi az Gjonnan kialakult szove(el a kamsodasok{ol.
Akotszer tartalmaz:
+ butil-acetil-kitin kopoliésztereket — ezaltal a kétszer kapillaris szerkezete lehetévé
teszia ieles\eges valadek Kiszivargasat a sebkomyezetbal,
ismert,

a masod\agos seblertozeseke(

JAVALLAT

Akotszer kronikus, nehezen gyégyulé, fertézott vagy nem fertézott sebek kezelésére
szolgal, ideértve a vénas eredetli, diabéteszes labat, felfekvéses sebet, a traumas,
miitéti és égési sebeket.

ELLENJAVALLAT
Akétszer i onban i igényel
olyan betegekné!, akik erzekenyek az ezusire valamlnt akitinre és szarmazékaira.

lem

nem ajanlott sebek/var esetén.

ALKALMAZAS
Akdtszerfelnelyezése el a sebet megkelltiszttani;
sooldattal vagy mas szerrel, majd a k
szaritani
sebészi ton szakorvossal.
. Nyissa ki a csomagolast (fogja meg az ellenkezé éleket, és huzza addig,
amig a csomagolas teljesen ki nem nyilik).
Aszeptikusan vegye ki a kitszert a csomagolasbol
. Alkalmazzaa MEDISORB RAg kétszert a teljes sebfelilletre. Ha a seb felillete nagy,
t6bb kétszert is egymas mellé helyezhet. A kotszer kilonféle méretben és formaban
kaphato,
. A MEDISORB R Ag kotszerrel egyitt mas abszorbens kétszer is alkalmazhato,
pl. MEDISORB P PLUS.
. Régzitse a teljes kétszert Codofix/Codofix Plus termékkel, vagy gézzel,
ha sziikséges.

6 bort meg kell

OVINTEZKEDESEK

. Akotszer steril.
A hasznalati utasitasban szerepld informéciok barmelyik kotszer méretre
érvényesek. A kétszer porozott, és porézus film forméjaban is rendelkezésre &ll,
eziisthozzaadasa nélkul.

. Ovatosan vegye ki akotszerta asbol, mertaz

. Akotszerttilos Ujra sterilizalni

. Alejératiidé utan ne hasznalja fel.

. Ne hasznaljafela kélszert ha acsomagolas bontotl vagy sérilt.

_ Amikor a katszer észlelhets (a

. licar o penso na ferida i
Se a condigéo da ferida piorar (por exemplo, vermelhldao aumento de exsudato,
inchago, dor), pare de usar o penso e entre em contato com seu médico.

10.Se nao houver sinais de reabsorgao (mais de 1 més), consulte seu médico para
remover o penso.

11. O produto € apenas para uso unico. A reutilizagéo do produto é inaceitavel devido
a perda de esterilidade do produto. Se o produto for reutilizado, agentes patogénicos
podem ser \ransmltldos

12. Vestigios d podem virdop de produga

13. 0 produto destina-se apenas a uso externo.

14. Manter fora do alcance das criancas.

15. Consulte um médico se usado durante a gravidez ou lactagéo.

PROCESSO DE ESTERILIZAGAO

Penso esterilizado por irradiaggo.

Se a embalagem estiver danificada, o produto deve ser considerado nao estéril
e inadequado para uso. O produto mantém a esterilidade porum perlodo especificado,

Ujabb kotszert az eléz6 eltavolitaisa nélkil, amig a seb meg nem
gyogyul
. Akotszerta felbontas utan ajanlatos azonnal felhasznalni.
. Ha a seb allapota rosszabbodik (pl borpir, fokozott valadék, duzzanat, fajdalom),
hagyja abba a ktszer hasznalatét, és keresse fel orvosat.
10.Ha nincs jele a kotszer felszivodasanak (1 honapnal hosszabb ideig), keresse fel
orvosét a kbtszer eltavolitasahoz.
11. Kizarolag egyszeri hasznélatra. A terméket ne hasznélja fel Gjra, mert sterilitasat
elvesziti. Atermék Ujboli felnasznalasa soran kérokozok atvihetok.
ium-klorid nyomai issza a gyartasi
13. Kizardlag kills6 hasznalatra
14. Gyermekekté| tavol tartando.
15. Terhesség vagy szoptatés ideje alatti hasznalat esetén forduljon orvoshoz.

STERILIZACIOS FOLYAMAT
Besugarzassal sterilizalt kitszer. Ne hasznalja fel a terméket, ha a csomagolas sériilt,
mert a (ermék elveszltl sterilitasat. A termék a lejarati ideig, csak az eredeti

apenas na orginal,

of het geven van borstvoeding.

STERILISATIEPROCES

Metstraling gesteriliseerde wondbedekker.

Als de verpakking is beschadigd, moet het product als niet-steriel worden beschouwd
en ongeschikt voor gebruik. Het product blift steriel gedurende een gespecificeerde
periode, verpakt in de originele verpakking en bij inachtneming van de juiste (hieronder

(recommandées ci-dessous).

COMPLICATIONS POSSIBLES

lors de I'utilisation du

En cas d hypersens.bume a Iun des ingrédients, cesser l'utilisation et contacter
un médecin.

Chez certains patients particuliérement sensibles au contact avec de I'argent, I'argyrie
peut apparaitre aprés une longue période d'utilisation et si le pansement est changé trop
souvent (plusieurs fois par 24 h). Si on remarque une décoloration de la plaie et de la
peau qui I'entoure pendant I'utilisation du pansement, cesser d'utiliser le pansement
et consulter un médecin.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les pansements MEDISORB R Ag doivent étre conservés a l'ombre dans des conditions
optimales suivantes :

+ laplage de température de 15°C 435°C ;
I'humidité de 'air de 25 % & 65 % ;
permettant d'éviter le mouillage, les écaniques et la
chimique ;
dans l'emballage unitaire d'origine (boite en carton et emballage immédiat) — toute
détérioration mécanique de I'emballage peut exposer le produit au risque de perte
de sa stérilité.

Date de la derniére vérification: 03.2021

MOGELIJKE COMPLICATIES

Er zijn geen complicaties vastgesteld tijdens het gebruik van de wondbedekker.

In geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen dient het gebruik te worden
gestopt en contact te worden opgenomen met de behandelend arts. Argyria kan
voorkomen bij sommige patiénten die bijzonder gevoelig zijn voor contact met Zilver
na langdurig gebruik en bij te frequente verbandwisselingen (enkele tot een dozin keer
per dag). Als er verkleuring van de wond en de omliggende huid wordt waargenomen
tijdens het gebruik van de wondbedekker, stop dan het gebruik en raadpleeg de arts.

OPSLAGCONDITIES

MEDISORB R Ag dient te worden opgeslagen in een schaduwrijke ruimte onder

de volgende omstandigheden:

+  bijeentemperatuurtussen 15°C en 35°C

*+  bijeen luchtvochtigheid tussen 25% en 65%

+ buiten bereik van vocht, mechanische beschadiging en chemische verontreiniging

+ in de originele
schade aan de verpakking kan veriies van steriliteit tot gevolg hebben

Laatst bijgewerkt: 03.2021

POSSIVEIS COMPLICAGOES

Nao foram detectadas complicagdes durante o uso do penso.

Em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes, pare de usar e contate
seumédico.

Argyria pode ocorrer em alguns pacientes que séo particularmente sensiveis ao contato
com a prata ap6s uso prolongado e com trocas de pensos muito frequentes (varias
a uma dizia de vezes por dia). Se for observada alguma descoloragdo da ferida
e da pele ao redor durante o uso do penso, pare de usa-lo e consulte seu médico.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO
Os pensos MEDISORB RAg devem ser
temperaturade 15°Ca35° C;
umidade de 25% a 65%;
prevengéo de bem
na embalagem original (caixa de papeldo e embalagem direta) - qualquer dano
mecanico na embalagem pode expor o produto a perda de esterilidade.

nas seguintes

Data dell'ultima verifica: 03.2021

meg a sterilitasat, a tarolasi feltételek betartasaval.(Isd. alabb)

LEHETSEGES MELLEKHATASOK

kétszer k é Barm szembeni
tlérzékenység eselen hagyja abba a felhasznalast, és konzuuauon orvosaval. Argyria
(ezlistmérgezés) eldfordulhat olyan betegeknél, akik killénosen érzékenyek az eziisttel
valo érintkezésre, hosszantarté hasznalat esetén és tul gyakori kotszervaltasnal
(naponta tobbszér, akar tucatszor). Ha a seb és a kémyezé bér elszinezédése figyelhetd
meg a kétszer hasznalata kdzben, hagyja abba a hasznalatat, és forduljon orvosahoz.

TAROLASI FELTETELEK

Fénytsl védett helyen tarolando!

+ 15°Cés35° C kozotti hémérsékleten;
25%-65% paratartalom mellett;
keriljik a és a
szennyezddéseket;
az eredeti csomagolas (kartondoboz és kdzvetlen csomagolas) barmilyen

ikai sérillése a termék ilitasa itését okozhatja.

valamint a kémiai

Utolso ellendrzés datuma: 03.2021

STERILE irradiag@o / Steril. Sugarral sterilezett termék / Sterilni. Sterilizovano
ozafenim. / Sterilné. Sterilizované pouZitim oZarovania / Produs steril.

Sterilizat prin iradiere / Sterilu. Sterilizuota radiacila / Steris, sterilizéts

ar radiaciu/ CTepHo. CTepuna0BaH paauaLyoHHbIM o

Jalowe. Wyjalawianie za pomoca promieniowania

Manufactured by /ersteler [ Fabriqué par Geproduceerd door

Fabricado por (6 / Vyrobeno / Viyrobca / Producétor /

Razolajs/l" przez

Use by IVerwendbar bie] Aliser avantle | Te gebruken b Usar
do Utiizatj

pana la/ Naudotojas / Deriguma Iermlrgs 7 Cpox runnocm 1Uzye

przed

Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung
unversehrt / Ne pas utiliser si lemballage est endommagé / Niet
gebruiken wanneer de verpakking is beschadigd / Nao usar caso
exista danos na embalagem / Sérilt csomagolas esetén
felhasznalni tilos / Nepouzivejte, pokud je obal poskozen /
Nepouzivat v pripade poskodenia obalu / Nu utiiza daca pachetul
gste deterorat / Nenaudoli ji pazesia pakuoté / Neizmantot, ja
e nput

Ronot resteriize  Nioht der wiederholten Steriisation unterziehen/
No pas resteiiser/ Nietopnieu s

SN restemlzagw
&t atkartoti / He
i poddawac

Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas “eutiser /el
opnieuw gebruiken / Nao reutiizavel / Egyszerhaszndlatos /

reutiliza /
Pakarotinainenaudot/ Nesteiizet atkarlof/ anper Ha nosroproe
npumerienve /Nie uzywac powtomi

Consult instructions for use / Gebrauchsan\ewlung befolgen / Lire le
mode dremploi / Voor gebruik instructie raadplegen / Consltar as
instrucBes antes de usar / Kbvesse a hasznalati Gtmutatot / PouZijte
navod k pouzif / Oboznamio sa s ngvodom na pouite | Consulal
instructiunile inainte de utiizare / Skaityti naudojimo instrukcia /
Izlasit hemganas instrukci / Tiepen ucnonusosaten cnezyer
| Zapoznaj sie z

inStnukej Uywania

Keep away from sunight / Nicht dom Sormenlicht aussetzen /
Stocker 4 abri du so chermen tegen zoniicht Proteger da
iuz solar / Napfryial avor arancd | Ghva pred slunecnim
zafenim / Chranit pred sinecnym svetiom Ao oo
soarelui / Nelaikyli saulés Sviesoje / Sargat no_siltuma / He
AOMyCKATh BOSAGHICTBUA COMHeuHoro caeTa / Chroni¢ przed
$wiatiem slonecznym

Keep dry / Vor Nasse schiitzen/ Stocker a abri de 'humidité / Droog
bewaren / Proteger da humidade Nedvességtél védett, szaraz
helyen tarolando / Udrzujte v suchu / Skladovat vo vodeodolnom
prostredi / Péstrai_produsul uscat / Laikyti sausai / Uzglabat
apstaklos, kas nepisauj samiinaanu / Xpaus & yonoaun,

ZabbrpIbCzalatych przed zamoczeniem
Storein 15°C-35°C /L

15°C-35°C
15°C.35°C | Amazenar & temperaturas onire 15°C.35°C / Tarolasl
hémérséklet: 15°C-35°C kozott / Skladuite pri teploté 15°C-35°C /
Skladovat pri teplote 15°C-35°C / Store in temperature 15°C-35°C /
Laikyti temperatdroje 15°C-35°C / Uzglabat 15°C-35°C
{emperatira | XpawuTe o TennepaType 15°C 36°C / Temperatura
przechowywania 15°C-35°C

Quality control mark / Qualitatskontrolizeichen / Symbole de
contrle de qualité / Kwaliteitskeurmerk larca de controle de
KJ/KT qualidade / MinGségellendrzési jel / Znamka kvality / Znak kontroly

kvality / Marcaj pentru controlul de calitate / Kokybés kontrolés
5%
25‘/-

Zenklas / Kvalitates kontroles zZime / 3Hak koHTpons kauectsa /

Znak kontrolijakosci
Humidity limitation 25 + 65% / Feuchtigkeitslimitierung 25 + 65% /
Taux d'humidité 25+ 65% / Vochtigheid ||m|eten 25+65% ] Limite de
humidade 25 + 65% / Nedvességtartomény 25 + 65% / Rozmezi
inkosti 26+ 65%/ Rozsah vinkost 25-- 5% Limita de umidtato 25
5% | Drégnumo riba %  Mitruma robeza 25 + 65% /
ﬂwanascn 58 Zan 2 $0i25+65%
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cz
NAVOD K POUZIT
MEDISORB R Membrane
Vstrebatelné kryti
CHARAKTERISTIKA

MEDISORB R Membrane je sterilni vstfebatelné kryti
ve formé porovité blany k ose(renl chromckych obnzne se hojicich ran

SK
NAVOD NA POUZITIE
MEDISORB R Membrane
Vstrebatelny obvéz
VLASTNOSTI

MEDISORB R Membrane Je slenlny, Vstrebate\ny obvéz vo forme pérovitého filmu
na 1 rén na béze Zilovych chordb, cukrovky,

na pozad\ Zilnich krovky, ran. Kryti
umoziuje odvadét exsudat z pmstrem rany a diky resorpcl chrani nové vzniklé tkané
pred poskozenim.

Kryti ma ve svém slozeni kopolyestery (acetat-butyrat chitinu) — kapilami struktura
oobvazu umoziiuje odvadét prfebyteéné mnozstvi exsudatu mimo prostiedi rany.

INDIKACE

prelezanin a pooperacnych ran Obvaz umoziuje odvadzanie exsudatu z prostredla
rany a vdaka chrani y ¢ tkanivo pred

RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
MEDISORB R Membrane
Pansament resorbabil

CARACTERISTICI
MEDISORB R Membrane este un pansament resorbabil steril sub formé de pelicula
poroasa pentru tratamentul ranilor cronice, greu de vindecat, bazate pe boli venoase,
diabet, escare de decubit si rani postoperatorii. Pansamentul permite scurgerea

Sucast' obvédzu tvoria chitin-butyryl-acyl kopolyestery — kapilarna Struktura obvézu
umoziiuje odtok nadbytku exsudatu mimo prostredia rany.

INDIKACIE
Obvaz je je urbeny na pouzme v prlpade

Kryti je uréeno k pouiti u jici ickych ran, obtizné se hojicich, i
nebo neinfikovanjch s riiznou etiologii, mezi jinymi rany na pozadi Ziinich

azko
rén rozneho povodu, vratane rany zllove] etiologie,

noha, rany,

KONTRAINDIKACE
Nejsou informace o alergennim piisobeni kryti, aviak je treba zachovat zviastni
opatrnost v phpadé Zjidténé alergie na chmn ajeho denvaly

pouZiti v pfipadé suchych ran

POUZITI
Pred aplikaci kryti je tfeba ranu oist
« fyziologickym roztokem nebo jinym
aokolni pokozku poté osusitnebo
ramci navatévy u

oteé:

. Oteviit baleni (uchopit protilehlé hrany a zatahnout, aZ do UpIného odkryti obvazu).

. Asepticky vyjmout kryti z obalu.

. Umistit MEDISORB R Membrane na ranu takovym zplsobem, aby kryti pfekryvalo
cely jeji povrch. Za tim Gcelem Ize pouzit nékolik kusi kryti jeden vedle druhého, je-li
povrch rany velky. Kryti je dostupné v riiznych velikostech a tvarech.

Na kryti MEDISORB R Membrane Ize navic umistit absorpéni obvaz, napf.
MEDISORB P PLUS.

. v pfipadé potfeby je vie mozné zajistit fixagnim obvazem Codofix, Codofix Plus nebo

gazou.

BEZPECNOSTNi OPATRENI

. Kryti je baleno sterilné.

. Informace obsaZené v névodu k pouiti se tykaji véech nabizenych velikosti kryti.
Kryti je také dostupné ve formé pérothé blény s pfidavkem stfibra a ve lormé prasku.
Pfivyndavani kryti z obalu je pe ti, aby se

. Vyrobek nelze opakované sterilizovat

po uplynutidata

. Nepoutzivat, je-li obal otevieny nebo poskozeny.

. Zjistite-li, e dochazi k resorpei (naruseni struktury obvazu), je tFeba aplikovat dalsi
obvaz - stavajici se véak neodstrariuje. Tento postup se opakuje a2 do zahojeni rany.

. Doporucuje se aplikovat kryti na ranu ihned po otevieni obalu.

. Pokud se stav rany zhorSuje (napf. zarudnuti, zvyena exsudace, otok, bolest),
je tfeba ukongéit pouzivani obvazu a kontaktovat o3etfujiciho Iékare.

10.Nejsou-l viditelné znamky resorpce (déle nez 1 mésic), je tieba

nohy. rén a popalenin.
KONTRAINDIKACIE

Nie su dostupné informécie o senzibilujicom G€inku obvéazu, osobitni pozcurnost’ treba
ale venovat pripadom diagnostikovanej alergie na chitin a jeho deriva

Neodporiéa sa pouzZivat' v pripade suchych ran s nekrézou/chrastou.

SPOSOB POUZITIA

Pred aplikéciou obvéizu treba ranu ofist

+ solnym roztokom alebo inym gnym /
vysuste okolitt pokozku alebo

« chirurgicky pogas navstevy odborného lekara.

1. Otvorte obal (uchopte protifahlé okraje a potiahnite kym obvaz nie je tpine odkryty).

. Asepticky vyberte obvaz z obalu.

. Aplikujte obvéiz MEDISORB R Membrane tak, aby ste pokryli cely povrch rany. Ak je
povrch rany velky je moZné aplikovat niekolko obvézov vedla seba. Obvaz je
k dispozicii v réznych velkostiach a tvaroch

. Naobvaz MEDISORB R
napr. MEDISORB P PLUS.
V pripade potreby celok chrarite obvazom Codofix, Codofix Plus alebo gazou.

aplikovat’ y obvéz,

UPOZORNENIA
. Obvaz sa ponuka sterilny.
. Informacie uvedené v Navode na pouzivanie sa vztahujd na vietky ponikané
velkosti obvézov. Obvaz je k dispozicii aj vo forme prasku a poérovitého filmu
s pridanim striebra.
. Opatrne vyb bvaz z obalu, pretoZ: moZ
Obvéz sa nesmie znovu sterilizovat.
Nepouzivajte po datume exspirécie.
NepouZivajte, ak je obal otvoreny alebo poskodeny.
.V momente ked i vsimnete vstrebavanie (prerusenie kontinuity Struktry obvéizu),
plikujte dalsi obvaz bez kym sa rana nezhoji.
. Odporica sa aplikovat obvaz na ranu ihned po ofvoreni obalu.
. Ak sa stav rany zhor3i (napr. séervenenie, zvy3eny vypotok, opuch, bolest) prestarite
obvaz pouzivat a poradte sa s osetrujiicim lekarom.
10.V prlpade absencie znamok vstrebavania (viac ako 1 mesiac) sa poradte
lekarom o 4 i obvéazu.

osetiujiciho Iékare za (icelem odstranéni obvazu.

11. Vyrobek je uréen na jedno pouZiti. Opakované pouziti vyrobku je nepfipustné
s ohledem na ztratu sleri\ity vyrobku. V pipadé opakovaného pouZiti vyrobku mize
dojitk pfenosu patogent.

12. Stopova mnozstvi chloridu sodného mohou pochézet z vyrobniho procesu.

13. Vyrobek je uréen pouze k vné&jsimu pouZiti.

14, Chraiite pred d&tmi.

15. PouZiti u téhotnych nebo kojicich Zen konzultujte s lékafem.

PRO S STERILIZACE

poskozeni obalu, je treba k vyrobkil pristupovat ]aku k nesterilnimu

11.Pomécka je urdend na jednorazové pouzitie. Opétovné pouzitie pomécky je
nepripustné z ddvodu straty sterility pomécky. Ak sa pomacka opétovne pouzije maze
prist k prenosu patogénnych atok.

12. Stopove

13 Pomocka je uréenaibana vonkajsle pouzitie.

14. Uchovavajte mimo dosahu deti.

15. Ak sa pomécka pouziva pocas tehotenstva alebo laktacie, poradte sa s lekarom.

procesu.

PROCES STERILIZACIE

Radiacne sterilizovany obvaz.

V pripade poskodenia obalu by mala byt pomécka povaZované za nesterilni a nevhodni
na pouzitie. Pomocka si zachovava sterilitu pocas stanovenej doby exspiracie iba

a nepouzitelnému. Vyrobek zlstava sterilni po u
a to vyhradné v plvodnim obalu, pfi dodrzeni odpowdapcmh (nlze uvedenych)
podminek jeho uchovavani.

MOZNE KOMPLIKACE

Nebyly zjistény zadné komplikace pfi pouzivani kryti

Jedi zjidténa precitlivélost na kteroukoliv sloZku, je tfeba pouzivani kryti ukonéit
akontaktovat Iékare.

PODMINKY UCHOVAVANi
Obvazy MEDISORB R Membrane by mély byt uchovavany v tmavych prostorach
v nasledujicich podminkach:
rozsah teplot od 15°C do 35°C;
rozsah vihkosti od 25% do 65%;
ochrana pred
v puvodnim obalu (karton a jednotkovy obal) — veékeré mechanicka poskozeni obalu
mohou zplisobit ztratu sterility vyrobku.

Datum posledniho ovéfeni: 03.2021

v bale, za vhodnych

MOZNE KOMPLIKACIE

Neboli zistené ziadne komplikcie po&as pouzivania obvazu.

V pripade zistenia precitlivenosti na niektord zloZku, prestafite obvéaz pouZivat’
akontaktujte svojho lekéra.

PODMIENKY SKLADOVANIA
Obvézy MEDISORB R Membrane by sa mali skladovat v zatienenej miestnosti
za nasledujucich podmienok:
teplotny rozsah od 15°C do 35°C;
rozsah vihkosti od 25% do 65%;
predchadzajucich zmacaniu, mechanickému poskodeniu a chemickému znecisteniu;
v pdvodnom jednotkovom obale (kartén a vlastny obal) — akékolvek mechanické
poskodenie obalu moZe sposobit stratu sterility pomécky.

Datum poslednej kontroly: 03.2021

lui din zona pldgi, iar datorita resorbtiei protejeaza tesutul nou format de la
ase deteriora.
include din butiril

a P it iin

til chitind — structura capilara
curga din zona plagii.

INDICATII

Pansamentul este destinat utilizarii in cazul ranilor cronice exudative, greu de vindecat,
infectate sau neinfectate ale dllenle\ur subslraturl lnc\uslv rani de etiologie venoasa,
picior diabetic, , traume, rani

CONTRAINDICATII

Nu exista informatii despre efec\ul Senslblllzan( al pansamenlulu\ cu toate acestea,
artrebuisa d itentie sp ite la chitina si la derivatii
acesteia.

Nu pentru rani uscate cu

APLICARE

Inainte de aplicarea pansamentului, rana trebuie curatata:

+ ccu solutie salind sau alt dezinfectant/agent antibacterian, iar apoi pielea din jur
trebuie uscata sau

«  chirurgical in timpul unei vizite la medicul specialist.

poi:

1. Deschideti ambalajul (prindeti marginile opuse si trageli pana cand pansamentul
este complet descoperit).

. Inmod aseptic, scoateti pansamentul din ambalaj.

. Aplicati pansamentul MEDISORB R Membrane pentru a acoperi intreaga suprafata
a plagil. In acest scop, mai multe pansamente pot fi aplicate una langa alta daca
suprafata plagii este mare. Pansamentul este disponibil in diferite dimensiuni
siforme.

. Un pansament absorbant suplimentar poate fi aplicat peste pansamentul
MEDISORB R Membrane, de ex. MEDISORB P PLUS.

. Fixati intregul pansament cu Codofix, Codofix Plus sau tifon, dacé este necesar.

PRECAUTIl

. Pansamentul este pus la dispozitie steril.

In'ormatHIe oontlnute in Instructiunile de utilizare se aplica tuturor marimilor
. de disponibil sub forma
de peliculd poroas, cu adaos de argint si sub forma de pudra.

. Scoateti usor din ambalaj, d poate

. Pansamentul nu trebuie resterilizat.

. Nufolositi dupé data de expirare.

. Nu folositi dacd ambalajul este deschis sau deteriorat.

. In momentul in care se observa resorbtia (ruperea continuitatii structurii
pansamentului), aplicati un alt pansament fara al indeparta pe cel precedem pana
cand se vindecé rana.

8. Se recomanda aplicarea pansamentului pe rana imediat dupa deschiderea
ambalajului

9. Daca starea ranii se inrdutiteste (de exemplu, roseats, exudat ridicat, umflare,
durere), incetati utilizarea pansamentului si contactati medicul.

10.Dacd nu existd semne de resorbie (peste 1 lund), consultati medicul pentru
aindeparta pansamentul.

11. Produsul este de unica folosinta.
din cauza pierderii sterilitatii produsulu\ Daca produsul este reumlzal pot fi transmisi
agenti patogeni.

12.Urmele de clorura de sodiu pot proveni din procesul de productie.

13. Produsul este destinat numai pentru uz extern.

14.Anu se lasa la indemana copiilor.

15. Consultati un medic dac este utilizat in timpul sarcinii sau al&ptérii.

PROCESUL DE STERILIZARE

Pansament sterilizat prin iradiere.

Daca ambalajul este deteriorat, produsul trebuie considerat nesteril si impropriu pentru
utilizare. Produsul se péstreaza steril pentru o anumitd perioada de timp, numai
in ambalajul original, mentinand in acelasi timp conditile de depozitare adecvate
(recomandate maijos).

COMPLICATII POSIBILE
Tn timpul utilizarii
in caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente, oprifi utiizarea si contactati
medicul.

CONDITII DE DEPOZITARE
M

EDISORB R trebuie la Tntuneric intr-o incapere

in urmétoarele condifji

+ laotemperatura cuprinsa intre 15°C si 35°C;

+ laoumiditate cuprinsa intre 25% $i 65%;

+ prevenirea umezirii si deteriorarii mecanice, precum si contaminarea chimica;

«Tn ambalajul original (cutie de carton si ambalaj direct) — orice deteriorare mecanica
aambalajului poate cauza pierderea sterilittii produsului.

Data ultimei verificari: 03.2021

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MEDISORB R Membrane
Rezorbuojamas tvarstis

SAVYBES

MEDISORB R Membrane yra sterilus porétos plévelés pavidalo rezorbuojamas tvarstis,
skirtas letiniy, sunkiai gyjanéiy zaizdy, susidariusiy del veny ligy ar diabeto bei praguly
|r pooperaclnlu Zaizdy gydymui. Tvarstis padeda paslsalln(l Zaizdos srltles eksudatui

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
MEDISORB R Membrane
Rezorbéjoss parséjs

RAKSTUROJUMS

MEDISORB R Membrane ir sterils rezorb&joss parséjs porainas pléves veida, kas
paredzéts vénu slimibu, diabéta, izgulgjumu izraisitu, hronisku griti dzistosu bracu
un pécoperacijas brit ars(esana\ Parse]s dod iespgju drenét no bruces eksudatu,
un

&k rezorbciniy savybiy ap: j audinj nuo
] tvarscio sudétj jeina butirilo-acetilo chitino kopollesterlal kapiliariné tvarséio struktara,
padedanti paalinti gausy eksudata i Zaizdos zonos.

INDIKACIJOS
Tvarstls skirtas élapluo]anéloms létinéms, sunklal gyjanéloms infekuotoms arba
jvairiose terpése aizdoms taip pat

ino jauna izvei dus pasarga no
Parséja sastava ir butirilacetilhitina kopoliesteri — parséja kapilara struktdra lauj liekajam
eksudatam aizplast no brices.

INDIKACIJAS
Parséjs ir paredzéts lietoSanai sulojo3u, hronisku, griti dzistosu, inficétu vai neinficétu
dazadas izcelsmes bricu gadfumos, pieméram, uz venozas enologuas d\abe(lskas

ir veninés kilmés zaizdoms, diabety sergandiujy pédy Zaizdoms
chirurginéms Zaizdoms ir nudegi gydyti.

KONTRAINDIKACIJOS

Duomeny apie tvarséio sukeliama padidinto jautrumo reakcijg néra, tagiau atsargumo
priemoniy reikia imtis, jeigu esate alergiskas chitinui ar jo dariniams.

Nerekomenduojame tvarséio naudoti sausuy, nekrozés pazeisty ar padengty $asu zaizdy
gydymui.

NAUDOJIMAS

Pries uzdedant tvarst, nuvalykite Zaizda:

+ naudodami druskos tirpala ar kit ez\nlekuojanq/an(\baklsnn] skysti. Po nuvalymo
aizda supandiai odai leiskite nudziati arba

+ zaizda chirurginiu badu gali iSvalyti gydytoj

Poto:

1. Atidarykite pakuote (suimkite uZ priesingy krasty ir tempkite, kol tvarstis i$nirs
i8 pakuotés).

2. Laikydamiesi aseptiniy taisykliy, isimkite tvarstj i$ pakuotés.

3. Uzdékite MEDISORB R Membrane tvarstj ant Zaizdos taip, kad jis padengty visg
Zaizdos plota. Jeigu pazeistas plotas yra didelis, gali reikti panaudoti kelis tvarscius,
dedant juos vieng greta kito. Sis tvarstis gaminamas jvairiy dydziy ir formy,

paciento vizito metu.

pédas, izgulgjumu, traumu izraisitu, bracemun

KONTRINDIKACIJAS

Nav sanemta informacija par parséja izraisitu sensibilizéjosu reakciju, tomér jaievéro
piesardziba, jair zinams par alergisku reakciju pret hifinu vai ta atvasinajumiem

Nav iete lietot sausu braéu ja veidojas

LIETOSANA

Pirms parséja uzliksanas brice ir jaiztira:

+  Arfiziologisko $kidumu vai citu dezinficgjosu/antibakterialu lidzekli, pgc tam bricei
piegulosa adas zona janosusina, vai

« Kirurgiski, apmeklgjot arstu specilistu

Talak:

1. Attaisietiepakojumu (sanemiet pretéjas malas un pavelciet vala, lidz parséjs ir pilniba
redzams).

. Aseptiska veida iznemiet parséju no iepakojuma.

. Uzlieciet MEDISORB R Membrane parséju, lai pilniba nosegtu visu briices virsmu.
Ja brdce ir |oti plasa, $im nolikam vairakus parséjus var likt vienu otram ciesi blakus.
Parséjs ir pieejams dazados izméros un formas.

Papildus MEDISORB R Membrane var lietot absorb&joso parséju, piem.,
MEDISORB PPLUS.

. Ant MEDISORB R Membrane tvarscio galima uzdéti tvarstj,
pvz. MEDISORB P PLUS.

. Visus uZdétus tvarscius patikimai pritvirtinkite tvarstomuoju elastiniu tinkleliu Codofix
ar Codofix Plus arba, jeigu reikia, marlés pagalba.

ATSARGUMO PRIEMONES

. Tvarstis yra gaminamas slenlus

pateikia i ijoje, yra taikoma visy dydziy tvarséiams
Tvarstis yra gaminamas taip pat ir porétos plévelés, praturtintos sidabro dalelémis
pavidalu bei milteliy formos.

. Atsargiai isimkite tvarstj i§ pakuotés, kad jo

. Tvarsgio negalima i§ naujo sterilizuoti.

. Nenaudokite, pasibaigus galiojimo laikui.

. ite, jei pakuoté yra apgadint:

. Kai pastebésite, jog prasidéjo tvarsgio rezorbcijos procesas (suardantis tvarsio
struktros vientisuma), uzdékite naujg tvarstj, nepadalindami pries tai buvusiojo,
irtaip elkités, kol Zaizda visi$kai sugis.

. Atidarius pakuote, patariame tvarst] i$ karto déti ant Zaizdos.

Jeigu Zaizdos biklé pablogéja (pvz. atsiranda paraudimas, padaugéja eksudato,
audiniai patinsta ar ima skaudéti), nustokite naudoti tvarsius ir susisiekite
su gydytoju.

10.Jeigu tvarséio rezorbcijos pozymiy neatsiranda 1 ménesio laikotarpyje,
pasikonsultuokite su savo gydytoju dél galimybés pasalinti tvarstj.

11. Tvarstis skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai produkto vartoti negalima,
nes po pirmojo panaudojimo tvarstis tampa nesteriliu. Jeigu pakartotinai vartosite
produkta, platinsite patogeninius ligos sukeléjus.

12.Dél b blidZio sudétyje galit tikti natrio chlorido pédsaky.

13. Produktas skirtas tik ioriniam naudojimui

14.Saugokite nuo vaiky.

15. Pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu ketinate naudoti produkta néstumo ar zindymo
laikotarpiu.

STERILIZAVIMO PROCESAS

Spinduliuote sterilizuotas tvarstis.

Jeigu pakuoté yra pazeista, produktas laikomas nesteriliu ir netinkamu naudoti.
F'roduk(as iSlieka slenlus numdytq laikotarpj ik, jeigu yra laikomas originalioje pakuotéje
salygomis.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS

Tvarsio naudojimo metu nebuvo nustatyta jokiy komplikacijy.

Jeigu kuri nors produkto sudétiné medziaga sukelia padidinto jautrumo reakcija,
nustokite naudoti tvarsgius ir susisiekite su savo gydytoju.

LAIKYMO SALYGOS
MEDISORB R Membrane tvarséius reikia laikyti saulés spinduliy

. gadijuma visu parséju nostipriniet ar Codofix, Codofix Plus vai
marles parséju.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

. Parségjs tiek piegadats sterilizéts.

. Lietosanas instrukcija dota informacija attiecas uz visiem piedavatajiem parsgja
izmériem. Parséjs ir pieejams ari porainas pléves veida ar sudraba piedevam
un pulvera veida.

. Noiepakojuma parséju iznemiet uzmanigi, jo tas var saplist/sabojaties.

Parsgju nedrikst atkartoti sterilizét.

. Nelietot p&c deriguma termina beigam.

. Nelietot, ja iepakojums ir atvérts vai bojats.

. Bridi, kad tiek konstatéta rezorbcija (parséja viengabalainibas struktaras izirsana),
uzklajiet vél vienu parséja kartu nenonemol \EDHEKSEJO Iidz bruce ir sadzijusi.

. Vélams uzklat parseju bracei

. Ja bruces stavoklis pashktmas (piem., apsartums, eksudala pasl\prmala \zdahéanas

sapes), parséja lietoSanu un

RU
VHCTPYKLIMA NCTIONb30BAHNA
MEDISORB R Membrane
PaccacbliBatoLuascs nosska

XAPAKTEPUCTUKA
MEDISORB R aTo
NOPUCTON NNeHKM Anst
paH Ha oHe
V1I0CNEonepaLyioHHbIX PaH.
MoBsizka NO3BONSET Ha APEHaX 3><ocynara 13 Cpeabl pakibl, 1 Bnaropapsi pe3op6uun

yio TKa B COCTaB NOBS3KM BXOAST

XUTbIHbI — CTPYKTYpa NoBsi3kA

1I03BONSIET OTBOAUTS 3BLITOK KCCYAAT 33 NPEAEIb PAHEBO/ CPEAS.

noBsiska B chopme
, TpyaHo
Avnabeta,

GOk, XPy

NOKA3AHUA

MoBsiaka NpenHasHadeHa Ans ynoTpeBneHns B CRyMae COMAUMXCA XPOHMYECKMX

paH, paH wm

HOCATENIAMM, B TOM “MCTIe parbl BEHO3HOW JTMOMIOTUM, AMAGeTMdECKas cTona,
P , XVpYp! " paHs!.

MPOTUBOMOKA3AHUSA
Her

MoBA3KM, OfHaKO
B Cyuae anfeprum Ha XuTuH

cneayer
V1 €10 NPOU3BOAHbIE.
He pekomeHayeTcs npu Cyxux paHax C HEKPO3OM / CTPYMoM.

CMoCOoB NPUMEHEHUA

TMepes HanoXeHMeM NOBA3KM PaHy CIIEAYeT O4UCTUTD:

+ PacTBOPOM (hM3MONOTNYECKOW CONM UAW APYFUM AE3MUUHBUPYIOUNM/
anotom KOXy BOKPY paHbl v

+ XVpyprUYEecKiM 0Bpa3oM BO BpeMS BU3WTA Y Bpava- CrieUManvicTs.

Bcrenyowem

. OTKPbITb YaKoBKY (CXBATUTH 3a MPOTUBONONOKHBIE KDAst M MOTAHYT £10 MOMBHOTO
BCKPbITUS YNaKoBKM).

ACeNTUHECKV YAANWTL MOBAI3KY C YNaKoBKM.

. Cnenyet HaHecutn nosssky MEDISORB R Membrane, 4tofbl NOKpbITb BCHO
NOBEPXHOCTb paHbl. [INs 3TOM LN HECKONBKO NOBA30K MOXHO HAHOCUTL PSIOM,
€GN MOBEPXHOCTL PaHbl BonbLuas. MOBA3KA AOCTYNHA B PASMUYHLIX Pa3Mepax
nbopmax.

. Ha paccacsisaiouyiocst nossiaky MEDISORB R Membrane MoXHO AONONHHTENIbHO
HarecTn abcopBupyiolLyto nossiaky, Hanpumep MEDISORB P PLUS,

. MoXHO 3awwTuTs Belo nossisky Codofix, Codofix Plus unu mapnei, ecnu
370 HeoBXoAMMO.

BHUMAHUE
1. ToBA3Ka NPEAIAraeTcs B CTEPUIIBHOM BUAE.
2. U s,

Medisorb R =

MEMBRANE

PL

INSTRUKCJA UZYWANIA
MEDISORB R Membrane
Opatrunek resorbowalny

CHARAKTERYSTYKA

MEDISORB R Membrane jest sterylnym resorbowalnym opatrunkiem w formie
porowatej blonki do zaopatrywania przewleklych, trudno gojacych sie ran o podiozu
chordb zylnych, cukrzycy, odlezyn, ran pooperacyjnych. Opatrunek pozwala na
odprowadzenie wysigku ze $rodowiska rany, a dzigki resorpcji ochrania nowopowstata
tikanke przed uszkodzeniem.

W skiad opatrunku wchodzg butyrylowo-acetylowe kopoliestry chityny — kapilarna
struktura opatrunku pozwala na odprowadzenie nadmiaru wysieku poza $rodowisko
rany.

WSKAZANIA

Opatrunek jest do ran
przewleklych, trudno gojacych sie, zamfekuwanych lub mezamfekowanych o roznym
podiozu, m.in. rany o etiologii Zylnej, stopa cukrzycowa, odlezyny, rany pourazowe,
chirurgiczne, oparzeniowe.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie ma mformacp odnoéme uczu\ajacego dziatania opatrunku, jednakze nalezy
zachowat w j alergii na chityne i jej
pochodne.

Nie zaleca sig stosowania w przypadku ran suchych, w ktérych jest martwica/strup.

SPOSOB UZYCIA
Przed nalozeniem opatrunku rang nalezy oczyScié:
+  roztworem soli fi: zjologicznej badz innym $rodkiem dezynfekujacym/antybakteryjnym,
anastepnie osuszy¢ ota(zajch ja skore lub
. D y ulekarza i
Nastepnie:
1. Otworzy¢
odkrycia opatrunku).
. W sposob
Nalozyé opatrunek MEDISORB R Membrane tak, aby zakry¢ cala powierzchnig rany.
W tym celu mozna nakladaé kilka opatrunkéw jeden obok drugiego, jesli powierzchnia
rany jest duza. Opatrunek dostepny jest w réznych rozmiarach i ksztattach.
. Na opatrunek MEDISORB R Membrane mozna dodatkowo nalozy¢ opatrunek
chionny, np. MEDISORB P PLUS.
. W razie potrzeby calos¢

(chwycié¢ az do pelnego

Codofix,

¢ opatrunkiem

B
Ha BCe npepnaraemble pa3mepbl noBs3ok. MMoBsska Talke AOCTyNHa B BUAe
NOPOLLIKA 1 NOPYCTON NNEHKY ¢ 106aBneHem cepebpa

. CriepyeT OCTOPOXHO YAAnUTb NOBA3KY C YNakoBKM, Tak kak OHa MOXeT
NOpBATLCS/NOBPEAVTLCS.

. MOBSi3Ky Herb3s MOBTOPHO CTEPUNIA3OBATD.

. He crieayeT ucnonbaosars NOBA3KY NOCHIE UCTEMEHNM CPOKa FOAHOCTH.

He

10.Ja rezorbcijas pazimes netiek novérotas (vairak neka 1 menesl) 'r ItEjieti
ararstu par parséja nonemsanu

11. Produkts paredzéts tikai vienreizéjai lieto$anai. Produkta atkartota \le(osana nav
pielaujama sterilitates zuduma dé|. Ja produkts tiek lietots atkartoti, ir

ecnmy pbITa MM
B MOMeHT
crpynypb\) HAHGCHTY [IPYTO, He YAANAA MPEIbIAYLUMA, NOKa PaHa He 3aXIABeT.

patogénu pamese.
12. RaZo$anas procesa rezultata var saturét natrija hlorida atliekas.
13. Produkts paredzéts tikai arigailietosanai.

14, Uzglabat bermem neplee|ama wela

15. rarstu, ja kratilaika.

STERILIZACIJAS PROCESS

Ariradiaciju sterilizéts parséjs.

Ja iepakojums ir bojats, produkls uzskatams par nesterilu un nepiemérotu lietosanai
Produkis saglaba steriltati noradto laika periodu, tikai originalaia iepakojuma, kameér tiek
ievéroti atbilstosi (talak nora

IESPEJAMAS KOMPLIKACIJAS

Pérséja lietoSanas laika netika novérotas komplikacijas.

Paaugstinatas jutibas reakciju gadijuma pret jebkuru no sastavdalam, partrauciet
lieto$anu un konsult&jieties ar arstu.

UZGLABASANAS NOSACIJUMI
MEDISORB R Membrane parséji jauzglaba tumsa telpa ievérojot sekojosus
nosacuumus

temperatiira no 15°C lidz 35°C;

gaisa mitruma no 25% lidz 65%;

nepielaujot mitruma iedarbibu un mehaniskus bojajumus, ka ari kimisku

patalpo,etokmmussqugomus
nuo 15°C iki 35°C temperataroje;

+  nuo 25% to 65% drégnumo patalpoje;

+  salygomis, uztikrinanciomis, kad produktas nesudréks, nebus mechanikai pazeistas
ar chemiskai uZterstas;
originalioje vienety pakuole]e (karlonlneje dézutéje ir tiesiogiai su_produktu

taktuojancioje t koks pakuotés gali

pakenkti produkto sterilumui.

Paskutinés patikros data: 03.2021

glabat originalaja produkta iepakojuma (kartona kaste un tiesais iepakojums) —
jebkurs mehanisks bojajums var bt par iemeslu produkta sterilitates zudumam.

P&déjais parskatisanas datums: 03.2021

MOBSI3KY CPa3Yy M0CIIe BCKPLITUS YNaKOBKM.

" Ecnm parbl y
otek, 6onb), noBA3KN KBpauy.
0.pu OTCYTCTBIN NpH3HaKOB pesopbLuy (Bonee 1 MecsLa) NPOKOHCYNETUpYIATECH
C BEZlyIOLNM BPa4oM, YTOGbI yAaniTe NOBA3KY.
11. Uanenve Tonbko Anst venos MosTop
n3-3a notepu vanenusi. Ecnu napenve
VCNIOMb3yeTCs NOBTOPHO, MOTYT NEPE/1aBaTLCs NAToreHs!.
12. Cneqibl Xopuaa HaTpyst MOTYT BbiTh BnpoLecce
13. U TONbKO ANs
14. XpaHUTL B HEOCTYNHOM N1 AETEl MECTe.
15. MpOKOHCYNLTUPOBaTL C BPa4YOM, CIN OH
VNV KOPMIEHNSI FpyAbIO.

BO Bpems Gep

MPOLIECC CTEPUNU3ALIUA

W3penve cTepunusoBaHo pagvauMoHHbIM MetogoM. Ecnn eanHudHas ynakoska
vapenve W He MOXeT BbiTb

VCTIONb30BaHO. COXPAHSIET CTEPUNLHOCT B TEUEHHE YCTaHOBNEHHOTO CPOKa FoAHOCTH,

TONLKO B OPUIUHANBHOI YNAKOBKE, G MY (Hue )

YCIOBYSIX XpaHEHUSI.

BOSMOKHBIE OCOKHEHWS
BO Bpems
K nioGomy 13

noBsi3ku. B cnyyae nosisneHms

n DGDaTVITbCﬂ KBpauy.

YCNOBUA XPAHEHUA
Moesiska MEDISORB R Membrane fgomkHa XpaHUTCA B 3aT@HEHHOM NOMeLLeHUN

P :
[AvanasoH Temnepatypbi ot 15 °C no 35 °C,

AVANasoH BNAXHOCTY 25%-65%,

XpaHUTb B YCTIOBUSX He w wim
XUMHECKOTO NOBPEXIEHNS],

XPaHWTb B OPUrMHANBHON EAMHWYHON ynakoske (Kopobka W HenocpeacTBEeHHas
YNaKoBKa). KaX7I106 MEXaHVHECKOE MOBPEXIIEHHUE YNaKOBKIA MOXKET NPUBECTM K TOMY,
4TO M3fenue nepectaHeT GbiTb CTEPUMbHBIM.

Aara nocnenHen sepucbukaumn: 03.2021

lub gaza.

SRODKI OSTROZNOSCI
Opatrunek oferowany jest w stanie jatowym.
2. Informacje zawarte w Instrukcji uzywania dotycza wszystkich oferowanych
rozmiarow opatrunkéw. Opatrunek jest takze dostepny w formie porowatej blonki
z dodatkiem srebra oraz w formie proszku.
. Nalezy delikatnie wyj & opatrunek z
rozerwania/uszkodzenia.
. Opatrunek nie moze by¢ powtornie wyjatawiany.
. Nie stosowac po uplywie daty waznosci.
. Nie stosowac, gdy Jest otwarte lub
w

ia ze wzgledu na moz $¢ jego

. ciaglosci struktury opatrunku),
nalezy nalozy¢ kolejny‘ nie Zdejmujqc poprzedniego i tak az do momentu wygojenia
sie rany.

. Wskazanym jest, aby opatrunek aplikowa¢ na rang bezposrednio po otwarciu
opakowania.

. Jesli stan rany ulega
bol) nalezy
prowadzacym.

10.W przypadku braku oznak resorpcji (powyzej 1 m-ca) nalezy skonsultowaé sig
zlekarzem prowadzacym w celu usuniecia opatrunku.

11. Wyrob jest tylko do j uzytku. Ponowne uzycie wyrobu
jest niedopuszczalne ze wzgledu na utrate sterylnosci wyrobu. W przypadku
ponownego zastosowania wyrobu moze dojsé do transmisji czynnikow patogennych.

12. Sladowe ilosci chlorku sodu moga pochodzié z procesu produkcyjnego.

13.Wyrob przeznaczony jest jedynie do uzytku zewnetrznego.

14. Chroni¢ przed dziec¢mi.

15.Skonsultowaé sie z lekarzem w przypadku stosowania u kobiet w cigzy
lub karmigcych.

wysiek, obrzek,
¢ sig z lekarzem

np. i
opatrunku i

PROCES WYJALOWIENIA
Opatrunek sterylizowany radiacyjnie.
w > ;

wyréb nalezy traktowaé jako

niejatowy i ni do uzycia. Wyréb yinos¢ w okres terminie

waznosci, wylacznie w orygi przy i iednich
ponizej 5 ia.

MOZLIWE KOMPLIKACJE
zadnych

W wystapienia j

nalezy ¢ i

opatrunku.
na

ie z lekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Opatrunki MEDISORB R

powinny by¢ w zacienionym

w
zakres temperatury od 15°C do 35°C;
zakres wilgotnosci od 25% do 65%;

i

chemicznemu

j (Karton oraz $
wszelkle uszkodzema mechaniczne opakowania mogq naraza¢ wyréb na utrale
sterylnosci

Data ostatniej weryfikacji: 03.2021




INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Membrane
Resorbable dressing

CHARACTERISTICS

MEDISORB R Membrane is a sterile resorbable dressing in the form of porous film
for the treatment of chronic, difficult to heal wounds based on venous diseases, diabetes,
bedsores, and postoperative wounds. The dressing allows drainage of exudate from the
wound environment, and thanks to resorption protects the newly formed tissue against
damage.

The dressing includes butyryl-acetyl chitin copolyesters — the capillary structure of the

llows the date tod from the wound environment.

INDICATIONS
o

ded for use in the hi , difficult to heal, infected or
ds of various substrates, including wounds of venous aetiology, diabetic
foot, pressure sores, traumatic, surgical, and burn wounds.

CONTRAINDICATIONS

Thereis no bout the effect of the d
should be taken in th fk i tochitinand its
Itis not recommended for dry wounds with necrosis/scab.

g, however, special care

APPLICATION

Before applying the dressing, the wound should be cleaned:

+  with saline solution or other disinfecting/antibacterial agent, and then the surrounding
skin should be dried or

+ surgically during a visit to a specialist doctor.

Next:

. Open the packaging (grasp the opposite edges and pull until the dressing is fully
uncovered).

. Aseptically remove the dressing from the packaging.

. Apply MEDISORB R Membrane dressing to cover the entire wound surface. For this
purpose, several dressings can be applied side by side if the wound surface is large.
The dressing is available in various sizes and shap
An additional absorbent dressing can be applled Iu the MEDISORB R Membrane
dressing, e.g. MEDISORB P PLUS.

. Secure the entire dressing with Codofix, Codofix Plus or gauze if necessary.

PRECAUTIONS

. Thedressingis offered sterile.

. The information contained in the Instructions for Use applies to all dressing sizes
offered. The dressing is also available in the form of a porous film with the addition
of silver and in the form of powder.

Gently remove the dressing from the packaging because it may tear/damage.
The dressing must not be resterilised.

. Do not use after the expiration date.

. Do not use if the packaging is open or damaged.

. At the moment when resorption is noticed (breaking the continuity of the dressing
structure), apply another dressing without removing the previous one until the wound
has healed

. It is adesab\e to apply the dressing to the wound immediately after opening
the packaging.

If the condition of the wound gets worse (e.g. redness, increased exudate, swelling,
pain), stop using the dressing and contact your doctor.

10.1f there are no signs of resorption (over 1 month), consult your doctor to remove
the dressing.

11. The product s for single use only. Reusing of the product is unacceptable due to loss
of product sterility. If the product is re-used, pathogenic agents may be transmitted.

12. Traces of sodium chioride may come from the production process.

13. The product s intended for external use only.

14. Keep out of the reach of children.

15. Consult a doctor if used during pregnancy or lactation.

STERILISATION PROCESS

Irradiation sterilised dressing.

If the packaging is damaged, the product should be considered non-sterile and
unsuitable for use. The product maintains sterilty for a specified period of ime, only in the
original while below) storage
conditions.

POSSIBLE COMPLICATIONS

while using the d
toany ofthe i

g.
In case of stop using and contact your doctor.
STORAGE CONDITIONS

MEDISORB R Membrane dressings should be stored in a shaded room under the
following conditions:

+ attemperature range from 15°C to 35°C;

+ athumidiy range from 25% (0 65%;

. i tting and i ge as well as ch

+ inthe original unit box and direct

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG
MEDISORB R Membrane
Resorbierbarer Verband

EIGENSCHAFTEN

MEDISORBR istein steriler, rband in Fe iner porésen

Membran fiir die Versorgung chronischer, schwer hellbarer Wunden aufgrund
on ingen, Diabetes, D und Waunden.

Der Verband erméglicht den Abfluss von aus der

MODE D'EMPLOI
MEDISORB R Membrane
Pansement résorbable

CARACTERISTIQUES

MEDISORB R estu sous la forme d'une
membrane poreuse, destiné pour Ies plaies chmmques difficiles a cicatriser provoquées
par les maladies veineuses, le diabéte, les escarres, et pour les plaies pos(operalo\res

und schitzt dank Resorption das neu geb\lde(e Gewebe vor Beschadlgungen
Teil des Verbands bilden des

permet déliminer lexsudat de lenvironnement de la plaie et, grace

Verbands ermoglicht, dass das uberschussige Exsudat aus der Wundumgebung
abf

INDIKATIONEN

Der Verband ist zur g bei schwer heilbaren,
infizierten oder nicht infizierten Wunden aus verschledenen Grunden vorgesehen
einschlieRlich Wunden venéser Atiologie, FuB,
chirurgischer und Verbrennungswunden.

GEGENANZEIGEN

Uber die sensibilisierende Wirkung des Verbands liegen keine Informationen vor. Bei
bekannter Allergie gegen Chitin und seine Derivate ist jedoch besondere Vorsicht
geboten.

Wird nicht fir trockene Wunden mit Nekrose/Schorf empfohlen.

ANWENDUNGSWEISE

Vordem lite die Wund igf

+ mit Kochsalzlésung oder ein anderes DeslnfekIlonsmmel/amlbaktenelles Mittel,
und danach die umgebende Haut trocknen, oder

+  chirurgisch wahrend eines Besuchs bei einem Facharzt.

Danach:

. Offnen Sie die Verpackung (fassen Sie die gegeniiberliegenden Kanten
an und ziehen Sie, bis der Verband vollstandig freigelegt ist).
Entfernen Sie den Verband aseptisch aus der Verpackung.

. Tragen Sie MEDISORB R Membrane so auf, dass die gesamte Wundflache bedeckt
wird. Zu diesem Zweck kdnnen mehrere Verbénde nebeneinander angelegt werden,
wenn die Wundflache groR ist. Der Verband istin verschiedenen GroRen und Formen
erhéltiich.

. Ein zusétzlicher absorbierender Verband kann auf MEDISORB R Membrane
aufgebracht werden, z. B. MEDISORB P PLUS.

. Bei Bedarf das Ganze mit Codofix, Codofix Plus oder Mullverband sichern.

VORSICHTSMASSNAHMEN
. Der Verband wird steril angeboten.
Die Angaben in der Gebrauchsanweisung gelten fir alle angebotenen
Verbandgrofen. Der Verband ist auch in Form eines porésen Films unter Zusatz
von Silber und in Form eines Pulvers erhaltlich.
. Entfemen Sie den Verband vorsichtig aus der Verpackung, da er reifien oder
beschadigt werden kann.
. Der Verband darf nicht erneut sterilisiert werden.
. Nach dem Verfallsdatum nicht mehrverwenden
. Nicht , wenn die
. In dem Momenl in dem die Resorption feslgesle\l( wwrd (Un(erbrechung der
Kontinuitét der Verbandstruktur), tragen Sie einen weiteren Verband auf, ohne den
vorherigen zu entfernen, bis die Wunde verheiltist.
. Esistratsam, den Verband unmittelbar nach dem Offnen der Packung auf die Wunde
aufzubringen.
. Wenn sich der Zustand der Wunde verschlimmert (z. B. Rotung, vermehrte
beenden Sie die Verwendung des

Verbands und Wenden Sie sich an Ihren ATzt

10. Bei fehlenden Anzeichen einer Resorption (iiber 1 Monat) wenden Sie sich an Ihren
behandelnden Arzt, um den Verband zu entfernen.

11. Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung des
Produktes ist aufgrund des VerIus(s der SterlIlIaI des Produkts nicht zulassig. Wenn
das Produkt d, kon werden.

12. Spuren von Natriumchlorid konnen aus dom Produktionsprozess stammen.

13.Das Produkt st nur zur aursemchen Anwendung bestimmt.

14.Nichtin der

15. Bei schwangeren oder smlenden Frauen einen Arzt konsultieren.

STERILISATIONSVERFAHREN

Strahlensterilisierter Verband.

Im Falle einer Beschadigung der Verpackung sollte das Produkt als unsteril und fir

den Gebrauch ungeeignet angesehen werden. Das Produkt behalt die Sterilitat

lnnerhaIb eines nurin derF bei, wahrend
prechenden (unte L il werden.

MOGLICHE KOMPLIKATIONEN
Bei der Verwendung des Verbands Wurden keine Komplikationen festgestellt.
Wenn Sie unter einer ( gegen einen der Ir leiden, beenden

damage tothe packaglng may expose the product to sterility loss.

Date of last verification: 03.2021

und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

LAGERBEDINGUNGEN
MEDISORB R Membrane sollte unter folgenden Bedingung

in einem sch:

a la résorption, pro(ege les tissus nouvellement formés des dommages
Le nd les de chitine tiques — la structure
capillaire du pansemenl permet d'éliminer I'excés d'exsudat de I'environnement
delaplaie.

INDICATIONS
Le pansement est destiné a étre utilisé en cas de plaies exsudatives chroniques, difficiles
a cicatriser, infectées ou non infectées d'origines diverses, telles que les plaies d'étiologie
veineuse, le pied diabétique, les escarres, les plaies postiraumatiques, chirurgicales
etles bralures.

CONTRE-INDICATIONS

Aucunes informations sur l'effet allergéne du pansement ne sont connues, mais il faut
faire pamculléremenlatlentlcn en ca dall Ia chlllne et %

llest pourles pl h

MODE D'EMPLOI
Avant d'appliquer le pansement, la plaie doit étre nettoyé
+ soit a une solution saline formolée ou un autre désinfectant/agent antibactérien,
aprés quoi il faut sécher la peau environnante, soit
«+ chirurgicalement lors d'une visite chez un médecin spécialiste.
Ensuite :
1. Ouvrir 'emballage (saisir les bords opposés et tirer jusqu'a ce que le pansement soit
complétement expose)
. Retirerle par defe ti
Appliquer le pansemem MEDISORB R Membrane de fagon & couvir toute la surface
de la plaie. Pour ce faire, plusieurs pansements peuvent étre appliqués les uns a coté
des autres si la surface de la plaie est grande. Le pansement est disponible
en différentes tailles et formes.
. Un pansement absorbant, par exemple MEDISORB P PLUS peut étre en plus
appliqué surle pansement MEDISORB R Membrane.
. Si nécessaire, fixer 'ensemble avec le pansement Codofix, Codofix Plus ou de la
gaze.

PRECAUTIONS A PRENDRE

1. Le pansement est proposé a 'état stérile.
Les informations contenues dans le mode d' emplol s'appliquent a toutes les tailes
de sous la forme

d'une r< Iargen(etsous
. Le pansement doit étre retiré délicatement de IembaIIage en raison du risque
de sa déchirure ou de son endommagement.
. Le pansement ne doit pas étre restérilisé.
. Ne pas utiliser aprés la date de péremption.
e pas utiliser si

3 touvert ou é
. Au moment ol une résorption est observée (rupture de la continuité de la structure
du pansement), il faut appliquer un autre pansement, sans enlever le précédent
etainsi de suite jusqu'a la guérison de la plaie.
. |l est conseillé d'appliquer le sur la plaie
ouvert lemballage.
9. Silétatde la plaie s'aggrave (p. ex. rougeur, plus d'exsudat, enflure, douleur), cesser
d'utiliser le pansement et contacter le médecin traitant.
10. S'il n'y a aucun signe de résorption (plus d'1 mms) consulter le médecin traitant pour
retirer le pansement.
11.Le produit est destiné a un usage unique. La réutilisation du produit n'est pas
autorisée en raison de la perte de sa stérilité. La transmission d'agents pathogenes
peut se produire sile produit est réutilisé.
12. Des traces de chlorure de sodium peuvent provenir du processus de production
13. Le produit est destiné uniquement a un usage externe.
14. Tenir hors de portée des enfants.
15. Consulter un méd i utilisé chez les fi

aprés avoir

ites ou allaitantes.

PROCESSUS DE STERILISATION

Pansement stérilisé par irradiation.

En cas d'endommagement de I'emballage, le produit doit étre traité comme non stérile
etimpropre & l'emploi. Le produit reste stérile pendant la durée de conservation spécifiée,
uniquement dans son emballage d'origine, dans des conditions de stockage appropri¢es
(recommandées ci-dessous).

COMPLICATIONS POSSIBLES
Aucun i ‘ont été

lors de Putilisation d
En cas d'hypersensibilit¢ & I'un des ingrédients, cesser Iutilisation et contacter
unmédecin.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les pansements MEDISORB R Membrane doivent étre conservés a l'ombre dans
d diti i .

Raum gelagert werden:
Temperaturbereich von 15 °C bis 35 °C;
Luftfeuchtigkeitsbereich von 25% bis 65 %;
Vermeidung von Nésse und mechanischen Schaden sowie chemischer
Verunreinigung;
In der Originalverpackung (Karton und direkte

les suivantes :
laplage de température de 15°Ca35°C;
I'humidité de I'air de 25% & 65 % ;
permettanl déviter le mouillage, les 6 et la

dans IembaIIage unitaire d‘onglne (boite en carton et emballage immédiat) — toute

Beschadigung der Verpackung kann es zu einem Slenlwatsveﬂust des Produkts
kommen.

Datum der letzten Verifizierung: 03.2021

peut exposer le produit au risque de perte
de sa stérilite.

Date de la derniére vérification: 03.2021

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
MEDISORB R Membrane
Resorbable dressing

PRODUCTKENMERKEN
Medisorb R is een steriele inde vormvan een
poreuze film voor de behandeling van chronische, moeilik te genezen wonden
op basis van veneuze insufficiéntie, diabetes, decubitus, en postoperaueve wonden.
De wondbedekker zorgt voor afvoer van exsudaat uit het

INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Membrane
Penso reabsorvivel

CARACTERISTICAS

O MEDISORB R Membrane é um penso estéril em membrana reabsorvivel na forma
de filme poroso para o tratamento de feridas cronicas e dificeis de tratar, com base em
doencas venosas dlahe(es escaras e feridas pos-operatorlas O penso permite

door de resorptiecapaciteit, nieuw gevormd weefsel tegen beschadiging.
MEDISORB R Membrane bestaat uit butyryl-acetyl chitine copolyesters — door

te da ferida e, gragas a reabsorcao, protege o tecido
recém-formado contra danos.
O penso inclui copolésteres de butiil-aceti-quitina —a estrutura capilar do penso permite

de capillaire structuur van de wondbedekker kan overtollig exsudaat it
hetwondgebied.

INDICATIES

MEDISORB R is bedoeld vuor de ling van

qt it d bi da ferida.

INDICAGOES
O penso dovo ser usado o caso do ferdas oxsudslives croricas, ifols do frata,

ou na de vérios substratos, incluindo feridas de etiologia venosa,

moeilijk te genezen, geir of wonden, wonden
door veneuze insufficiéntie, dlabellsche voet, decubl(us traumatische wonden,
chirurgische wonden en brandwonden.

CONTRAINDICATIES

Eris geen informatie over het sensibiliserende effect van de wondbedekker. Er is echter
wel extra aandacht nodig indien er sprake of vermoeden is van een allergie voor chitine
enzijn derivaten.

Het product wordt niet aanbevolen voor droge wonden met necrose/korst.

TOEPASSING

Voordat de wondbedekker ‘wordt aangebrachl moe( de wcund worden gerelmgd

+ met e
mlddeI de huid rondom de wond d\enldaama(e worden gedroogd, of

« chirurgisch door een arts.

Vervolgens:

. Open de verpakking (pak tegenoverliggende randen vast en trek eraan totdat
dedressingvoIIedwgonbedek\'s)
Nee aseptisch uitde
Eedek het gehele wondopperviak met MEDISORB R Membrane. Als het
wondopperviak groot is kunnen meerdere wondbedekkers naast elkaar worden
aangebracht. MEDISORB R is in maten
envormen.

. Erkan een extra worden
Membrane, bijv. MEDISORB P PLUS.

. Bedek de wondbedekker met Codofix, Codofix Plus of verbandgaas, indien nodig.

op MEDISORB R

OPMERKINGEN
MEDISORBR Membmne iseen s(eneI product.
De informatie in de is van i p alle maten
van de dressing. MEDISORB R Membrane is ook verknjgbaar als een poreuze film
met toevoeging van zilver en in de vorm van poeder.
laal de ichtig uit de want deze kan scheuren

of beschadigen.

. MEDISORBR mag niet opnieus

. Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is overschreden.

. Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.
Breng op het moment dat de resorptie wordt opgemerkt (de continuiteit van
de dressing structuur doorbroken) een andere wondbedekker aan zonder de vorige
te verwijderen, totdat de wond is genezen.

. Het is raadzaam om MEDISORB R Membrane direct na het openen van
de verpakking op de wond aan te brengen.

. Als de conditie van de wond verslechtert (bijv. roodheid, toename exsudaat, zwelling,
pijn), stop dan het gebruik van MEDISORB R Membrane en neem contact op met

10.Als er geen tekenen van resorptie zijn (meer dan een maand), raadpleeg dan
de omde

i

11. Het product is ul(sIu\lend bedoeld voor eenma\lg gebruik Hergebrulk van het product
is niet toegestaan vanwege verlies van sterilteit. Als het product opnieuw wordt
gebruikt, kunnen 9

12.Sporen van ide ) afkomstig zijn van het pi

13. Het product s uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

14. Buiten bereik van kinderen houden.

15. Raadp\eeg een arts als MEDISORB R Membrane wordt gebruikt tijdens

fhetgeven van

STERILISATIEPROCES

Metstraling gesteriliseerde wondbedekker.

Als de verpakking is beschadigd, moet het product als niet-steriel worden beschouwd
en ongeschikt voor gebruik. Het product blift steriel gedurende een gespecificeerde
periode, verpakt in de originele verpakking en bij inachtneming van de juiste (hieronder
aanbevolen) opslagcondities.

MOGELIJKE COMPLICATIES

pé diabéti ,ulceras" pi do, ferida: ati irargic

CONTRA-INDICAGOES

Nao ha informages sobre o efeito sensibilzante do penso, no entanIo cu\dados
d sertomados aquitinae

Nao & recomendado para feridas secas com necrose  crosta

INSCRIGAO

Antes de aplicar o penso, a ferida deve ser limpa:

+ com solug&o salina ou outro agente desinfetante / antibacteriano e, em seguida,
apele ao redor deve ser seca ou

. Iimpacirurgwcamente durante uma visita a um médico especialista.

Apnca

. Abra a embalagem (segure pelas bordas opostas e puxe até que o penso esteja

totalmente descoberto).
R

. Aplique o penso MEDISORB R Membrane para tapar toda a superficie da ferida.
Para esse fim, varios pensos podem ser apllcados lado a lado se a superficie
da ferida for grande. O p: ta dis | em varios t:

. Um penso absorvente adicional pode ser aplicado ao penso MEDISORB R
Membrane, p. MEDISORB P PLUS.

. Fixe todo o pensos com Codofix, Codofix Plus ou gaze, se necessario.

PRECAUGOES
1. Openso é estéril.
2. As informagdes contidas nas Instrugdes de uso se aplicam a todos os tamanhos
de pensos disponiveis. O penso também esta disponivel na forma de um filme
por0so com a adigao de prata e na forma de po
3 cuidado o p pois pode rasgar / danificar.
O penso néo deve ser reesterilizado.
. Nao use ap6s adata de validade.
. Néo estiver
. Nomomentoem que a 50 for notada da estrutura
do penso), aleque outro penso sem remover o anterior a(e a cicatrizagdo da ferida.
X plicar o penso na ferida
. Se a condigdo da ferida piorar (por exemplo, vermelhiddo, aumento de exsudato,
inchago, dor), pare de usar o penso e entre em contato com seu médico.
10.Se nao houver sinais de reabsorgdo (mais de 1 més), consulte seu médico para
remover o penso.
11.0 produto & apenas para uso Gnico. A reutilizagao do produto & inaceitavel devido
a perda de esterilidade do produto. Se o produto for reutilizado, agentes patogénicos
podem ser transmitidos.

podemvirdop d
13.0 produto destina-se apenas a uso externo.

14.Manter fora do alcance das criangas.

15. Consulte um médico se usado durante a gravidez ou lactago.

PROCESSODE ESTERILIZA(;;\O
Penso esterilizado por irradiago.

Se a embalagem estiver danificada, o produto deve ser considerado ndo estéri
e madequadu para uso. O produto mantém a esterilidade por um pencdn

HU

HASZNALATI UTMUTATO
MEDISORB R Membrane
Felszivodo kétszer

JELLEMZOK
A MEDISORB R Membran egy. steril, feIlevodo porozus film formaju kétszer, vénas
ely és iv sériilések
Kkévetkeztében kialakult kronikus, nehezen gyégyuld sebek kezelésére. A kotszer
lehetévé teszi a valadék kiszivargasat a sebkérnyezetbdl, és a felszivodasnak
készonhetéen megvédi az Gjonnan kialakult szévetet a karosodasoktol. A kétszer
tartalmaz: butil-acetil-kitin kopoliésztereket — ezaltal a kétszer kapillaris szerkezete
lehetévé teszi a felesleges valadék kiszivargasat a sebkérnyezetbdl.

JAVALLAT

A ktszer kronikus, nehezen gyégyulo, fertézstt vagy nem fertszott sebek kezelésére
szolgél, ideértve a vénas eredet(, diabéteszes labat, felfekvéses sebet, a traumas,
miitéti és égési sebeket.

ELLENJAVALLAT

Symbols used on the ing / i auf der I Symbol
sur | / op de 9/ Simbolos usados na embalagem /
Jeldlés ok ason/Symboly pot obalu/Syml P

Simbolari uflzate pe ambala) | Pakuetés simboliat | ApSiméjum uz iepakojuma /
OBoatiaieHin Ha yhakoBKs | Symbols utyte na opakowaniu

Batch code / Chargenbezeichnung / Code de la partie /
LoT Partinummer/ Codigo de lote /LOT szém/ Kod sarze I Kod Sarte/
Numér lot/ Partiios kodas / Partiias kods / Koa naprun / Kod p:

Sterile. Stenhsed us\ng imadiation / Steril. Stenhsahcn durch
Steriel.

Cotomoodd door ddelven straling / Esterilizado. EslenIlzagao por
imadiagao / Steril. Sugarral sterilezett termék / Sterilni. Steriizovano
ozafenim. / Steriiné. Sterilizované pouzitim oZarovania / Produs steril.
Sterilizat prin iradiere / Sterilu. Sterilizuota radiacila / Steris, sterilizéts
ar radiaciu/ CTepHo. CTepuna0BaH paauaLyoHHbIM o
Jalowe. Wyjalawianie za pomoca promieniowania
Manufactured by /ersteler [ Fabriqué par Geproduceerd door
Fabricado por (6 / Vyrobeno / Viyrobca / Producétor /
Razotdjs i przez
Use by IVerwendbar bie] Aliser avantle | Te gebruken b Usar
do Utiizatj
pana la/ Naudotojas / Deriguma Ienmr,s 7 Cpox runnocm 1Uzy6
przed

A ktsz onban 4 orii ést igényel
olyan betegeknéI akik érzekenyeka kllmre és szarmazekalra
nem ajanlott sebek/var esetén.

ALKALMAZAS

Akiszerfelhelyezése el a sebet meg kel tszttani
sooldattal vagy mas is szerrel, majd a ko
szaritani
sebészi Uton szakorvossal.

. Nyissa ki a csomagolést (fogja meg az ellenkezé éleket, és hizza addig, amig
acsomagolas teliesen ki nem nyilik).

. Aszeptikusan vegye ki a kétszert a csomagolésbol.

. Alkalmazza a MEDISORB R Membrane kotszert a telies sebfeliletre. Ha a seb
felllete nagy, tébb kétszert is egymas mellé helyezhet. A kétszer kiilénféle méretben
és formaban kaphato.

A MEDISORB R Membrane kotszerrel egyltt méas abszorbens kétszer
is alkalmazhato, pl. MEDISORB P PLUS.

. Rogzitse a teljes kotszert Codofix/Codofix Plus termékkel, vagy gézzel,
ha sziikséges.

6 bort meg kell

OVINTEZKEDESEK

. Akotszer steril.

. A hasznalati utasitasban szereplé informaciok barmelyik kotszer méretre
érvényesek. A kétszer porozott, ill. ezust tartalmi porézus film formajaban is
rendelkezésre all.

. Ovatosan vegye ki akotszerta asbol, mertaz
Akotszert tilos Ujra sterilizalni

. Alejératiid6 utan ne hasznalja fel.

. Ne hasznalja fela ko(szert ha a csomagolas bontott vagy sérilt.

. Amikor a kotszer szlelhetd (a
alkalmazzon Gjabb kotszert az elozd eltavolitasa nélkil, amig a seb meg nem

jyul.

. A kétszerl afelbontas utan ajanlatos azonnal felhasznalni.

. Ha a seb allapota rosszabbodik (pl bérpir, fokozott valadék, duzzanat, fajdalom),
hagyja abba a kotszer hasznalatat, és keresse fel orvosat.

10.Ha nincs jele a kotszer felszivodasanak (1 honapnal hosszabb ideig), keresse
fel orvosat a kétszer eltavolitasahoz.

1. Kizérolag egyszeri hasznalatra. A terméket ne hasznélja fel Gjra, mert sterilitasat
elvesziti. Atermek Ujboli felnasznalasa soran kérokozok atvlhetok
. Natrium-klorid nyomai issza a gyartasi

‘IS Kizarélag kiilsé hasznalatra.

14. Gyermekektdl tavol tartando.

15. Terhesség vagy szoptatas ideje alatti hasznalat esetén forduljon orvoshoz.

STERILIZACIOS FOLYAMAT
Besugarzassal sterilizalt kétszer. Ne hasznalja fel a terméket, ha a csomagolés sériil,
mert a termék elvesziti sterilitasat. A termek a lejarati ideig, csak az eredeti

apena: original, as de
aproprladas (recomendadas abaixo).

POSSIVEIS COMPLICAGOES

Nao foram detectadas complicagdes durante o uso do penso.

Em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes, pare de usar e contate
seu medico.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO
Os pensos em membrana MEDISORB R devem ser armazenados nas seguintes
condigdes:
+ temperaturade 15°Ca35°C;
umldadedeZS%aGS%;

Er zijn geen complicaties vaslgesleld tijidens het gebruik van de
In geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen mem het gebrulk te worden
gestopt en contactte pgenomen met de

OPSLAGCONDITIES
MEDISORB R dient te worden
de volgende omstandigheden:
« bijeen temperatuur tussen 15°C en 35°C
« bijeen luchtvochtigheid tussen 25% en 65%
+ buiten bereik van vocht, mechanische beschadiging en chemische veromrewmgmg
+ in de originele doos en directe
had d kan verlies van

ruimte onder

tot gevolg hebben

Laatst bijgewerkt: 03.2021

bem q ;
na embalagem original (caixa de papeldo e embalagem direta) — qualquer dano
mecanico na e expor o produto a perda de

Data dell'ultima verifica: 03.2021

i meg a sterilitasat, a tarolasi feltételek betartasaval.(Isd. alébb).

LEHETSEGES MELLEKHATASOK

Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung
unversehrt / Ne pas utiliser si lemballage est endommagé / Niet
gebruiken wanneer de verpakking is beschadigd / Nao usar caso
exista danos na embalagem / Sérilt csomagolas esetén
felhasznalni tilos / Nepouzivejte, pokud je obal poskozen /
Nepouzivat v pripade poskodenia obalu / Nu utiiza daca pachetul
gste deterorat / Nenaudoli ji pazesia pakuoté / Neizmantot, ja
e nput

Ronot resteriize  Nioht der wiederholten Steriisation unterziehen/
No pas resteiiser/ Nietopnieu s

SN restemlzagw
&t atkartoti / He
i poddawac

Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas “eutiser /el
opnieuw gebruiken / Nao reutiizavel / Egyszerhaszndlatos /

reutiliza /
Pakarotinainenaudot/ Nesteiizet atkarlof/ anper Ha nosroproe
npumerienve /Nie uzywac powtomi

Consult instructions for use / Gebrauchsan\emung befolgen / Lire le
mode dremploi / Voor gebruik instructie raadplegen / Consltar as
instrucBes antes de usar / Kbvesse a hasznalati Gtmutatot / PouZijte
navod k pouzif / Oboznamio sa s ngvodom na pouite | Consulal
instructiunile inainte de utiizare / Skaityti naudojimo instrukcia /
Izlasit hemganas instrukci / Tiepen ucnonusosaten cnezyer
| Zapoznaj sie z

inStnukej Uywania

Keep away from sunight / Nicht dom Sormenlicht aussetzen /
Stocker a fabr du soleil Beschermen tegen zoniicht Proteger da
iuz solar / Napfryial avor arancd | Ghva pred slunecnim
zafenim / Chranit pred sinecnym svetiom Ao oo
soarelui / Nelaikyli saulés Sviesoje / Sargat no_siltuma / He
AOMyCKATh BOSAGHICTBUA COMHeuHoro caeTa / Chroni¢ przed
$wiatiem slonecznym

Keep dry / Vor Nasse schiitzen/ Stocker a abri de 'humidité / Droog
bewaren / Proteger da humidade Nedvességtél védett, szaraz
helyen tarolando / Udrzujte v suchu / Skladovat vo vodeodolnom
prostredi / Péstrai_produsul uscat / Laikyti sausai / Uzglabat
apstaklos, kas nepisauj samiinaanu / Xpaus & yonoaun,

ZabbrpIbCzalatych przed zamoczeniem

Storein 15°C-35°C /L
15°C-35°C
15°C.35°C | Amazenar & temperaturas onire 15°C.35°C / Tarolasl
hémérséklet: 15°C-35°C kozott / Skladuite pri teploté 15°C-35°C /
Skladovat pri teplote 15°C-35°C / Store in temperature 15°C-35°C /
Laikyti temperatdroje 15°C-35°C / Uzglabat 15°C-35°C
{emperatira | XpawuTe o TennepaType 15°C 36°C / Temperatura
przechowywania 15°C-35°C
Quality control mark / Qualittskontrolizeichen / Symbole de
controle de qualité / Kwaliteitskeurmerk / Marca de controle de
KJ/KT | gualidade  Mindségellencrzesi el / Znamka kvaily / Znak kontroly

5"0 35"0

Akstszer leltek
é ég eseté hagy}aabbaa

Barmely szembeni
" h

orvosaval.

TAROLASI FELTETELEK

Feénytél vedett helyen tarolandé!

+ 15°Cés 35° Ckozétti hdmérsékleten;
25%—65% paralanalom mellett;
keruljik a és a
szennyezddéseket;
az eredeti csomagolas (Kar(ondoboz és Kozveﬂen csomagolas) barmilyen

okozhatj

valamint a kémiai

Utolso ellenérzés datuma: 03.2021

kvality / Marcaj pentru controlul de calitate / Kokybés kontrolés
5%
25‘/-

Zenklas / Kvalitates kontroles zZime / 3Hak koHTpons kauectsa /

Znak kontrolijakosci
Humidity limitation 25 + 65% / Feuchtigkeitslimitierung 25 + 65% /
Taux d'humidité 25+ 65% / Vochtigheid ||m|eten 25+65% ] Limite de
humidade 25 + 65% / Nedvességtartomény 25 + 65% / Rozmezi
inkosti 26+ 65%/ Rozsah vinkost 25-- 5% Limita de umidtato 25
5% | Drégnumo riba %  Mitruma robeza 25 + 65% /
ﬂwanascn 58 Zan 2 $0i25+65%
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NAVOD K POUZITi
MEDISORB R Powder
Vstiebatelné kryti

CHARAKTERISTIKA

MEDISORB R Powder je sterilni vstiebatelné kryti ve formé prasku k oSetfeni

hiubokych, chronickych, obuzne se hojicich ran vzmkajlclch na pozadi zilnich
i, cukrovky,

Kryti umoziuje odvadét exsudat z pms(redl rany a mky resorpci chrani nové vznikié

tkané pfed poskozenim.

Kryti ma ve svém slozeni kopolyestery (acetat-butyrat chitinu), které podporuji odvadéni

vypotku z rany a diky vstiebatelnosti umoZriuji eliminovat pfevazy a souvisejici bolest.

INDIKACE
Kryti je uréeno k pouZiti u hlubokych, exsudujlclch chromckych ran, obtlzne se hojicich,
infikovanych nebo neinfikovanych s riznou efiologii, mezi ji rény na pozadi

SK

NAVOD NA POUZIVANIE
MEDISORB R Powder
Vstrebatelny obvéz

VLASTNOSTI
MEDISORB R Powder je sterilny, vstrebatelny obvéiz vo forme prasku na oSetrovanie
chronickych, tazko lieSitelnych ran na baze Zilovych chordb, cukrovky, prelezanin
apooperaénych ran.

RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
MEDISORB R Pudra
Pansament resorbabil

CARACTERISTICI

MEDISORB R Pudra este un pansament resorbabil steril sub forma de pudra pentru
tratamentul ranilor cronice, greu de vindecat, bazate pe boli venoase, diabet, escare
de decubit si réni postoperatorii.

Obvéiz umoziiuje odvadzanie exsudatu z prostredia rany a vdaka 4 chrani

Sugast obvézu tvoria chitin-butyryl-acyl kopolyestery — umozfiujiice odtok nadbytku
exsudatu z rany a svojou schopnostou vstrebavania odstraiuju Stadium vymeny obvazu
astym suvisiace bolesti.

INDIKACIE
Obvaz je uréeny na pouzitie v pripade

permite scurgerea exudatului din zona plagii, iar datorits resorbtiei
protejeaza tesutul nou format de la a se deteriora.

contine iesteri din butiril-acetil chitina - sprijina scurgerea exudatului
din rana si prin capacw(a(ea de resorbtie, elimina stadiul de inlocuire a pansamentului
si durerea asociata.

INDICATII
este destinat utilizarii in cazul ranilor adanci, cronice exudative, greu

noha, proleZeniny, jické rany,

KONTRAINDIKACE

Nejsou informace o alergennim pisobeni kryti, aviak je treba zachovat zviastni
opatrnost v pfipadé zjisténé alergie na chitin a jeho derivaty.

Nedoporucuje se pouziti v pfipadé suchych ran s nekrézou/strupem.

POUZIT
Pred aplikaci kryti je tfeba ranu ogis
+ fyziologickym roztokem nebo jinym
a okolni pokozku poté osusitnebo
ramci navstévy

oté:

. Otevit obal uchopenim protilehlych okraju, za které je tfeba tahat, dokud se neobjevi
prvni odpor (neroztrhnout postranni svary obalu).
Otevieny svar vyhmout smérem ven a asepticky zasypat réanu préskem MEDISORB
R Powder, aby bylo dno rany zakryto.

. Na kryti MEDISORB R Powder Ize navic umistit absorpéni obvaz, napi. MEDISORB
PPLUS.

.V pripadé potfeby je vée mozné zajistit fixanim obvazem Codofix, Codofix Plus nebo
gazou.

BEZPECNOSTNi OPATRENI
1. Krytije baleno sterilng.

. Informace obsazené v navodu k pouZiti se tykaji vSech nabizenych velikosti kryti.
Kryti je dostupné také ve formé pérovité blany se stfibrem a blany bez pfidavku
stfibra.

Je tfeba dbat opatrnosti pfi otevirani obalu, aby nedoslo k vysypani prasku.

. Vyrobek nelze opakované sterilizovat.
Z lynuti data pouZ

. Nepouzivat, je-li obal otevfeny nebo poskozeny.

. Jsou-li viditelné znamky resorpce kryti (viditelné dno rany), je tfeba nasypat dalsi
davku prasku. Tento postup se opakuje az do zahojeni rany.

. kryti na ranu ihned pe i obalu.

. Pokud se stav rany zhorSuje (napf. zarudnuti, zvySena exsudace, otok, bolest),
je treba ukongit pouZivani obvazu a kontaktovat o3etfujiciho lékare.

10.Nejsourl viditeiné znamky resorpce (déle nez 1 mésic), je tieba kontaktovat
osetfujiciho lékafe za (delem odstranéni obvazu.

11. Vyrobek je uréen na jedno pou: Opakované pouZiti vyrobku je nepfipustné
s ohledem na ziratu sterility vyrobku. V pipadé opakovaného pouiti vyrobku miize
dojitk pfenosu patogent.

12. Vyrobek je uréen pouze k vn&jimu pouziti.

13. Chrarite pfed détmi.

14. Pouziti u téhotnych nebo kojicich Zen konzultujte s leékafem.

PROCES STERILIZACE

Radia¢né sterilizované kryti.

Zjistite-li poskozeni obalu, je tfeba k vyrobkl pfistupovat jako k nesterilnimu
a nepouzitelnému. Vyrobek ziistava sterilni po stanovenou dobu pouZitelnosti vyhradné
v puvodnim obalu, pfi dodrzeni odpovidajicich (nize uvedenych) podminek jeho
uchovavani.

MOZNE KOMPLIKACE

Nebyly zjidtény Zadné komplikace pfi pouZivani obvazu.

Je-li zjisténa precitlivélost na kteroukoliv slozku, je tfeba pouZivani kryti ukonit
akontaktovat lékare.

PODMINKY UCHOVAVAN{
Obvazy MEDISORB R Powder by mély byt

alebo n ir ran rozneho povodu vratane rany z||ove| etiologie,
nohy, i rana popalenin.

KONTRAINDIKACIE

Nie st dostupné informécie o senzibilujlicom Géinku obvazu, osobitni pozornost treba
ale venovat pripadom diagnostikovanej alergie na chitin ajeho derivaty.

» pouivat v pri

SPOSOB POUZITIA

Pred aplikaciou obvézu treba ranu oistit’

« sofnym roztokom alebo inym ény i i potom
vysuste okolitd pokozku alebo

pocas y leka

Potom:
. Otvorte obal - uchopte protifahlé okraje a potiahnite, kym nepocitite prvy odpor

(neroztrhajte boéné zvary obalu).
Otvoreny zvar obalu odhrite smerom von a asepticky zakryte povrch rany praskom
MEDISORB R Powder tak, aby nebolo vidiet dno rany.

3. Na obvéz MEDISORB R Powder sa mdZe dodatoéne pouZit absorpény obvéz, napr.
MEDISORB P PLUS.

4. V pripade potreby celok chrarite obvazom Codofix, Codofix Plus alebo gazou.

UPOZORN ENIA
. Obvazsa ponuka sterilny.

2. Informacie uvedené v Navode na pouZivanie sa vztahuju na vSetky ponukané
velkosti obvézov. Obvéz je k dispozicii vo forme pérovitého filmu so striebrom alebo
filmu bez pridania striebra.

. Priotvarani balenia budte opatrni, aby sa obvaz nerozsypal.

. Obvaz saneméze opétovne sterilizovat.

. NepouZivajte po datume exspiracie.

. Nepouzivaijte, ak je obal otvoreny alebo poskodeny.

.V momente ked si viimnete vstrebavanie obvazu (viditelné dno rany), nasypte
naranu dalsiu davku a robte to a2 pokial sa rana nezhoji.

. Odportéa sa aplikovat obvaz na ranu ihned' po otvoreni obalu.

. Ak sa stav rany zhorsi (napr. séervenenie, zvyseny vypotok, opuch, bolest) prestarite
obvaz pouzivat a poradte sa s oSetrujicim lekarom.

10.V pripade absencie znamok vstrebavania (viac ako 1 mesiac) sa poradte
s osetrujlicim lekarom o odstraneni obvazu.

11.Pomdcka je uréena na jednorazové pouzitie. Opéatovné pouzitie pomocky
je nepripusiné z dévodu straty sterility pomécky. Ak sa pomacka opétovne pouzije
moZe prist k prenosu patogénnych latok.

12. Pomécka je uréena iba na vonkajsie pouZitie.

13. Uchovavajte mimo dosahu deti.

14. Ak sa pomacka pouziva poca lebo laktaci

PROCES STERILIZACIE
Radiaéne sterilizovany obvaz.

de vindecat, infectate sau nelnfectate ale d\fentelor substraturi, inclusiv rani de etiologie
venoass, picior diabetic, d it, traume, rani chirurgicale si arsuri.

CONTRAINDICATII
Nu exista mformaln despre elemul sensibilizant al pansamentului, cu toate acestea,
artrebuisase I 14 in cazul alergi te la chitin i la derivatii
acesteia.
Nu este

pentru rani uscate cu

APLICARE

Tnainte de aplicarea pansamentului, rana trebuie curatata:

*  cusolutie salina sau alt dezil i

uscaté sau

+ chirurgical in timpul unei vizite la medicul specialist.

Apoi:

. Deschideti ambalajul - apucati marginile opuse si trageti pané cand simiti prima
rezistents (nu rupeti garniturile laterale ale ambalajului).

. Rulati in exterior sigiliul deschis al ambalajului si acoperiti aseptic suprafata plagii
cu pulbere MEDISORB R pana cand fundul plagii nu se mai vede.

. Un pansament absorbant suplimentar poate fi aplicat peste pansamentul
MEDISORB R Powder, de ex. MEDISORB P PLUS.

. Fixati intregul pansament cu Codofix, Codofix Plus sau tifon, dac este necesar.

iar apoi pielea din jur trebuie

PRECAUTI

. Pansamentul este pus la dispozitie steril.

Inlcrmawle continute in Instructiunile de utilizare se aplica tuturor marimilor
oferite. este de disponibil sub forma

de film poros cu argintsi ilm fara adaugare de argint.

. Avetigrija cand deschideti pachetul sa nu vérsati pansamentul.

. Pansamentul nu trebuie resterilizat.

. Nufolositi dupa data de expirare.

. Nu folositi dacd ambalajul este deschis sau deteriorat.

. In momentul in care se observa resorbtia (partea de jos a plagii este vizibila),
pi ti 0 alté portie d pana cand rana se vindeca.

. Se recomanda aplicarea pansamentului pe rana imediat dupa deschiderea
ambalajului.
Daca starea ranii se fnrautateste (de exemplu, roseats, exudat ridicat, umflare,
durere), incetat utilizarea pansamentului si contactati medicul.

10.Dacd nu existd semne de resorbfie (peste 1 Iund), consultati medicul pentru
aindepérta pansamentul.

11. Produsul este de unicé folosintd. este adin cauza
pierderii sterilitatii produsului. Daca produsul este reutilizat, pot fi transmisi agenti
patogeni.

12. Produsul este destinat numai pentru uz extern.

13.Anu se lasala indemana copiilor.

14. Consultati un medic dac este utilizat in timpul sarcinii sau al&ptérii.

PROCESUL DE STERILIZARE

V pripade poskodenia obalu by mala byt pomacka povazovana za nestenlnu a nevhodnu
na pouzitie. Pomocka si zachovava sterilitu pocas by
iba v pévodnom obale, za vhodnych (nizsi )

MOZNE KOMPLIKACIE

Neboli zistené Ziadne komplikécie potas pouzivania obvazu.

V pripade Zzistenia precitlivenosti na ktortikolvek zloZku, prestafite obvaz pouZivat’
akontaktujte svojho lekéra.

PODMIENKY SKLADOVANIA
Obvazy MEDISORB R Powder by sa mali skladovat v zatienenej miestnosti

v tmavych
v nasledujicich podminkach:

rozsah teplot od 15°C do 35°C;

rozsah vihkosti od 25% do 65%;

za
teplotny rozsah od 15°C do 35°C;
rozsah vihkosti od 25% do 65%;

sterilizat prin iradiere.

Daca ambalajul este deteriorat, produsul trebuie considerat nesteril si impropriu pentru
utilizare. Produsul se péstreaza steril pentru o anumitd perioada de timp, numai
in ambalajul original, mentinand in acelasi timp conditile de depozitare adecvate
(recomandate mai jos).

COMPLICATII POSIBILE
Tn timpul utilizarii
in caz de
medicul.

inu au fost d
la oricare dintre ingr

, oprifi utilizarea si contactati

CONDITII DE DEPOZITARE
Pansamentele MEDISORB R Powder trebuie depozitate la intuneric intr-o incapere
i £ ditii:

acaniu

ochrana pfed mechanickym y i
v plivodnim obalu (karton a jednotlivy obal) - veskera mechanicka poskozeni obalu
mohou zplisobit ztratu sterility vyrobku.

Datum posledniho ovéfeni: 03.2021

obale (kartén a vlastny oba\) - akékol\/ek mechanické
poskodeme obaluméze sposobit stratu sterility pomécky.

Datum poslednej kontroly: 03.2021

la o temperatura cuprins intre 15°C i 35°C;

Ia o umiditate cuprinsa intre 25% si 65%;

prevenirea umezirii si deteriorarii mecanice, precum si contaminarea chimica;

in ambalajul original (cutie de carton si ambalaj direct) - orice deteriorare mecanica
aambalajului poate cauza pierderea sterilittii produsului.

Data ultimei verificari: 03.2021
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MEDISORB R Powder
Rezorbuojamas tvarstis

SAVYBES

MEDISORB R Powder yra sterilus milteliy pavidalo rezorbuojamas tvarstis, skirtas giliy,
letiniy, sunkiai gyjanéiy Zaizdy, susidariusiy dél veny ligy ar diabeto bei praguly
ir pooperaciniy Zaizdy gydymui.

Tvarstis padeda pasisalinti zaizdos srities eksudatui ir déka savo rezorbeiniy savybiy
apsaugo naujai susidariusj audinj nuo pazeidimo.

Tvarst sudaro butirilo-acetilo chitino kopoliesteriai — jie padeda pasalinti gausy eksudata
i§ Zaizdos zonos. Dél produkto rezorbciniy savybiy tvarscio nereikia keisti ir kesti su tuo
susijusio skausmo.

INDIKACIJOS

tis skirtas gilioms, § Ietinéms, sunkiai gyjanci arba

nemfekuo(oms jvairiose organizmo (erpese susidaran¢ioms Zaizdoms taip pat ir veninés

kimés_zaizdoms, diabety sergandiujy pedq aizdoms, praguloms, trauminéms,
Jaizdoms ir

KONTRAINDIKACIJOS
Duomeny apie tvarscio sukeliama padidinto jautrumo reakcija néra, tatiau atsargumo
priemoniy reikia imtis, jeigu esate alergidkas chitinui ar jo dariniams.

Nerekomenduojame tvarscio naudoti sausu, nekrozés pazeisty ar padengty Sasu zaizdy
gydymui.

NAUDOJIMAS
Prie$ uzdedant tvarstj, nuvalykite Zaizda:
+ naudodami druskos tirpala ar kita dezinfekuojantj/antibakterinj skystj. Po nuvalymo
zalqu supanélal odaileiskite nudzlutl arba
iniu biidu galiiSvalyti gydytoj:

paciento vizito metu.

Audarykne pakuote - smmkue uz priesingy krasty ir lempklle kol pajusite
nuose esanciy ty).
2. Atvyniokite atidarytos pakuotes uzsandarintas Juos(as ir, \alkydamlesl aseptiniy
taisykliy, padenkite zaizdos pavirsiy MEDISORB R Powder taip, kad Zaizdos apaéia
tapty nematoma.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
MEDISORB R Powder

Rezorb&joss parséjs
RAKSTUROJUMS

MEDISORB R Powdr i sorls rezorbéjoSs parse pulvrs veida kes paredzals venu
slimibu, diabéta, izrai izilu

RU
WHCTPYKLIMA UCNONb30BAHUA
MEDISORB R Powder
PaccacelBatoluiasics: nogsiska

XAPAKTEPUCTUKA
MEDISORB R Powder ctepunbHas paccackliBatoLLyocs NoBsiska B (hopme nopotuka,
A myGokuX, Xp , TPYAHO paH

dod iespéju drenet no briices eksudatu, un pateicoties rezorbcua\ no jauna
audus pasarga no bojajumiem.
Parsgjs sastav no butirilacetilhitina kopoliesteriem - tie veicina eksudata

1, anabera, .
MoBsiska NO3BONAET Ha fipeHaX SKCCYRATa U3 cpeni paksl, 1 Gnaronaps pempﬁw

no briices un pateicoties savai rezorbcijas spéjai, izslédz parséja mainisanas fazi
un arto saistitas sapes.

INDIKACIJAS
Parssjs ir paredzéts lietosanai dzilu, sulojosu, hronisku, griiti dzistosu, inficstu
vai neinficétu dazadas izcelsmes bricu gadjumos, pieméram, uz venozas etiologias,

TKaHb OT
B COCTaB NoBs3kM BXOAST GyTMPI ueTUnoBbIE XUTbIHbI
— NOAAEePKMBAIOT APeHaX 3KCCyaaTa M3 paHbl U 4Yepes CrocoBHOCTL K pesopbumm,
YCTPAHMBAIOT 3TAN 3aMEHbI MOBSI3KYA 1 CBA3AHHOI C Heil Goni.

TOKA3AHUS!
TMoBsaKa MpeAHaHaYeHa AN YIOTPEBEHVs B Ciyuae MyBOKVX, COaLLUXCA, TPYAHO

diabétiskas pédas, izgulgjumu, traumu izraisitu, braéu un
bracém.

KONTRINDIKACIJAS

Nav sanemta informacija par parséja izraisitu sensibiliz&joSu reakciju, tomér jaievéro
piesardziba, ja ir zinams par alergisku reakciju pret hitinu vai ta atvasinjumiem.

Nav ieteicams lietot sausu briéu gadijumos, ja veidojas nekroze/kreveles.

LIETOSANA

Pirms parséja uzlikanas brice ir jaiztira:

«  Arfiziologisko $kidumu vai citu dezinficgjosu/antibakterialu lidzekli, péc tam bricei
pieguloda adas zona janosusina, vai

- Kirurgiski apmeklgjot arstu specialistu.

Talak:

1. Attaisiet iepakojumu - sanemiet pretgjas malas un pavelciet, fidz sajdtat pirmo
pretestibu (neplasiet iepakojuma sanu suves).
Izgrieziet uz aru atvérto aizslégu un ievérojot aseptikas nosacijumus, uzkaisiet
uz briices virsmas MEDISORB R Powder, lidz briices iekSpuses apak3gja dala nav
redzama.

. Papildus MEDISORB R Powder parséjam var litot absorb&joso parséju, piem.,

MEDISORB PPLUS.

3. Ant MEDISORB R Powder tvarséio galima uzdéti tvarstj,
pvz. MEDISORB P PLUS.

4. Visus uzdétus tvarscius patikimai pritvirtinkite tvarstomuoju elastiniu tinkleliu Codofix
ar Codofix Plus arba, jeigu reikia, marlés pagalba.

ATSARGUMO PRIEMONES

. Tvarstis yra gaminamas slemus

2. pateikta yra taikoma visy dydziy tvarséiams.
Tvarstis yra gaminamas taip pat ir porétos plévelés, praturtintos sidabro dalelémis,
bei porétos plévelés be sidabro daleliy pavidalu.

. Atsargiai atidarykite pakuote, kad neidpiltuméte tvarséio milteliy.

. Tvarsgio negalima i§ naujo sterilizuoti.

. Nenaudokite, pasibaigus galiojimo laikui.

. Nenaudokite, jei pakuoté yra apgadinta ar atsidariusi.

. Kai pastebesite, jog prasidéjo tvarséio rezorbcijos procesas (Zaizdos apadia tampa
matoma), uZberkite kita tvarscio sluoksnj ir taip elkités, kol Zaizda visiskai sugis.

. Atidarius pakuote, patariame tvarst; i$ karto déti ant zaizdos.

. Jeigu Zaizdos buklé pablogéja (pvz. atsiranda paraudimas, padaugeja eksudato,
audiniai patinsta ar ima skaudéti), nustokite naudoti tvarscius ir susisiekite
su gydytoju.

10.Jeigu " tvarséio rezorbcuos pozymiy neatsiranda 1 ménesio laikotarpyje,

pasalinti tvarstj.

11. Tvarstis skirtas tik vlenkammam naudoj\mul Pakartotinai produkto vartoti negalima,
nes po pirmojo panaudojimo tvarstis tampa nesteriliu. Jeigu pakartotinai vartosite
produkta, platinsite patogeninius ligos sukéléjus.

12. Produktas skirtas tik iSoriniam naudojimui.

13. Saugokite nuo vaiky.

14. Pasikonsultuokite su gydytoju, jeigu ketinate naudoti produkta néstumo ar zindymo
laikotarpiu.

STERILIZAVIMO PROCESAS

Spinduliuote sterilizuotas tvarstis.

Jeigu pakuoté yra paZeista, produktas laikomas nesteriliu ir netinkamu naudoti.
Produklas islieka sterilus nurodyta laikotarpi tk,jeigu yra laikomas originalioje pakuotéje
salygomis.

GALIMOS KOMPLIKACIJOS

Tvarsgio naudojimo metu nebuvo nustatyta jokiy komplikacijy.

Jeigu kuri nors produkio sudetiné medziaga sukelia padidinto jautrumo reakcis,
nustokite naudoti tvarséius ir susisiekite su savo gydytoju.

LAIKYMO SALYGOS
MEDISORB R Powder tvarsgius reikia laikyti saulés spinduliy nepasiekiamoje patalpoje
toklomls salygomis:
nuo 15°C iki 35°C temperatdroje;
+ nuo 25% to 65% drégnumo patalpoje;
+ salygomis, uztikrinanciomis, kad produktas nesudréks, nebus mechaniskai paZeistas
ar chemiskai uzterstas;
originalioje wene(q pakuo(e]e (kartoninéje déZutéje ir tiesiogiai su produktu
- bet koks pakuotés gali
pakenkti produkto sterilumui.

Paskutinés patikros data: 03.2021

X gadijuma visu parsgju nostipriniet ar Codofix, Codofix Plus
vai marles parséju.

PIESARDZIBAS PASAKUMI
1. Parséjs tiek piegadats sterilizéts.

aH, 3ap win , B T

Medisorb R =

POWDER

PL

INSTRUKCJA UZYWANIA
MEDISORB R Powder
Opatrunek resorbowalny

CHARAKTERYSTYKA

MEDISORB R Powder jest sterylnym, resorbowalnym opatrunkiem w formie proszku,
do zaopatrywania gigbokich, przewleklych, trudno gojacych sig ran o podiozu chorob
2ylnych, cukrzycy, odlezyn, ran pooperacyjnych.

Opatrunek pozwala na odprowadzenie wysigku ze $rodowiska rany, a dzigki resorpcji
ochrania tkanke przed

W skiad opalrunku wchodzg butyry iyl chityny

wysieku z rany oraz poprzez zdolnodé do resorpai eliminuia etap

p
WMCTIE paHbl BEHO3HOI crona, P
XMPYPIVIYECKIE 11 OXOTOBbIE PaHb!.

MPOTUBOMOKA3AHUSA
Her

noBA3KN, OAHAaKO
B Cryyae anneprui Ha XUTUH

cneayer
1 €0 MPOUIBOAHBIE.
He peKoMeHAYETCA MpH CyX/iX panax ¢ Hekposom/ CTpyTIoM.

CMOCOB NPUMEHEHUA
TMepes HanoXeHMeM NOBSI3KM PaHy OYMCTUTB:
. paCTEOpOM hUBMONOTMYECKON CONM UMK APYTUM AE3MUMHPUPYIOLUM
anotom BOKPYT paHb! U
. xwpyprwecmm 0B6Pa3OM B0 BpeMSsl BU3UTA Y BpaYa- CrieumanicTsI.
B cnenyowem:
OTKpbITb YNakosky noka He nepsoe
6OKOBbIE YNNOTHEHIS yNaKOBKY).

. PackpbiTb OTKpbITOE Y 3aKpbITb paHeBylo
NOBEPXHOCTL NOPOLLIKOM VEDISORB R Powder noka [HO paHbl He CTaHer
HEBUAVMBIM.

. Ha nossisky MEDISORB R Powder MOXHO [OMONMHUTENLHO HaHecTn
abcopbupyioLyio nossaky, Hanpumep MEDISORB P PLUS.

. MoxHo 3awwTute Bcio nossiaky Codofix, Codofix Plus unv mapnei, ecru ato
Heobxoaumo.

(He peate

. Lietosanas instrukcija dota informacija attiecas uz visiem piedavatajiem parssja
izmériem. Parséjs ir pieejams ari porainas pléves veida un porainas pléves
ar sudraba piedevam veida.

. lepakojumu veriet vala piesardzigi, lai neizbértu parséja pulveri.

. Parséju nedrikst atkartoti sterilizét.

. Nelietot péc deriguma termina beigam.

. Nelietot, jaiepakojums ir atvérts vai bojats.

. Bridi, kad tiek konstatéta rezorbcija (ir redzama briices iekSpuses apak3éja dala),
uzberiet val vienu parssja devu, idz briice ir sadzijusi.

. Vélams uzklat parséju brocei

. I'Ioamka npenaraeTcs B mepmnbuom Bue.
2,

Na Bce npennaraemb\e pamepb\ noBsA3ok. MoBA3Ka Taloke AOCTYNHa B NOPUCTON
cepebpa.

D

. CnyayeT CTOPOXHO orpr\aarb YNAKOBKY, 4TOBbI HE NPONUTH NOBA3KN.

. MOBSI3Ky HErb3: NOBTOPHO CTEPUNAIOBATL

. He crieayer ucnonb3osatk NOBS3KY MOCAE MCTEHEHI CPOKA FOBHOCTH
He P

. B MOMEHT OBHapyXeHMsi Pesopiumi MoBS3KM (BUAVIMOE [HO PaHbi) CrieayeTh

Jabriices szavokns i (piem., eksudata pastipri ’.

es), pa parséja lietosanu un

10.Ja rezorbcuas pazimes netiek novérotas (vairak neka 1 menesl) konsul(ejletles
ararstu par parséja nonemsanu.

11. Produkts paredzéts tikai vienreizéjai lieto$anai. Produkta atkartota lietosana nav
pielaujama sterilitates zuduma dél. Ja produkts tiek lietots atkartoti, ir iespgjama
patogénu pamese.

12. Produkts paredzéts tikai arigai lietoSanai.

13. Uzglabat bermem nepieejama vietd.

14, rarstu, ja jaliet iecibas vai

kriti laika.

STERILIZACIJAS PROCESS

Ariradiaciu sterilizéts parséjs.

Ja iepakojums ir bojats, produkts uzskatams par nesterilu un nepiemérotu lietosanai.
Produkts saglaba sterilitati noradito laika periodu, tikai originalaja iepakojuma, kamér tiek
ievéroti atbilstosi (talak noraditie) uzglabasanas nosacijumi.

IESPEJAMAS KOMPLIKACIJAS

Parséjalietosanas laika netika novarotas komplikacijas.

Paaugstinatas jutibas reakciju gadijuma pret jebkuru no sastavdalam, partrauciet
lietosanu un konsultgjieties ar arstu

UZGLABASANAS NOSACIJUMI

P M TaK noKa paHa He 3aKu1BeT.
X cpasy nocne YNaKoBKy.
. Ecnm paHbl y
orex, Gonb), noBsiaKkA 1 3
10.Mpu otcyTcTBUM Npu3HakoB pesopbuum (Gonee 1 mecsiLa) NPOKOHCYNLTUPOBATL
G BEMYIOLLIVIM BPaUOM, 4TOBbI y1anWiTh NOBA3KY.
11. Viapenve Tonbko Ans Il pi
Wa-3a noTepy vanenvs. Ecnu vanenve
MOBTOPHO, MOTYT
12.1 TOMBKO ANA Hap!
13. XpaHuTL B HEOCTYNHOM AN AETEl MECTE.
14.TIPOKOHCYNBTUPOBATL C BPAYOM, €CIIW MOBA3KA MCMONb3YeTCs BO BpeMs
6EPEMEHHOCTY MMM KOPMIEHUS FPYALIO.

MPOLIECC CTEPUNU3ALIUA

W3penve cTepunn3oBaHO paavauMoHHbIM MetoaoM. Ecnn eanHuuHas ynakoska
anenve W He MOXeT GbiTb

YCrOMb30BaHO. COXPAHSET CTEPHUIIBHOCTb B TeveHke ycrancsnennom CpoKa roHoCTH,

TONbKO B ynaKoeke, ¢ npu (Hw )

YCIOBYSIX XpaHEHUSI.

BO3M0)KHI=IE OCHO)KHEH us
B0 Bpemst

noesiaku. ECrv Bbl ucnbITbIBaETE
vicnos

MEDISORB R Powder parssji jauzglaba tumsa telpa ievérojot sekojod
temperatiira no 15°C [idz 35°C;
gaisa mitruma no 25% lidz 65%;
nepielaujot mitruma iedarbibu un mehaniskus bojajumus, ka arf kimisku
piesamojumu;

K nioGomy 13
noGpatwTect kepavy.

YCNOBUA XPAHEHUA

wymiany opatrunku i zwiazany z nim bél.

WSKAZANIA

Opatrunek jest do ia w glebokich, ran
przewleklych, trudno gojacych sie, zainfekowanych lub niezainfekowanych o réznym
podiozu, m.in. rany o etiologii Zylnej, stopa cukrzycowa, odlezyny, rany pourazowe,
chirurgiczne, oparzeniowe.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie ma mformacu odno$nie uczu\ajqcego dziatania opalrunku jednakze nalezy
3 w j alergii na chityne

ijej pochodne.
Nie zaleca sig stosowania w przypadku ran suchych, w ktérych jest martwica/strup.

SPOSOB UZYCIA
Przed natozeniem opatrunku rang nalezy oczyscié:
+ roztworem soli fizjologicznej badZ innym $rodkiem dezynfekujacym/antybakteryjnym,
anastepnie osuszy¢ otaczajaca ja skore lub
+ chirurgicznie podczas wizyty u lekarza specjalisty.
Nastepnie:
1. Otworzys opakowanie — chwycié przeciwne Irawedzie i pociagnac do momentu
wyczucia (nie rozry
. Wywingé na zewnatrz otwarty zgrzew opakowanla i w sposob aseptyczny zasypac
powierzchnig rany proszkiem MEDISORB R Powder do momentu, az dno rany
bedzie niewidoczne.
. Na opatrunek MEDISORB R Powder mozna dodatkowo nafozy¢ opatrunek chionny,
np. MEDISORB P PLUS.
. W razie potrzeby cato$¢ zabezpieczy¢ opatrunkiem mocujacym Codofix, Codofix
Plus lub gaza.

SRODKI OSTROZNOSCI

. Opatrunek oferowany jest w stanie jalowym.

2. Informacje zawarte w Instrukcji uzywania dotyczg wszystkich oferowanych
rozmiaréw opatrunkéw. Opatrunek jest takze dostepny w formie porowatej blonki
ze srebrem oraz blonki bez dodatku srebra.

. Nalezy zachowaé #no$¢ podczas
opatrunku.

. Opatrunek nie moze byé powtomie wyjatawiany.

. Nie stosowaé po uptywie daty waznosci

. Nie stosowac, gdy ie jest otwarte lub

. W momencie zauwazenia resorpcji opatrunku (widoczne dno rany), nalezy nasypaé
kolejna porcje opatrunkuitak az do momentu wygojenia sig rany,.

. Wskazanym jest, aby opatrunek aplikowa¢ na rane bezposrednio po otwarciu
opakowania.

. Jesli stan rany ulega iu (np. wysiek, obrzek,
bol) nalezy zaprzesta¢ stosowania opatrunku i skoncaklowac sig z lekarzem
prowadzacym.

10.W przypadku braku oznak resorpcji (powyzej 1 m-ca) nalezy skonsultowaé sie
2 lekarzem prowadzacym w celu usuniecia opa«runku

11. Wyrob jest tylko do j uzytku. Ponowne uzycie wyrobu
|est medopuszczalne ze wzgledu na utrate sterylnosc\ wyrobu. W pvzypadku

d

aby nie rozsypaé

)

12.Wyréb plzeznaczony Jes( Jedynle do uzytku zewnetlznego

13.Chronié przed dzie

14. Skonsultowaé sle z lekarzem w przypadku stosowania u kobiet w cigzy
lub karmigcych.

PROCES WYJALOWIENIA

Opatrunek steryllzowany rad\acwme

W przypadku wyrob nalezy trakiowa jako
niejafowy i ni do uzycia. Wyréb je steryinosé, w terminie
waznosci, wylacznie w orygi przy

Mossska MEDISORB R Powder fgomkHa xpaHutcs B

glabat originalaja produkta iepakojuma (kartona kaste un tieais
— jebkurs mehanisks bojajums var bat pariemeslu produkia sterilitates zudumam

Pédéjais parskatiSanas datums: 03.2021

P :
[AnanasoH Temnepatypsl ot 15°C 1035 °C,

AVANA3oH BNAXHOCTI 25%-65%,

XpaHUTL B YCTIOBUAX He " win
XUMHECKOTO NOBPEXIEHNS,

XpaHUTb B OPUTMHAIbHOW EUHUHON YNakoBke (KOPOBKA W HENOCPEACTBEHHAS
ynakoBKa). Kaxaioe MexaHuIeckoe NOBPEXEHME yNaKoBKY MOXET NPUBECTY K TOMY,
4TO M3fenve nepectaHeT GbiTb CTEPUNbHBIM.

[ata nocnenHeit BepudukaLm: 03.2021

ponizej) warunkéw przechowywania.

MOZLIWE KOMPLIKACJE
Nie Zadnycl

w ystap

na
nalezy ia i ie z lekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Opatrunki MEDISORB R Powder powinny byé przechowywane w zacienionym

zakres temperatury od 15°C do 35°C;
zakres wilgotnosci od 25% do 65%;
iiu i uszkodzeniu

chemlcznemu

w dr (karton oraz
 Wszelkie uszkodzenia mechaniczne opakowania moga naraza¢ wyréb na utrate
sterylnosci.

Data ostatniej weryfikacji: 03.2021




INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Powder
Resorbable dressing

CHARACTERISTICS

MEDISORB R Powder is a sterile resorbable dressing in the form of powder for the

treatment of deep, chronic, dlfﬁcull to heal wounds based on venous diseases, diabetes,
and jounds.

The dressing allows drainage of exudate from the wound environment,

and thanks to resorption, it protects newly formed tissue from damage.

The dressing consists of butyryl-acetyl chitin copolyesters - they support drainage

of exudate from the wound and through the ability to resorb, eliminate the stage

of dressing replacement and associated pain.

INDICATIONS

The dressing is intended for use in the case of deep, exudative chronic, difficult to heal,
infected or non-infected wounds of various substrates, including wounds of venous
aetiology, diabetic foot, pressure sores, raumatic, surgical, and bum wounds.

CONTRAINDICATIONS

There is no information about the sensmsm effect of Ihe dressing, however, special care
should be taken in the llergy to chitin ts

Itis not recommended fordrywounds with necr0515/scab.

APPLICATION

Before applying the dressing, the wound should be cleaned:

+  with saline solution or other disinfecting/antibacterial agent, and then the surrounding
skin should be dried or

« surgically during a visit to a specialist doctor.

Next:

. Open the packaging - grasp the opposite edges and pull until you feel the first
resistance (do not tear the side seals of the packaging).

. Roll out the opened seal of the packaging and aseptically cover the wound surface
with MEDISORB R Powder until the wound bottomis invisible.
An additional absorbent dressing can be applied to the MEDISORB R Powder
dressing, e.g. MEDISORB P PLUS.

. Secure the entire dressing with Codofix, Codofix Plus or gauze if necessary.

PRECAUTIONS
1. The dressingis offered sterile.

. The information contained in the Instructions for Use applies to all dressing sizes
offered. The dressing is also available in the form of porous film with silver and film
without the addition of silver.

Be careful when opening the
The dressing must not be resterilised.
Do not use after the expiration date.

. Donot use if the packaging is open or damaged.

. Atthe moment when resorption is noticed (the bottom of the wound is visible), sprinkle
another portion of the dressing until the wound has healed.

. It is advisable to apply the dressing to the wound immediately after opening
the packaging.

. If the condition of the wound gets worse (e.g. redness, increased exudate, swelling,
pain), stop using the dressing and contact your doctor.

10. If there are no signs of resorption (over 1 month), consult your doctor to remove
the dressing
11. The product is for single use only. Reusing of the product is unaocep(ab\e due to loss
be

notto spill the dressing

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG
MEDISORB R Powder
Resorbierbarer Verband

EIGENSCHAFTEN

MEDISORB R Powder ist ein steriler, resorbierbarer Verband in Pulverform fir tiefe,
chronische, schwer heilbare Wunden aufgrund von Venenerkrankungen, Diabetes,
Druckgeschwiiren und postoperativen Wunden.

Der Verband ermaglicht den Abfluss von aus der g

MODE D'EMPLOI
MEDISORB R Powder
Pansement résorbable

CARACTERISTIQUES

MEDISORB R Powder est un pansement stérile et résorbable sous forme de poudre
destiné pour les plaies profondes, chroniques, difficiles a cicatriser provoquées par les
maladies veineuses, le diabéte, les escarres, et pour les plaies postopératoires.

Le

und schiitzt dank Resorption das neu gebildete Gewebe vor Beschadlgungen

permet d'éliminer l'exsudat de I'environnement de la plaie et, grace
alarésorption, pro(ege les tissus. nouvel\emem lormes des dommages
Le

Der Verband besteht aus Butyrylacetyl-Chitin-C
den Abfluss von Absonderungen aus der Wunde und beseitigen durch die Fahigkeit
zur Resorption das Stadium des und die damit

Schmerzen.

INDIKATIONEN
Der Verband ist zur \g bei tiefen, schwer heilbaren,
infizierten oder nicht infizierten Wunden aus Verschledenen Griinden vorgesehen

tiques — ils favorisent
le drainage de I'exsudat de la plaie et éliminent 'étape du du

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
MEDISORB R Powder
Resorbable dressing

PRODUCTKENMERKEN

MEDISORB R Powder is een steriele, resorbeerbare wondbedekker in de vorm van
poeder voor de ing van diepe, ] wonden up basls
van veneuze i iciéntie, diabetes, en.
De wondbedekker zorgt voor afvoer van exsudaat uit hel wondgebied en hescherml
door de resorptiecapaciteit, nieuw gevormd weefsel tegen beschadiging.

MEDISORB R Powder bestaat it butyryl-acetyl chitine copolyesters die de afvoer

etladouleur associée parla capacité de résorption.

INDICATIONS

Le pansement est destiné a étre utilisé en cas de plaies profondes, plaies exsudatives
chroniques, difficiles a cicatriser, infectées ou non infectées d'origines diverses, telles
que les plaies detiologie veineuse, le pied diabétique, les escarres, les plaies

einschlieRlich Wunden venéser Atiologie, FuB, Di
chirurgischer und Verbrennungswunden.

GEGENANZEIGEN
Uber die sensibilisierende Wirkung des Verbands liegen keine Informationen vor.
Bei bekannter Allergie gegen Chitin und seine Derivate ist jedoch besondere Vorsicht

geboten.
Wird nicht fur trockene Wunden mit Nekrose/Schorf empfohien

ANWENDUNGSWEISE

Vordem lite die Wund

+ mit Kochsalzlésung oder ein anderes Des|nfekt|onsmmel/antlbak(enelles Mittel,
und danach die umgebende Haut trocknen, oder

+ chirurgisch wéhrend eines Besuchs bei einem Facharzt.

Danach:

1. Offnen Sie die - fassen Sie die Kanten und ziehen
Sie, bis Sie den ersten Widerstand spiren (reiBen Sie die Seitensiegel
der Verpackung nicht ab).

. Rollen Sie den offenen Verschluss der Verpackung nach auflen und bedecken
Sie die Wundoberflache aseptisch mit MEDISORB R Powder Pulver, bis der
‘Wundgrund unsichtbar ist.

. Ein zusatzlicher absorbierender Verband kann auf MEDISORB R Powder
aufgebracht werden, z. B. MEDISORB P PLUS.

. BeiBedarf das Ganze mit Codofix, Codofix Plus oder Mullverband sichern.

VORSICHTSMASSNAHMEN
. Der Verband wird steril angeboten.
Die Angaben in der Gebrauchsanweisung gelten fir alle

t tles bralures.

CONTRE-INDICATIONS

Aucunes informations sur l'effet allergéne du pansement ne sont connues, mais il faut
faire pamculléremenlatlentlcn en ca dall Ia chitine eta de

llest pourles pl h dunené

MODE D'EMPLOI

Avant d'appliquer le pansement, la plaie doit étre nettoyé

+ soit a une solution saline formolée ou un autre désinfectant/agent antibactérien,
aprés quoi il faut sécher la peau environnante, soit

«+ chirurgicalement lors d'une visite chez un médecin spécialiste.

Ensuite :

1. Ouvrir l'emballage — saisir les bords opposés et tirer jusqu'a sentir la premiére
résistance (ne pas déchirer les jonctions latérales de l'emballage).

. Dérouler la jonction ouverte de I'emballage a l'extérieur et couvrir aseptiquement
la surface de la plaie avec la poudre MEDISORB R Powder jusqu'a ce que le fond
de la plaie devienne invisible.

. Un pansement absorbant, par exemple MEDISORB P PLUS peut étre en plus
appllque surle pansement MEDISORB R Powder.

, fixer I' avec le

3 Codofix, Codofix Plus
oudelagaze

PRECAUTIONS A PRENDRE

1. Le pansement est proposé a ['état stérile.

2. Les informations contenues dans le mode d' emplol siappliquent & |outes Ies tailles
de s forme

" Iargentelde membrane sans ajout d" argent

de poreu

Verbandgroen. Der Verband ist auch in Form einer porésen Folie mit Silber
und Folien ohne Silberzusatz erhaltlich.

. Seien Sie beim Offnen der Verpackung vorsichtig, damit der Verband nicht
verschittet wird.

. Der Verband darf nicht erneut sterilisiert werden.

. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

. Nicht , wenn die ffe adigt ist.

. Wenn Sie die Resorption des
Sie eine weitere Portion des Verbands darauf, bis die Wunde verheilt ist

. Esistratsam, den Verband unmittelbar nach dem Offnen der Packung auf die Wunde

), streuen

of product sterility. If the product is re-used, pathoger
12. The product s intended for external use only.
13. Keep out of the reach of children.
14. Consulta doctor if used during pregnancy or lactation.

STERILISATION PROCESS

Irradiation sterilised dressing.

If the packaging is damaged, the product should be considered non-sterile and
unstitable for se. The product maintains sterilty for a specified period of time, only in the
original ing, while below) storage
conditions.

POSSIELE COMPLICATIONS

while using the d
In case of hypersensitivity to any of the ingredients, stop using and contact your doctor.

STORAGE CONDITIONS
MEDISORB R Powder dressings should be stored in a shaded room under the following
conditions:
attemperature range from 15°C to 35°C;
at humldl(y range from 25% to 65%‘
wetting and Il as ch
in the original unit box and direct
damage to the packaging may expose the product to sterility loss.

Date of last verification: 03.2021

. Wenn sich der Zustand der Wunde verschlimmert (z. B. Rétung, vermehrte
Absonderung, Schwellung, Schmerzen), beenden Sie die Verwendung
des Verbands und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

10. Bei fehlenden Anzeichen einer Resorption (iiber 1 Monat) wenden Sie sich an Ihren
behandelnden Arzt, um den Verband zu entfernen.

11. Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung
des Produktes ist aufgrund des Verlusta der Sterilitét des Produkts nlchl zuléssig.
Wenn das Produkt wird, kénnen Krar
werden.

12. Das Produkt ist nur ur &

13.Nichtin der vonKindern

14. Bei schwangeren oder stillenden Frauen einen Arzt konsultieren.

1g bestimmt.

STERILISATIONSVERFAHREN

Strahlensterilisierter Verband.

Im Falle einer Beschadigung der Verpackung sollte das Produkt als unsteril und fiir
den Gebrauch ungeeignet angesehen werden. Das Produkt behait die Steriltat
innerhalb eines nurin der ing bei, wahrend
die entsprechenden 1 i werden

MOGLICHE KOMPLIKATIONEN

Bei der Verwendung des Verbands wurden keine Komplikationen festgestellt.

Wenn Sie unter einer U gegen einen der I leiden, beenden
und wenden Sie sich an lhren Arzt.

LAGERBEDINGUNGEN
MEDISORB R Powder sollte unter folgenden Bedingungen in einem schattigen Raum
gelagert werden:

Temperaturbereich von 15 °C bis 35 °C;

Luftfeuchtigkeitsbereich von 25 % bis 65 %;

. Laprudence est de rigueur lors de f'ouverture de l'emballage afin de ne pas renverser
le pansement.
. Le pansement ne doit pas étre restérilisé.
. Ne pas ulll\serapres la date de péremption.
touvert ol

. Au moment ou une résorption du pansement est observée (fond de la plaie visible),
il faut appliquer une autre portion de la poudre et ainsi de suite jusqu'a la guérison
delaplaie.

Il est conseillé d'appliquer le
ouvert l'emballage.

. Sil'état de la plaie s'aggrave (p. ex. rougeur, plus d'exsudat, enflure, douleur), cesser
d'utiliser le pansement et contacter le médecin traitant.

10. S'il n'y a aucun signe de résorption (plus d'1 mois), consulter le médecin traitant pour
retirer le pansement.

11. Le produit est destiné a un usage unique. La réutilisation du produit n'est pas
autorisée en raison de la perte de sa stérilité. La transmission d'agents pathogénes
peut se produire si le produit est réutilisé.

12. Le produit est destiné uniquement & un usage externe.

13. Tenir hors de portée des enfants.

14. Consulter un médecin si utilisé chez les femmes enceintes ou allaitantes.

sur la plaie

aprés avoir

PROCESSUS DE STERILISATION

Pansement stérilisé par iradiation.

En cas d'endommagement de I'emballage, le produit doit étre traité comme non stérile
etimpropre a femploi. Le prodLit reste stérile pendant la durée de conservation spécifiée,
uniquement dans son emballage d'origine, dans des conditions dt k

en dankzij de
(doorgaans pijnlijk) niet nodig

INDICATIES

MEDISORB R Powder is bedueld voor de behandelmg van d\epe exsudatieve
i , moeilijk nden,

wonden door veneuze \nsufﬁclenhe diabetische voet, decubitus, traumatische wonden,

chirurgische wonden en brandwonden.

CONTRAINDICATIES

Eris geen informatie over het sensibiliserende effect van de wondbedekker. Er is echter
wel extra aandacht nodig indien er sprake of vermoeden is van een allergie voor chitine
enzijn derivaten.

Het product wordt niet aanbevolen voor droge wonden met necrose/korst.

TOEPASSING
Voordat de wondbedekker ‘wordt aangebrachl moe( de wcund worden gerelmgd

INSTRUCTIONS FOR USE
MEDISORB R Powder
Penso reabsorvivel

CARACTERISTICAS

O MEDISORB R Powder é um penso estéril reabsorvivel na forma de p6 para
o tratamento de feridas profundas, cronicas e dificeis de tratar, com base em doengas
venosas, diabetes, Ulceras por pressao e feridas pos-operatérias.

0O penso permite a drenagem do exsudado do ambiente da ferida, gragas & reabsorgéo,
protege os tecidos recém-formados de danos.

O penso consiste em copolésteres de butiril-acetil-quitina - eles suportam a drenagem
de exsudato da ferida e pela capacidade de reabsorver, eliminam o estagio
de substituigao do penso e a dor associada.

INDICAC&ES

O penso ¢ destinado a0 uso em feridas profundas, exsudativas crdnicas, dificels
de tratar, i ou ari incluindo feridas de etiologia
venosa, pé diabético, tlceras de presszo, ferida

CONTRA-INDICAGOES

Néo ha informagdes sobre o efeito sensm\hzanle do penso no enunlo cu\dados
D d sertomados

Naoé para feridas

necmsel crosia

PREPARAGAO

Antes de aplicar o penso, a ferida deve ser limpa:

+ com solugo salina ou outro agente desinfetante / antibacteriano e, em seguida,
a pele ao redor deve ser seca ou
a Forec >

+ met e
mldde\ de huid rondom de wond d\enldaama (e worden gedroogd, of
« chirurgisch door een arts.
Vervolgens:
. Open de door aan de de randen te trekken totdat
erweerstand voelbaar is (zijkanten niet scheuren).
Rol de geopende verpakking uit en dek het wondopperviak aseptisch af met
MEDISORB R Powder, totdat de wondbodem niet meer zichtbaar is.
. Erkan een extra worden op MEDISORB R
Powder, bijv. MEDISORB P PLUS.
. Bedek de wondbedekker met Codofix, Codofix Plus of verbandgaas, indien nodig.

OPMERKINGEN
1. MEDISORB R Powderis een Sterlel product
. De informatie in de i maten
van de wondbedekker. MEDISORB R Powder is ook verkrugbaar als poreuze film
metzilver en zonder toevoeging van zilver.
Haal d uitde i morsen te
. MEDISORB R Powder mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.
. Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is overschreden.
. Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.
. Breng op het moment dat de resorptie wordt opgemerkt (de wondbodem is zichtbaar)
nog een hoeveelheid MEDISORB R Powder in de wond, totdat de wond is genezen.
. Het is raadzaam om de wondbedekker direct na het openen van de verpakking
op de wond aan te brengen.
Als de conditie van de wond verslechtert (bijv. roodheid, toename exsudaat, zwelling,
pijn), stop dan met het gebruik van MEDISORB R Powder en neem contact op met
arts.

10.Als er geen tekenen van resorptie zijn (meer dan een maand), raadpleeg dan
de behandelend arts om MEDISORB R Powder te verwijderen.

11. Het product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik van het product
is niet toegestaan vanwege verlies van steriliteit. Als het product opnieuw wordt
gebruikt, kunnen

12. Het productis uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

13. Buiten bereik van kinderen houden.

14.Raadpleeg een arts als het MEDISORB R Powder wordt gebruikt tijdens
de fhet geven van

STERILISATIEPROCES

Met straling gesteriliseerde wondbedekker.

Als de verpakking is beschadigd, moet het product als niet-steriel worden beschouwd
en ongeschikt voor gebruik. Het product blijft steriel gedurende een gespecificeerde
periode, verpakt in de originele verpakking en bij inachtneming van de juiste (hieronder

(recommandées ci-dessous).

COMPLICATIONS POSSIBLES

Aucunes ées lors deutilisation du

En cas dnypersenslmme P ingrédients, cesser lutilisation et contacter
unmédeci

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les pansements MEDISORB R Powder doivent étre conservés & l'ombre dans
des conditions optimales suivantes :
+ laplage de températurede 15°Ca35°C;
'humidité de I'air de 25 % a65 % ;
permettant d'éviter le mouillage, les écani etla
chimique ;
dans Iemba\lage unitaire donglne (boite en carton et emballage immédiat) — toute
de

Vermeidung von N&dsse und mechanischen Schaden sowie
Verunreinigung;

In der Originalverpackung (Karton und direkte Verpackung) - bei mechanischer
Beschadigung der Verpackung kann es zu einem Sterilitatsverlust des Produkts
kommen.

Datum der letzten Verifizierung: 03.2021

peut exposer le produit au risque de perte
de sa stérilité.

Date de la derniére vérification: 03.2021

MOGELIJKE COMPLICATIES

Erzijn geen complicaties vastgesteld tijdens het gebruik van de wondbedekker.

In geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen dient het gebruik
te worden gestopt en contact te worden opgenomen met de behandelend arts.

OPSLAGCONDITIES

MEDISORB R Powder dient te worden opgeslagen in een schaduwrijke ruimte onder

de volgende omstandigheden:

« bijeen temperatuurtussen 15°C en 35°C

+  bijeen luchtvochtigheid tussen 25% en65%

* buiten bereik van vocht, ing en

« in de originele
schade aan de verpakking kan verlies van steriliteit tot gevolg hebben

Laatst bijgewerkt: 03.2021

- limp visita a um médico

APLICAGAO
1. Abra a embalagem - segure pelas bordas opostas e puxe até sentir a primeira
resisténcia (ndorasgue as vedagdes lateras da embalager).
. da e cubra a superficie da ferida
com MEDISORB R Powder até que o fundo da ferida fique invisivel
. Um penso absorvente adicional pode ser aplicado ao penso MEDISORB R
em po, p. MEDISORB P PLUS.
4. Fixe todo o penso com Codofix, Codofix Plus ou gaze, se necessario.

PRECAUGOES

1. Opensoé estéril.

2. As informagdes contidas nas Instrugdes de uso se aplicam a todos os tamanhos
de pensos disponiveis. O penso também esta disponivel na forma de filme poroso
com prata e filme sem adicao de prala

. Cuidad bri ara nao d opé
Opénéodeve ser rees(enhzado

. Nao use ap6s adata de validade.

0 estiver

" No momento em que a reabsorgo for notada (a parte inferior da ferida & visivel),
polvnhe outra porg:éo do p6 até que a ferida se cure.

. plicar o p6 na ferida apos abrira

. Se a condigdo da ferida piorar (por exemplo, vermelhiddo, aumento de exsudato,
inchago, dor), pare de usar o penso e entre em contato com seu médico.

10.Se nao houver sinais de reabsorgdo (mais de 1 més), consulte seu médico para
remover o penso.

11.0 produto & apenas para uso Gnico. A reutilizagao do produto & inaceitavel devido
a perda de esterilidade do produto. Se o produto for reutilizado, agentes patogénicos
podem ser transmitidos.

12. 0 produto destina-se apenas a uso externo.

13. Manter fora do alcance das criangas.

14. Consulte um médico se usado durante a gravidez ou lactagéo.

PROCESSO DE ESTERILIZAGAO

Penso esterilizado porirradiagao.

Se a embalagem estiver danificada, o produto deve ser considerado nao estéril
e inadequado para uso. O produto mantém a estermdade por um penodo especificado,
apenas na original,

apropriadas (recomendadas abaixo).

POSSIVEIS COMPLICAGOES

Nao foram detectadas complicagdes durante o uso do penso.

Em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes, pare de usar e contate
seu médico.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO

Os pensos em p6 MEDISORB R devem ser armazenados nas seguintes condicées:

+ temperaturade 15°Ca35°C;
umidade de 25% a 65%;

bem q ;
na embalagem original (caixa de papeldo e embalagem direta) - qualquer dano
mecanico na embalagem pode expor o produto a perda de esterilidade.

Data dell'ultima verifica: 03.2021

HU
HASZNALATI UTMUTATO
MEDISORB R POWDER
Felszivodo kétszer

JELLEMZOK
A MEDISORB R POWDER egy s(eri\, felszivodé porozott kotszer, vénas
é é ely és iv sérllések ko6 é

kialakult mély, kronikus, nehezen gyogyu\o sebek kezelésére.

Symbols used on the ing / i auf der I Symbol
sur | / op de 9/ Simbolos usados na embalagem /
Jeldlések ason/Symboly pot obalu/Syml P

Simbolari uflzate pe ambala) | Pakuetés simboliat | ApSiméjum uz iepakojuma /
0Bo3HaueHHs Ha ynakoske | Symbole uzyte na opakowaniu

Batch code / Chargenbezeichnung / Code de la partie /
LoT Partinummer/ Codigo de lote /LOT szém/ Kod sarze I Kod Sarte/
Numér lot/ Partiios kodas / Partiias kods / Koa naprun / Kod p:

Sterile. Sterilised using iradiation / Steril. Sterilisation durch
h /| Stérile. érilisati | Steriel.

pai
door middel van straling / Esteriizado. Esteriizago por

Akétszer lehet6vé teszi a valadék 6l, ésa

készénhetéen megvédi az Gjonnan kialakult szove(el akarosodasoktol.

A kétszer butil-acetil-kitin kopoliészterekbél all, amely segiti a valadék kiszivargasat
a sebbdl. A kétszer felszivodasi képességébdl adodéan nem kell cserélni azt, és igy
acserével jard fajdalom is elkeriilhetd.

JAVALLAT

A kotszer mély, kronikus, nehezen gyégyulé, ferts: fel sebek
kezelésére szolgal ideértve a vénas eredeti, dlabe(eszes \aba( lellekveses sebet
atraumas, miitét és égési sebeket.

ELLENJAVALLAT
A kdtszer
olyan betegeknél, akik &
[ nem ajanlott

azonban (| igényel

ebek/var esetén.

ALKALMAZAS

Akétszer felhelyezése el6tt a sebet meg kell tisztitani
séoldattal vagy mas fertstlenitd / antibakteridlis szerrel, majd a kémyezé bért meg kell
szaritani
sebészi tton szakorvossal.

. Nyissa ki a csomagolést (fogja meg az ellenkez6 éleket, és hizza addig, amig az elsé
ellenallast nem érzi (ne szakltsa elacsomagolas oldalsb Iezérésall)
. Gorgessefela nem részét,
aseb teljes feliletére.
AMEDISORB R Powder kétszerrel egyiitt mas abszorbens kétszer is alkalmazhato,
pl. MEDISORB P PLUS.
. Rogzitse a teljes kotszert Codofix/Codofix Plus termékkel, vagy gézzel,
ha sziikséges.

tegye akotszert

OVINTEZKEDESEK
. Akotszer steril.
. A hasznalati utasitasban szereplé informaciok barmelyik kotszer méretre
érvényesek. A kétszer ezust tartalma porozus film forméjaban is rendelkezésre all,
ill. eztist nélkili film forméajaban is.
. Legyen bvatos a csomagolés felnyitésakor, a kétszer porozott.
Akotszert tilos Ujra sterilizalni
. Alejératiid6 utan ne hasznalja fel.
. Ne hasznalja fel a kétszert, ha a csomagolas bontott vagy sérilt.
. Amikor a kotszer felszivodasa észlelhet6 (lathaté a seb alja), alkalmazzon tjabb
koétszert, amig a seb meg nem gyogyul.
. Akotszert a felbontas utan ajanlatos azonnal felhasznaini.
. Ha a seb allapota rosszabbodik (pl. bérpir, fokozott valadék, duzzanat, fajdalom),
hagyja abba a kétszer hasznalatat, és keresse fel orvosat.
10.Ha nincs jele a kétszer felszivodasanak (1 hénapnal hosszabb ideig), keresse
fel orvosat a kétszer eltavolitasahoz.
1. Kizérolag egyszeri hasznalatra. A terméket ne hasznal]a fel u]ra mert sterilitasat
elvesziti. A(errnek Gjboli
12.Kizarolag 06 hasznalatra.
13. Gyermekek(é\ tavol tartando.
14, Terhesség vagy szoptatas ideje alatti hasznalat esetén forduljon orvoshoz.

STERILIZACIOS FOLYAMAT

Besugarzassal sterilizalt kétszer. Ne hasznalja fel a terméket, ha a csomagolas sériilt,
mert a termék elvesziti sterilitasat. A termék a lejarati ideig, csak az eredeti
csomagolasban 6rzi meg a sterilitdsat, a tarolasi feltételek betartasaval.(Isd. alabb)

LEHETSEGES MELLEKHATASOK

AP\UI er

Barmely szembeni
" h

té hagwaabbaa orvosaval.

TAROLASI FELTETELEK

Fénytél védett helyen tarolando!

+  15°Cés35° Ckozétti héméersekleten;
25%—65% pamlanalom mellett;
kerlljik a és a
szennyezédéseket;
az eredetl csomagolas (kar(ondoboz és kozveﬂen csomagolas) barmilyen

okozhatj

valamint a kémiai

Utolso ellenérzés datuma: 03.2021

STERILE irradiag@o / Steril. Sugarral sterilezett termék / Sterilni. Sterilizovano
ozafenim. / Sterilné. Sterilizované pouZitim oZarovania / Produs steril.

Sterilizat prin iradiere / Sterilu. Sterilizuota radiacila / Steris, sterilizéts

ar radiaciu/ CTepHo. CTepuna0BaH paauaLyoHHbIM o

Jalowe. Wyjalawianie za pomoca promieniowania

Manufactured by /ersteler [ Fabriqué par Geproduceerd door

Fabricado por (6 / Vyrobeno / Viyrobca / Producétor /

Razolajs/l" przez

Use by IVerwendbar bie] Aliser avantle | Te gebruken b Usar
do Utiizatj

pana la/ Naudotojas / Deriguma Iermlrgs 7 Cpox runnocm 1Uzye

przed

Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung
unversehrt / Ne pas utiliser si lemballage est endommagé / Niet
gebruiken wanneer de verpakking is beschadigd / Nao usar caso
exista danos na embalagem / Sérilt csomagolas esetén
felhasznalni tilos / Nepouzivejte, pokud je obal poskozen /
Nepouzivat v pripade poskodenia obalu / Nu utiiza daca pachetul
gste deterorat / Nenaudoli ji pazesia pakuoté / Neizmantot, ja
e nput

Ronot resteriize  Nioht der wiederholten Steriisation unterziehen/
No pas resteiiser/ Nietopnieu s

SN restemlzagw
&t atkartoti / He
i poddawac

Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas “eutiser /el
opnieuw gebruiken / Nao reutiizavel / Egyszerhaszndlatos /
reutiliza /
Pakarotinainenaudot/ Nesteiizet atkarlof/ anper Ha nosroproe
npumerienve /Nie uzywac powtomi

Consult instructions for use / Gebrauchsan\ewlung befolgen / Lire le
mode dremploi / Voor gebruik instructie raadplegen / Consltar as
instrucBes antes de usar / Kbvesse a hasznalati Gtmutatot / PouZijte
navod k pouzif / Oboznamio sa s ngvodom na pouite | Consulal
instructiunile inainte de utiizare / Skaityti naudojimo instrukcia /
Izlasit hemganas instrukci / Tiepen ucnonusosaten cnezyer
| Zapoznaj sie z

inStnukej Uywania

Keep away from sunight / Nicht dom Sormenlicht aussetzen /
Stocker 4 abri du so chermen tegen zoniicht Proteger da
iuz solar / Napfryial avor arancd | Ghva pred slunecnim
zafenim / Chranit pred sinecnym svetiom Ao oo
soarelui / Nelaikyli saulés Sviesoje / Sargat no_siltuma / He
AOMyCKATh BOSAGHICTBUA COMHeuHoro caeTa / Chroni¢ przed
$wiatiem slonecznym

Keep dry / Vor Nasse schiitzen/ Stocker a abri de 'humidité / Droog
bewaren / Proteger da humidade Nedvességtél védett, szaraz
helyen tarolando / Udrzujte v suchu / Skladovat vo vodeodolnom
prostredi / Péstrai_produsul uscat / Laikyti sausai / Uzglabat
apstaklos, kas nepisauj samiinaanu / Xpaus & yonoaun,

ZabbrpIbCzalatych przed zamoczeniem
Storein 15°C-35°C /L 15C35°C
15°C-35°C
15°C.35°C | Amazenar & temperaturas onire 15°C.35°C / Tarolasl
hémérséklet: 15°C-35°C kozott / Skladuite pri teploté 15°C-35°C /
Skladovat pri teplote 15°C-35°C / Store in temperature 15°C-35°C /

Laikyti temperatdroje 15°C-35°C / Uzglabat 15°C-35°C
{emperatira | XpawuTe o TennepaType 15°C 36°C / Temperatura
przechowywania 15°C-35°C

Quality control mark / Qualitatskontrolizeichen / Symbole de
contrle de qualité / Kwaliteitskeurmerk larca de controle de
KJ/KT qualidade / MinGségellendrzési jel / Znamka kvality / Znak kontroly

kvality / Marcaj pentru controlul de calitate / Kokybés kontrolés
5%
25‘/-

Zenklas / Kvalitates kontroles zZime / 3Hak koHTpons kauectsa /

Znak kontrolijakosci
Humidity limitation 25 + 65% / Feuchtigkeitslimitierung 25 + 65% /
Taux d'humidité 25+ 65% / Vochtigheid ||m|eten 25+65% ] Limite de
humidade 25 + 65% / Nedvességtartomény 25 + 65% / Rozmezi
inkosti 26+ 65%/ Rozsah vinkost 25-- 5% Limita de umidtato 25
5% | Drégnumo riba %  Mitruma robeza 25 + 65% /
ﬂwanascn 58 Zan 2 $0i25+65%
PL TZMO S.A. ul. Z6lkiewskiego 20/26, 87-100 Torufi DE TZMO Deutschland GmbH,
WaldstraRe 2, 16359 Biesenthal CH TZMO Schweiz GmbH, Grabenackerstrasse 27,
8156 Oberhasli AT TZMO AUSTRIA GmbH, Vienna Twin Tower, Wienerbergstraiie
11/12a, 1100 Wien DK TZMO Danmark ApS, Frederiksdalsvej 181, 2830 Virum
NL TZMO Benelux BV, 42,5222ARs- R TZMO France
SASU, ZAC Plaine de la Ronce, 218, rue de la Ronce, 76230 Isneauville US TZMO USA,
Inc. 1827 Powers Ferry Road, Building 5, Atlanta, GA 30339, USA HU_Forgalmazza:
TZMO Hungary Kit., 3394 Egerszalok, Kiils6 sor u. 2 RO Importator : TZMO Romania
SRL., Sos. de centura nr. 3E, Com. Clinceni, jud. llfov, cod 077060 SK Dovozca
a distribitor: TZMO Slovakia s.r.0., Dialnién cesta 29, 903 01 Senec CZ Distributor:
TZMO Czech Republic s.r.o,, Viastiborska 2789/2, Horni Pogernice, 193 00 Praha 9
Lv Importetgs: T2MO SA, Zulkevskego 20126, Tortina, Polia, Importetzs: SIA TZMO
Latvija, Rankas iela 15, LV-1005, Riga, Latvija LT UA Lietuva Savanoriy pr. 276-
201, Kaunas, Lietuva, Nemokama linija: 8 800 oozze UA BupoBhuk: AT «TPIKOMEL
C.A», Byn. CeerTosHbeka, 59, 93-493 Jloaab, Monblia. IMNOpTEp/yNoBHOBAXEHII
npeacTaBHuk BupoGHuka: TOB "Benna-Tpewa" 07543, Yipaiwa, Kuiscbka obn.,
w. Bepesarb, Byn. iM. Anama Miukesua, 6ya. 15 A, Ten. +38 044 585-05-97
BY MpencrasutenacreoAO .TZMOS.A” s PecryGruke Benapyce, 220131, Mirkck, yn
CocHoBbiit Bop, A. 2, nom. 2, Ten/d. +375 17 270-64-97 RU Mpoussonutens: AO
"TUKOMER GA" I'Ionbwa TRICOMED S.A, 93-493, £6d2, ul. Swletojanska 5/9
Polska. Mponasev/ imnoprep /
«BEIA BocTok», 140301, i Gnacts,
yn. MpombiLuneHHas, Aom 9.7en.: 8 495 726 55 25. KZ TAMO Gy ARET- 100 TopyHb K,
Kynkesckui koL, 20/26, Monblua

Medical device / Medizinprodukt / Dispositif médical / Medisch
hulpmiddel /" Disposiivo médico 7 Orvostechnikel eszkcz /

pomocka / Dispozitiv
medical ! Madicinos priemons / Mecicinas lorfos / Meditsiineads
I MenuuwHckoe wanenue / Wyrob medyczny

MANUFACTURER / HERSTELLER / M3TOTOBMTEb / PRODUCENT:
“ TRICOMED S.A.
Swietojanska 5/9, 93-493 £o6dz, Poland
tel. +48 42 689 65 20, fax. +48 42 684 68 74
tricomed.com
DISTRIBUTOR / VERTRIEBSGESELLSCHAFT / INCTPUELIOTOP /
DYSTRYBUTOR:
% TZMO SA
87-100 Torun
tzmo-global.com
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