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INSTRUCTION FOR USE
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Geproduceerd door / Producent / Fabricado por / Fabricado por /
Gyarté / Viyrobeno / Vyrobca / Producator / Gamintojas / Razotajs /
Tootja/ Uarotoautens / Wyprodukowano przez
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Medldrape surgical drape, universal set, Mayo table cover, patient leg cover
STANDARD surgical gown, PERFECT surgical gown, surgical dress,
surgical clothing set, surgical trousers, surgical top, surgical skirt, surgical cap

PRODUCT DESCRIPTION
Medidrape and Medidress products are reusable medical devices intended for
the operating theatre. Surgical gowns, surgical drapes, op-sets, and covers can
be used after sterilisation. Products from the above groups meet the requirements
of the EN 13795 standard.

INTENDED PURPOSE

The reusable products are intended to be used as barrier to protect against the

transmission of infectious agents between the patient and medical personnel during

surgical procedures - in operating theatre and ambulatories, after prior washing and

sterilisation”. They are used as barrier clothing / patient drape / operating room
cover.

Use by / Verwendbar bis / A utiliser avant le / Umlzzare prima di ITe
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Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung
unversehrt / Ne pas utiliser si lemballage est endommagé /
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Consult instructions for use / Gebrauchsanleitung befolgen / Lire le
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npUMEHeHMIo / Zapozna] siez mstruqu uzywania

CONTRAINDICATIONS
There are no contraindications.

PREPARATION FOR USE

Itis required to wash the product before first use:

for washing, use available detergents intended for washing and disinfection
at temperatures up to 70°C;

do not use antistatic, antibacterial agents and softeners;

pH of the washing bath cannot be higher than 10;

loading during washing and drying must not exceed 70% of the nominal capacity
of the device;

do not use sharp instruments while draping the patient, as they can damage the
fabric.

PRODUCT USE AND MAINTENANCE
. Products may be subjected to the following stages:
. washmg,

+ use in the operating room
The label sewn into the drapes, covers or gowns allows marking the next cycle
of product use. In case when a damage of the product is noticed, it should be

Keep away from sunlight / Nicht dem Sonnenlicht aussetzen /
Stocker & Iabri du soleil / Proteggere contro i raggi del sole /
Beschermen tegen zonlicht/ Produktet mé ikke udszettes for direkte
sollys / Proteger da luz solar / Mantener lejos de la luz solar /
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Keep dry / Vor Nasse schitzen / Stocker & I'abri de 'humidité /
Conservare in condizioni_protette contro ['umidita / Droog
‘" bewaren / Opbevares tort / Proteger da humidade / Proteger de la

humedad / Nedvességtdl védett, szaraz helyen tarolandé /
Udrzujte v suchu / Skladovat vo vodeodolnom prostredi / Pastrati
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Non sterile / Unsteril / Produit non sterile / Prodotto non sterile / Niet
steriel / Usterilt / Nao estéril / No estéril / Nem steril / Nesterilni /
Nesterilny vyrobok / Produsul nu esie steril/ Nesterilu/ Izstradajums
nav sterils /

Medical device / Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo
medico / Medisch hulpmiddel / Medicinsk udstyr / Dispositivo
médico / Dispositivo médico / Orvostechnikai eszkéz / Zdravotnicky
prostredek / Zdravotnicka pomécka / Dispozitiv medical / Medicinos
gaminys / Medicinas ierice / Meditsiiniseade / MeauuwHckoe

Msuenme/Wyréb medyczny

I IRéfe /Numero
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Unique Device Identifr / Elnz\gamge Produktkennzeichnung /
Lidentiantunique

from the market, regardless of the number of cycles.

[

The maintenance of the products should be carried out according to the
guidelines placed on the label in the form of graphic symbols in accordance
with EN I1SO 3758. The list of symbols depends on the method of maintenance
of a given product. Wash Wash only in h or in tunnel
washers with a centrifuge. Drying surgical gowns and surgical clothes can be
done using the Finisher tunnel, where the recommended temperature should
not exceed 130°C.

w

Use after sterilisation with hot steam in a validated process (134°C, time 4 - 10 min.)
after repacking into a package intended for sterilisation. Repackaging must be

by qualified in with Good Manufacturing
Practice in the field of personal hygiene, in an environment with controlled
conditions that meet the requirements of microbiological purity according to the
currently applicable EN ISO 14644-1 standard

‘GRAPHIC SYMBOLS OF PRODUCT MAINTENANCE REGULATIONS

Maximum washing temperature 70°C

Tumble drying; output temperature max 50°C

O d

Tumble drying; output temperature max 70°C

Drying in a vertical position

umca “de dlsposmvo / \dennfcador tnico el producm / Egyedl
ostiedku / Unikatny
donifiator pomacky ! 1dentficator unic de dlspozmv / Unikalus
gaminio identifikatorius / Unikals ierices

Do not bleach
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Do not dry clean

Ironing at maximum temperature 150°C

Torunskie Zaktady Materiatow Opatrunkowych S.A.
ul. Zotkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Polska / Poland / Monblia

Imade in EU
% TZMO SA

tzmo-global.com
matopat-global.com

Do not iron

MMKX@

The above symbols are placed on the product label - their combination depends on
the method of The does not the

of product properties in the event of failure to comply with the wasmng and
sterilisation regulations. If the product is damaged, it should be withdrawn from use.

STORAGE

Products should be stored in conditions that protect against damage, dirt and loss
of quality. The products should be protected from sunlight and moisture. Storage
conditions are 5-35°C and no more than 70% humidity. Do not use if the package
is damaged.

UTILISATION
Dispose of as medical waste in accordance with local regulations.

REPORTING INCIDENTS
Report medical incidents: qualitymanagement@tzmo-global.com

"% does not apply to surgical clothing sets, surgical tops, surgical trousers, surgical
skirts and surgical dresses.

Date of issue: 06_2023
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Medidrape

Medidress

fr
MODE D’EMPLOI
Medidrape
Medidress

OP- Ui , Mayo-Ti i
Medidress: OP-Mantel STANDARD, OP-Mantel PERFECT, OP-Kleid, OP-Hose,
OP-Kleidungsset, OP-Bluse, OP-Rock, OP-Kappe

PRODUKTBESCHREIBUNG
i N i sind izil Mehi

fur den O OP- OP- 3 OP Sets und

Abdeckungen koénnen nach der Sterilisation verwendet werden. Die Produkte der

oben genannten Gruppen erfilllen die Anforderungen der Norm EN 13795,

VERWENDUNGSZWECK

Mehrweg-Produkte schitzen vor der Ubertragung von Infektionserregern zwischen
Patienten und medizinischem Personal wahrend chirurgischer Eingriffe — in
Operahonssélen und ambulanten Réumen nach vorherigem Waschen und
Sterilisieren". Sie dienen als /

fiir die OP-Ausriistung.

KONTRAINDIKATIONEN
Keine Kontraindikationen.

VORBEREITUNG FUR DEN EINSATZ

Das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden:

+ zum Waschen handelsibliche Reinigungsmittel, die zum Waschen und
Desinfizieren bei Temperaturen bis zu 70°C geeignet sind, verwenden;

keine Anti ielle Mittel oder

der pH-Wert des Waschbades darf nicht hher als 10 sein;
die Beladung beim Waschen und Trocknen darf 70% der Nennbeladung des
Geréts nicht tberschreiten;

keine scharfen
den Stoff beschadigen kénnen.

, um die zu stitzen, da diese

VERWENDUNG UND WARTUNG DES PRODUKTS

. Die Produkte kénnen die folgenden Stufen durchlaufen:
+ Waschen,

+ Trocknen,

Sterilisation”,

Einsatz im OP-Saal
Das eingenahte Etikett auf Abdecktiichern, Abdeckungen oder Manteln
ermoglicht es, den nachsten des Produkts
Wird ein Mangel an einem Produkt festgestellt, ist es unabhzngig von der Anzahl
der durchgelaufenen Zyklen vom Gebrauch zu ziehen.

[

Die Wartung der Produkte ist gemaf den Anweisungen auf dem Einnéhetikett in
Form von grafischen Symbolen gem#R der Norm EN 1SO 3758 durchzufiihren.
Die Kombination der Symbole hangt von der Art der Pflege des Produkts ab.
Getrennt waschen. Nur in i oder in

die in einer Zentrifuge enden, zu waschen. Das Trocknen von OP-Méanteln und
OP-Kleidung kann im Finisher-Tunnel erfolgen, wobei die empfohlene
Temperatur 130°C nicht tiberschreiten sollte.

w

. Nach Dampfsterilisation in einem validierten Verfahren (134°C, Zeit 4 - 10 min.)
nach U

g zur . Das Umpacken
|S| von Personal das ichtli der Guten
fur die Hygiene emhél\ und zwar in emer

serviette pour chirurgie, trousse polyvalent, couvre — table Mayo,

couvre — jambes du patient

Medidress : Blouse chirurgicale STANDARD, blouse chirurgicale PERFECT, robe
(it do v& P S P

pantalon gical, blouse gicale,
jupe chirurgicale, charlotte

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Les produits sont des dit itifs médicaux

destinés au bloc operalolre. Les blouses chirurgicales, les serviettes pour chirurgie,
les kits chirurgicaux et les couvertures peuvent étre utilisés aprés la stérilisation.
Les spécifiés ré aux de la norme EN 13795.

USAGE PREVU

Les dispositifs réutilisables sont congus pour protéger contre la transmission
d'agents infectieux entre le patient et le personnel médical pendant les interventions
chirurgicales - dans les salles d'opération et en ambulatoire, aprés lavage et
stérilisation ultérieures”. lis sont utilisés comme vétement barriére / drap de patient /
couvre-équipement de la salle d'opération.

CONTRE-INDICATIONS
Pas de contre-indications connues.

PREPARATION A L'UTILISATION

Laver le dispositif avant la premiére utilisation :

« pour le lavage, utiliser des détergents disponibles destinés au lavage et la
desinfection dans des températures allant jusqu' a 70°C;

ne pas utiliser de produits ar ou i :

le pH du bain de lavage ne peut pas dépasser 10 ;

la charge pendant le lavage et le séchage ne doit pas dépasser 70% de la
charge nominale de I'appareil ;

ne pas utiliser des outils pointus pour fixer les serviettes, car ils peuvent
endommager le tissu.

UTILISATION ET ENTRETIENT DU PRODUIT
Les dispositifs peuvent étre soumis aux étapes suivantes:
- lavage,
- séchage,
+ stérilisation”,
« utilisation dans la salle opératoire.
Une étiquette sur les serviettes, les couvertures ou les blouses permet de
marquer le prochain cycle d'utilisation du dispositif. Si le dispositif est
endommagé il faut le retirer de I'utilisation, indépendamment du nombre de
cycles exercés.

N

Effectuer I'entretien des aux lignes mises
sur l'étiquette sous forme de symboles graphiques conformément a la norme
EN ISO 3758. La liste de symboles dépend du mode d'entretien du produit.
Laver séparément. Laver uniquement dans des laveurs centrifuges ou dans des
tunnels de lavage se terminant par une centrifugeuse. Le séchage des blouses
et des vétements chirurgicaux peut étre effectué dans le tunnel Finisher, ou la
température recommandée ne doit pas dépasser 130°C.

@

Utiliser aprés la stérilisation & la vapeur selon un procédé validé (134°C,
durée 4 - 10 min.) aprés reconditionnement prévu pour stérilisation.

iberwachten Umgebung, die den Anforderungen an die
Reinheit gemaR der derzeit gltigen Norm EN SO 14644-1 entspricht.

GRAFISCHE SYMBOLE DER PRODUKTPFLEGEVORSCHRIFTEN

Maximale Waschtemperatur 70°C

Le doit étre effectué par le personnel qualifié respectant
les bonnes pratiques d fabrication en maliere d hyglene personnelle, dans un
controlé e pureté

conformément 4 la norme en vigueur vy

PICTOGRAMMES CONCERNANT L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF

La température maximale de lavage 70°C

max. 50°C

Trocknen im W2 }

Q@

Trocknen im Wa 3

Séchage au séche-linge ; température de sortie max. 50°C

Q&

max.70°C

Vertikal Trocknen

Keine Bleichmittel verwenden

Nicht chemisch reinigen

Bugeln bei einer Hochsttemperatur von 150°C

Nicht biigeln

HROENb ) S

Die oben genannten Symbole befinden sich auf einem eingenéhten Etikett des
Produkts — ihre Kombination hangt von der Art der Pflege ab. Der Hersteller haftet
nicht fur die Erhalnmg der Elgenschaﬂen des Produk(s bei Nichtbeachtung der
Wasch- und I des Produkts ist es aus
dem Gebrauch zu ziehen.

LAGERUNG
Die Produkte sind unter Bedingungen zu lagern, die sie vor Beschadigung,
Verschmutzung und Qualitatsverlust schiitzen. Die Produkte sind vor Sonnenlicht

Séchage au séche-linge ; température de sortie max. 70°C

Séchage en position verticale

Ne pas blanchir

Ne pas nettoyer a sec

Repasser & 150°C au max

N | B (| D |E]

Ne pas repasser

Les pictogrammes spécifiés sont placés sur I'étiquette mise sur le produit — leur
choix dépend de la méthode d'entretien. Le fabricant ne garantit pas la stabilité
des propriétés du dispositif en cas de non-respect des régles de lavage et de
stérilisation. Si le dispositif est endommagé, il doit étre retiré de I'utilisation.

STOCKAGE
Les dlsposmls doivent tre stockés dans des conditions qui les protégent et les

und Feuchtigkeit zu schiitzen. Bei Temperatur von 5-35°C und Luftfeuchtigkeit von
bis zu 70% lagern. Nicht verwenden, wenn die Verp: g adigt ist.
ENTSORGUNG

Als izini: Abfallin U mitden ortlichen

entsorgen.

MELDUNG VON MEDIZINISCHEN ZWISCHENFALLEN

Meldung von -global.com

" gilt nicht fiir OP-Kleidung, OP-Blusen, OP-Hosen, OP-Récke und OP-Kleider

Veréffentlichungsdatum: 06_2023

ontre ' des et de la perte de qualité.
Proteger Ies dlspos\llfs contre les rayons de soleil et 'humidité. Les conditions de
stockage : température 5-35°C et I'humidité jusqu'a 70% max. Ne pas utiliser
lorsque 'emballage est endommagé.

TRAITEMENT DES DECHETS
Eliminer le dispositif comme un déchet médical conformément aux réglementations
locales en vigueur.

NOTIFICATION DES INCIDENTS MEDICAUX

Notifier les incidents médicaux & I'adresse suivante : qualitymanagement@tzmo-
global.com

"% ne s'applique pas aux kits de vétements opératoires, blouses, pantalons, jupes
et robes opératoires

Date d'édition : 06_2023
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INSTRUZIONI DI USO
Medidrape

Medidress

Medidrape: teli chirurgici, kit multiuso, copritavolo Mayo, coprigambe paziente
Medidress: STANDARD camici chirurgici, PERFECT camici chirurgici, abito
chirurgico, set di abiti chirurgici, pantaloni chirurgici, camicetta chirurgica, gonna
chirurgica, cuffia chirurgica

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
I dispositivi Medidrape e Medidress sono i dispositivi medici riutilizzabil e destinati
alla sala operatoria. | camici chirurgici, teli chirurgici, set chirurgici e coperture

Medldress Operahejas STANDARD operahejas PERFECT, operatlejurk set van

Medidress: STANDARD operationskjole, PERFECT operationskjole,

kleding,
PRODUCTOMSCHRIJVING

en i zijn
beslemd voor de Of iej )

medische

g
operationsnederdel, medicinsk kasket

PRODUKT BESKRIVELSE

possono essere utilizzati dopo la sterilizzazione. | dispositivi dei gruppi
rispondono alle esigenze della norma EN 13795.

USO PREVISTO

unnen na sterilisatie worden gebruikt.
De produclen van bovenstaande groepen voldoen aan de eisen van EN 13795.

BEOOGD GEBRUIK

| dispositivi riutilizzabili sono progettati per pi contro la
di agenti infettivi tra il paziente e il personale medico durante le procedure
chirurgiche — in sala operatoria e in ambulatorio, dopo il lavaggio e la
sterilizzazione". Vengono utilizzati come indumento protettivo / telo per il paziente /
copertura per le apparecchiature della sala operatoria.

CONTROINDICAZIONI
Nessuna controindicazione conosciuta.

PREPARAZIONE ALL'USO

Prima del primo utilizzo bisogna lavare il dispositivo:

per il lavaggio, utilizzare i detergenti disponibili dedicati al lavaggio ed alla
disinfezione a temperature fino a 70°C;

non utilizzare i prodotti antistatici, antibatterici o ammorbidenti;

il pH del bagno di lavaggio non deve superare il 10;

il carico durante il lavaggio e I'asciugatura non deve superare il 70% del carico
nominale dell'apparecchio;

non utilizzare gli utensili affilati per fissare i teli, perché potrebbero danneggiare
il tessuto.

USO ET MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO
1. | dispositivi possono essere sottoposti alle fasi seguenti:
« lavaggio,
+ asciugatura,
- sterilizzazione®,
«  utilizzo alla sala operatoria.
Le etichette sui teli, coperture o camici consente di indicare il successivo ciclo
di utilizzo del prodotto. Se il dispositivo viene danneggiato, bisogna riirarlo
dal mercato indipendentemente dal numero di cicli eseguiti.

4

Effettuare la manutenzione dei dispositivi secondo le linee guida specificate
sull'etichetta in forma di pittogrammi conformi a EN ISO 3758. La scelta di
pittogrammi dipende dal modi di manutenzione del dispositivo specifico. Lavare
separatamente. Lavare solo in in lavatrici a centrifuga o in tunnel di lavaggio con
centrifuga alla fine. L'asciugatura dei camici chirurgici e degli indumenti chirurgici
puo essere effettuata utilizzando il tunnel Finisher dove la temperatura
consigliata non supera i 130°C.

=

. Utilizzare dopo la sterilizzazione a vapore in un processo convalidato (134°C,
durata 4 - 10 min.) dopo il riconfezionamento dedicato alla sterilizzazione.
Il riconfezionamento deve essere effettuato da personale qualificato in
conformita alle linee gmda di buona fabbncazlone per l'igiene personale, in un
ambiente i requisiti di purezza
microbiologica secondo la norma Vlgenle EN I1SO 14644-1.

PITTOGRAMMI RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

La temperatura massima del lavaggio 70°C

in asciugatrice; max. di uscita 50°C

max. di uscita 70°C

Asciugatura in posizione verticale

Non candeggiare

Non idoneo al lavaggio chimico

Stirare a temperatura max. di 150°C

Non stirare

[©
(1]
) 3
2
2
=

| pittogrammi specificati vengono messi sull' etlchetta de\ prodollo - la Ioro scelta
|

zijn bedoeld voor bescherming tegen overdracht van
|nfect|euze agentia lussen patlénl en medlsch personee\ tijdens

produkter er genanvendellge medicinske apparater

beregnet ti
betraek kan bruges efter
kravene i EN 13795 standarden.

Produkter fra grupper oplylder

ANVENDELSESFORMAL

- in wassen
en steriliseren”’. Ze dienen als bamerekledlng 7 patientondock / bedekking van de
apparatuur van de operatiekamer.

CONTRA-INDICATIES
Geen contra-indicaties.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Het product moet voor het eerste gebruik worden gewassen:

gebruik beschikbare wasmiddelen voor het wassen en desinfecteren in de
temperatuur van maximaal 70°C;
gebruik geen anti i
weekmakers;

de pH van het wasbad mag niet hoger dan 10 zijn;

de belading tiidens het wassen en drogen mag niet meer dan 70% van de
nominale belading van de machine bedragen;

gebruik geen scherpe gereedschappen voor doeken, omdat deze de stof kunnen
beschadigen.

middelen, ti-bacteriéle middelen noch

er designet til at beskytte mod overfersel af
infektionsstoffer mellem patient og medicinsk personale under Kirurgiske indgreb —
i og efter vask og ing". De bruges
som barri ing / ing / treek

KONTRAINDIKATIONER
Ingen kontraindikationer.

FORBEREDELSE TIL BRUG

For farste brug er det nadvendigt at vaske produktet:

il vask, brug tilgeengelige rengeringsmidler beregnet til vask og desinfektion ved
temperaturer op (ll 70° C

brug ikke ant midler og bladgering: g

pH i vaskebadet ma ikke veere hejere end 10;

belastning under vask og terring ma ikke overstige 70% af enhedens nominelle
kapacitet;

brug ikke skarpe veerktgjer til at stramme servietterne, da de kan beskadige
stoffet.

PRODUKTBRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

de aanbevolen temperatuur niet hoger dan 130°C mag zijn.

Ld

Gebruik na stoomsterilisatie in een gevalideerd proces (134°C, ﬂ]d 4 - 10 min.)
na het in een vcor

moet worden ui dat voldoet aan de
richtijnen voor Good Manufacmnng Practice voor persoonlijke hygiéne, in een
bewaakte omgeving die aan de eisen voor microbiologische zuiverheid volgens
de recent geldende EN ISO 14644-1 voldoet.

GRAFISCHE SYMBOLEN VAN DE REGELS VOOR ONDERHOUD VAN PRODUCTEN

Maximale wastemperatuur 70°C

Drogen in de droogtrommel; uitgangstemperatuur max. 50°C

Q@

Drogen in de droogtrommel; uitgangstemperatuur max. 70°C

Rechtop drogen

Niet bleken

Niet stomen

Strijken bij maximale temperatuur 150°C

Niet strijken
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GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT 1. Produkter kan gennemgé folgende stadier:
1. De producten kunnen aan de volgende fasen worden onderworpen:  vask,
+ wassen, « torring,
- drogen - sterilisering”,
. sterilisatie”, « brug i betjeningsblokken.
+ gebruik in de operatiekamer. Fanen syet pa servietter, betraek eller forkleeder gor det muligt at markere den
Op een ingenaaid etiket op de doeken, bedekkingen of jassen kan de volgende naste cyklus af produktbrug. Hvis der opdages skader pa produktet, ber det
gebruikscyclus van het product te gemarkeerd worden. Indien er een traekkes tilbage fra markedet, uanset antallet af cyklusser.
beschadiging op het product wordt ontdekt, moet het uit de handel worden
genomen, ongeacht het aantal cycli. 2. Vedligeholdelse af produkterne skal udfares i henhold til retningslinjerne anbragt
pa etiketten i form af grafiske symboler i overensstemmelse med EN ISO 3758.
2. Het onderhoud van de moet worden volgens de i Listen over symboler afhanger af vedligeholdelsesmetoden for et givet produkt.
in de vorm van grafische symbolen overeenkomstig EN ISO 3758 geplaatst Vaskes separa( Vask kun i vaskemaskiner eller i vasketunneler, der ender i en
op het ingenaaide etiket. De combinatie van symbolen hangt van de methode . Torring af og j kan udferes ved hjeelp af
van bewaring van het product af. Apan wassen. Wassen alleen in Finishe len, hvor den ikke ber overstige 130°C.
met ifuge of in t drogen van
en — kleding kan worden ullgevoerd me( behulp van de Finisher-tunnel, waarbij 3. Brug efter dampsterilisering med vand i en valideret proces (134°C, tid 4 - 10 min.)

efter ompakning i en pakke beregnet til steriisering. Ompakning skal udferes af
kvalificeret personale, der opfylder for god

inden for personlig hygieine, i et milig med overvagede forhold, der opfylder
kravene til mikrobiologisk renhed i henhold til den geeldende EN I1SO 14644-1
standard.

GRAFISKE SYMBOLER FOR PRODUKTVEDLIGEHOLDELSESREGLER

Maksimal vasketemperatur 70°C

Torretumbling; udgangstemperatur max 50°C

ollEl

Terretumbling; udgangstemperatur max 70°C

Torring i lodret position

Brug ikke blegning

Ma ikke renses kemisk

Strygning ved en maksimal temperatur pa 150°C

Ma ikke stryges

RO 4B

Ovenstaende symboler er placeret pa etiketten ved siden af produktet — deres

nl da pt

GEBRUIKSAANWIJZING BRUGSANVISNING INSTRUGAO DE USO

Medidrape Medidrape Medidrape

Medidress Medidress Medidress
Medidrape: chirurgisch set, May ur , Mayo , campo cirlrgico, set universal, capa de mesa Mayo, capa de perna do
bedekking voor patiéntbenen benbetraek paciente

Medidress: bata cirtirgica STANDARD, bata cirirgica PERFECT, bata cirdrgica, set
de roupa cirtirgica, calgas cirtrgicas, top cirdrgico, saia cirdrgica, touca cirrgica

DESCRIGAO DO PRODUTO
Os produtos i sao médicos
destinados ao bloco operatono Batas cirtrgicas, campos cirurgicos, set clrurglcos
e campos podem ser usados apos a esterilizaggo. Os produtos dos grupos acima
cumprem os requisitos da norma EN 13795.

FINALIDADE

Os produtos reutilizaveis destinam-se a ser utilizados como barreira de protegdo
contra a transmissao de agentes infeciosos entre o pamenle eo pesscal médico
durante_procedimentos cirurgicos — em blocos apos

es

INSTRUCCIONES DE USO
Medidrape
Medidress

Medidrape: pafio quirirgico, kit universal, funda para mesa de mayo, funda para
las piernas del paciente
Medidress: Bata qulrurglca STANDARD, bata qulrurg\ca PERFECT vestido
quirdrgico, juego de ropa q falda
quirdrgica, gorro médico

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
son médicos

para el

quirdfano. Uas batas q
fundas se pueden utiizar después de esterilizar. Los produc(os de los grupos
mencionados cumplen la normativa EN 13795.

USO PREVISTO
Los productos reutilizables estan indicados para prevenir la transmision de agentes

lavagem e esterilizagao prévias'. Sao usados como roupas do barreira / campo do
paciente / cobertura do equipamento da sala de cirurgia.

CONTRAINDICAGOES
Nao ha contra-indicagdes.

PREPARAGAO PARA USO

E necessario lavar o produto antes da primeira utilizagao:

+ para a lavagem, utilizar detergentes disponiveis destinados a lavagem
e desinfecgdo a Iemperaluras até 70"C

nao use agentes e

0 pH do banho de lavagem nao pode ser superior a 10;

a carga durante a lavagem e secagem nao deve ultrapassar 70% da capacidade
nominal do aparelho;

nao use instrumentos pontiagudos ao cobrir o paciente, pois podem danificar
o tecido.

USO E MANUTENGAO DO PRODUTO

1. Os produtos podem ser submetidos as seguintes etapas:
+ lavando,
+ secagem,
+ esterilizagao?,
+ uso na sala de cirurgia.
A etiqueta costurada nas cortinas, coberturas ou batas permite marcar
o préximo ciclo de uso do produto. Caso seja constatada alguma avaria no
produto, este devera ser retirado do mercado, independentemente do nimero
de ciclos.

2. A manuteng&o dos produtos deve ser efectuada de acordo com as orientagoes

colocadas na etiqueta sob a forma de simbolos graficos de acordo com
o EN ISO 3758. A lista de simbolos depende do método de manuteng@o de um
determinado produto. Lavar separadamente. Lavar somente em lavadoras-
extratoras ou em lavadoras de tunel com centrifuga. A secagem de aventais
e roupas cirtirgicas pode ser feita através do tinel Finisher, onde a temperatura
recomendada nao deve ultrapassar 130°C.

3. Use apos a esterilizagdo com vapor quente em um processo validado (134"0
tempo 4 - 10 min.) apds em uma
a esterilizagdo. A reembalagem deve ser realizada por pessoal qualificado
de acordo com as Boas Praticas de Fabrico no dominio da higiene pessoal, em
ambiente com condigdes controladas que cumpram os requisitos de pureza
microbiologica de acordo com a norma EN ISO 14644-1 em vigor.

SIMBOLOS GRAFICOS DOS REGULAMENTOS DE MANUTENGAO DO PRODUTO

Temperatura méxima de lavagem 70°C

Secagem em tambor; temperatura de saida max. 50°C

Secagem em tambor; temperatura de saida méx. 70°C

Secagem na posigao vertical

Nao utilizar branquear

Néo lavar a seco

Passar a ferro a temperatura maxima 150°C
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N&o engomar

kombination alhaanger af Producenten ikke

dipende dal metodo di | il
delle propnela del prodotto in caso di mancato nspelto delle norme di lavaggio
e In caso del del prodotto, ritirarlo dall'uso.

CONSERVAZIONE

Conservare i dispositivi in condizioni protetti contro i danni, le sporcizie e la perdita
di qualitd. Proteggere i prodotti contro i raggi del sole e I'umidita. Condizioni di
stoccaggio: temperatura 5-35°C; umidita: 70% al massimo. Non utilizzare se la
confezione & danneggiata.

SMALTIMENTO
Smaltire il dispositivo come rifiuto medico conforme ai regolamenti localiin vigore.

NOTIFICADEGLIINCIDENTIMEDICI
Notificare gli incidenti medici all'indirizzo : i -

De bovenstaande symbolen staan op het ingenaaide etiket naast het product — hun
combinatie hangt van de wijze van onderhoud af. De fabrikant garandeert het
behoud van de eigenschappen van het product niet indien de was- en

worden niet Als het product beschadigd is, moet het uit
gebruik worden genomen.

OPSLAG

i tilfeelde af
af vaske- og s(enhsenngsforsknﬂeme | tilfeelde af beskadlge\se af produktet skal
det tages ud af brug

OPBEVARING

Produkterne bor opbevares under forhold, der beskytter mod skader, snavs og
kvalitetstab. Produkter skal beskyttes mod sollys og fugt. Opbevaringsforholdene
er 5:35°C og ikke mere end 70% luftfugtighed. Ma ikke bruges, hvis pakken er

moeten in worden die ze beschermen
en bewaren tegen vervuiling en Tegen zonlicht
beschermen en droog bewaren. De opslagcondities zun tussen 5-35°C en niet meer
dan 70% { Niet g als de is.

VERWIJDERING
Als med

global.com
"?non si applica agli indumenti chirurgici, camicette chirurgiche, pantaloni
chirurgici, gonne chirurgiche e abiti chirurgici

Data di rilascio: 06_2023

hafvalin ing met

MELDEN VAN MEDISCHE INCIDENTEN
Melden van medische incidenten: qualitymanagement@tzmo-global.com
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Os simbolos acima s&o colocados no rétulo do produto - sua combinagéo depende
do método de manutengdo. O fabricante ndo garante a preservagédo das
propriedades do produto em caso de descumprimento das normas de lavagem
e esterilizagao. Se o produto estiver danificado, deve ser retirado de uso.

ARMAZENAR

Os produtos devem ser armazenados em condigdes que protejam contra danos,
sujeira e perda de qualidade. Os produtos devem ser protegidos da luz solar
e da humid: As de s&o 5-35°C e ndo mais que 70%
de umidade. Nao use se a embalagem estiver danificada.

BORTSKAFFELSE

om affald i med lokale UTILIZAGAO
bes(emme\ser D [ d d os reg locais.
INDBERETNINGAFHIENDELSERMEDMEDICINSKUDSTVR RELATORIODEINCIDENTES
Haendelser med ici udstyr skal Relatar lobal.com
global.com

" nao se aplica a conjuntos de roupas cirirgicas, tops cirirgicos, calgas

"% geelder ikke for set i K cirtrgicas, saias cirtrgicas e vestidos cirdrgicos.

geldt niet voor sets van i i i N
operatierokken en operatigjurken

Datum van uitgifte: 06_2023

og opera(lonskjo\er

Udgivelses dato: 06_2023

Data de emisséo: 06_2023

onire ol paciento y ol porconal médico duranio una inforvencion
gica, y salas previo lavado y esterilizacion”.
Siven com ropa do proteccion, para tapar al pacients y cubrir o equipamionto del
quiréfano.

CONTRAINDICACIONES
Sin contraindicaciones.

PREPARACION PARA EL USO
Antes del primer uso, es necesario lavar el producto. Para ello, siga las siguientes
normas:

use detergentes indicados para el lavado y la desinfeccion a una temperatura
méaxima de 70°C;
no use agentes a
el pH del lavado no puede ser mayor de 10;
la carga del lavado y el secado no puede superar el 70% de la capacidad
nominal de la maquina;
no use herramientas afiladas para ajustar los pafios, ya que podrian dafar el
tejido.

ni suavizantes;

USO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
Los productos se pueden:
« lavar,
- secar,
« esterilizar’,
- utilizar en el quiréfano.
La etiqueta cosida en el pafio, la funda o las batas permite marcar el ciclo de
uso del producto. En caso de detectar dafios en el producto, retirelo
independientemente de la cantidad de ciclos que hayan pasado.

N

El mantenimiento del producto se debe realizar de acuerdo con las reglas
indicadas en la etiqueta en forma de simbolos graficos conformes con
EN ISO 3758. La lista de simbolos depende del modo de mantenimiento de
cada producto. Lavar por separado. Lavar solo en lavadoras-centrifugadoras
o en tineles de lavado con centrifugadora al final. Las batas quirdrgicas y la
ropa quirtrgica se pueden secar en un tdnel Finisher, en cuyo caso no se
recomienda superar los 130°C de temperatura.

Ld

Usar después de esterilizar con vapor de agua en un proceso validado (134°C,
4 - 10 minutos), después de reembalar en un envase destinado para la
ilizacion. El a un personal cualificado que
cumpla las directrices de las Buenas Practicas de Fabricacion en materia de
higiene personal, en un ambiente de condiciones supervisadas que cumpla los
requisitos de limpieza microbiologica de la normativa en vigor EN 1SO 14644-1.

SIMBOLOS GRAFICOS DE LAS NORMAS DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Temperatura maxima de lavado 70°C

Secar en secadora; temperatura inicial méaxima 50°C

Q@

Secar en secadora; temperatura inicial maxima 70°C

Secar en posicion vertical

No usar blanqueadores

No lavar quimicamente

Planchar a una temperatura maxima de 150°C

No planchar
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Los simbolos anteriores se encuentran en una etiqueta sobre el producto.
El contenido depende del modo de conservacion. El fabricante no garantiza que
las propiedades del producto se conserven si no se respetan las reglas de lavado
y esterilizacion. Si el producto presenta dafios, se debe retirar.

ALMACENAMIENTO
Los se deben que los protejan frente
a los dafos, la suciedad y la pérdida de calidad. Los productos se deben proteger
frente a la luz del sol y la humedad. Los productos se deben almacenar a 5-35°C
de temperatura y menos de 70% de humedad. No usar si el envase esté dafiado.

DESECHO

Desechar como producto it d docon las locals

NOTIFICACION DE INCIDENTES MEDICOS

médicos: lobal.com

"' no se apllca a Ios Juegos de ropa quirtirgica, las blusas quirdrgicas, los
ni los vestidos quirdrgicos

Fecha de expedicién: 06_2023
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HASZNALATI UTASITAS
Medidrape

Medidress

muitéti lepedd, ali t, Mayo , labzsak
Medidress: STANDARD miitéti kopeny‘ PERFECT mitéti kdpeny, miitéti ruha,
mtéti ruhazati szett, mitéti nadrag, miitéti felsé, mtéti szoknya, miitéti sapka

TERMEKLEIRAS
A Medidrape é Medidress termékek mitébe szant, ujrafelhaszné\haté orvosi
eszkozok. A mi nyek, ti lepedok, miitéti szettek és takarok sterilizalas
utan hasznalhatok. A fenti csoportok termékei megfelelnek a EN 13795 szabvany
kévetelményeinek.

RENDELTETES

Az ujrafelhasznalhatd termékek arra szolgélnak, hogy a mditéti eljarasok soran

— a miitékben és a jarobeteg-ellato helyiségekben, elézetes mosas és sterilizalas

utan” a beteg és az egeszsegugyl szemelyzel kézéu a fertozis korokozék étvwlele
A 7
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NAVOD K POUZITI
Medidrape

Medidress

Medidrape: operaéni rouska, univerzalni set, naviek na stil Mayo, kryt nohou
pacienta

Medidress: operacni plast STANDARD, operaéni plast PERFECT, operaéni 3aty,
operaéni set/souprava, operacni kalhoty, opera¢ni top/halena, operaéni sukné,
operaéni Eepice

POPIS PRODUKTU

a jsou uréené
pro operaéni sal. Operaéni plasté, rousky, sety/soupravy i navieky Ize pouzit po
sterilizaci. Vyrobky z vy8e uvedenych skupin splfiuji poZzadavky normy EN 13795.

UCEL PoUZITI
Vyrobky pro opakované pouZiti jsou uréeny k pouZii jako bariéra k ochrané pred
mfekce mezl a pii

sk

NAVOD NA POUZITIE
Medidrape

Medidress

é krytie, uni a suprava, navlek na stél Mayo, krytie na
nohu pacienta
Medidress: operaény plast STANDARD, operaény plast PERFECT, opera¢né 3aty,
stprava operacného odevu, operacné nohavice, operacny top, opera&na sukfia,
operaéna Ciapka

POPIS PRODUKTU

ro

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Medidrape
Medidress
Medidrape: husa chirurgicala, set universal, husa Mayo pentru masa, husa pentru
picioare pacient
Medndress halat chlrurglcal STANDARD halal chlrurglca\ F'ERFECT set de
fusta gi

It

NAUDOJIMO BUDAS
Medidrape
Medidress
Medidrape: chirurginis paklotas, universalus komplektas, Mayo staliuko apklotas,

paciento kojy apklotas
Medldress chirurginis chalatas STANDARD, chirurginis chalalas PERFECT

taloni

sapca chirurgicala

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vyrobky st pomdcky na é pouzitie
uréené pre operacne saly. Operaéné plaste, operatné ruska, operacné supravy
a navleky sa mé2u pouZivat po sterilizacii. Viyrobky z uvedenych skupin spifiaji
poziadavky normy EN 13795

UCEL URCENIA
Vyrobky na opakované pouZitie si uréené na pcuzme ako bariéra na ochranu pred

sunt di ive medicale
blocului operator, Hitatele ohi gicale, draperiile , seturile
si husele pot fi folosite dupa sterilizare. Produsele din grupele de mai sus
\ndepllnesc cerintele standardului EN 13795.

destinate

SCOP PROPUS
Produsele reutilizabile sunt destinate a fi folosite ca bariera de protectie impotriva

elleni A ént / beteg
miitéti eszkozok izolaciojaként hasznaljak

ELLENJAVALLATOK
Nincsenek ellenjavallatok.

HASZNALATRA VALO ELOKESZITES

Aterméket az els6 hasznalat el6tt ki kell mosni:

+ a mosashoz legfeliebb 70°C-os
mosészereket hasznaljon;

* ne j i i i ialis szereket és i 3

a mosdfirds pH-ja nem lehet magasabb 10-nél;

a mosas és széritas soran a terhelés nem haladhatja meg a késziilék névieges

kapacitasanak 70%-at;

ne hasznaljon éles eszkozoket a beteg izolalasa kézben, mivel azok

karosithatjak a szovetet.

mosésra és it valo

ATERMEK HASZNALATA ES KARBANTARTASA
Atermékek a kovetkez6 szakaszoknak vethetdk ala:
+ mosas,

szaritas,

sterilizalas
ua mutoben torténs fe\hasznalas

agy varrt cimke lehetévé teszi a termék
kévetkezé hasznalati clk\usanak jelolését. Abban az esetben, ha a terméken
sértlést észlelnek, azt a ciklusok szamatél fuggetlendl ki kell vonni
a forgalombol.

~

A termékek karbantartasat a EN ISO 3758 szabvanynak megfeleléen a cimkén
lévé grafikus szimbolumok formajaban Iévé iranymutatasok szerint kell
elvégezni. A szimbolumok listaja az adott termék karbantartasi modjatol fugg.
Kiilon kell mosni. Kizarolag mosé-szaritogépben vagy centrifugaval ellatott
alagitmoséban mossa. A miitéti kdpenyek és miitéti ruhak szaritasa a Finisher
alagutban végezhetd, ahol az ajanlott homérséklet nem haladhatia meg
a 130°C-ot.

@«

Hasznalata: validalt eljarés soran forré gézzel torténs sterilizalas utan (134°C,
idd 4 - 10 perc) a utéani Az

kell elvé a személyi higiénia tertletén
a helyes gyartasi , olyan (]

kozott, amely megfelel a jai tisztasag ko

érvényes EN ISO 14644-1 szabvany szerint.

a jelenleg

ATERMEKKARBANTARTASI ELOIRASOK GRAFIKUS SZIMBOLUMAI

Maximélis mosasi hémérséklet 70°C

Tumblerszéritas; kimeneti hémérséklet max. 50°C

Q&

Tumblerszaritas; kimeneti hémérséklet max. 70°C

Szaritas fuggdleges helyzetben

Ne fehéritse

Ne tisztitsa szaraz tisztitassal

Vasalas maximalis hdmérsékleten 150°C
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Ne vasalja

skrocich — im sale a v po vyprani
a steriizaci". Pouzlvaj\ se jako bariérovy odav / rouska pro pacienta / kryt vybaveni
operaéniho salu

KONTRAINDIKACE
Nejsou zadné kontraindikace.

PRIPRAVA K POUZITi

Pfed prvnim pouZitim je nutné vyrobek vyprat:
pro prani pouZivejte praci prostiedky uréené k prani a dezinfekci pii teplotd
az 70°C;

a

pH praci Iazné nesmi byt vy&3i nez 10; '

zatizeni pfi prani a suseni nesmi prekrocit 70% nominalni kapacity zafizeni;
nepouzivejte ostré predméty pfi oblékani pacienta, protoze mohou poskodit
tkaninu.

POUZIVANI A UDRZBA VYROBKU

. Vyrobky mohou byt vystaveny:
« prani,
+ suseni,
- sterilizaci”,
+ poutiti na opera&nim sale.
Stitek vaity do rousek, navlekii nebo plastii umozfiuje oznagit dali cyklus
pouZiti vyrobku. V pfipadé, Ze je zjisténo poskozeni vyrobku, musi byt stazen
Z obéhu bez ohledu na poget cykli.

[

Udrzba vyrobki musi byt provadéna dle pokynd uvedenych na Stitku ve formé
grafickych symbolt v souladu s normou EN ISO 3758. Seznam symboli je
odvisly na zplsobu Udrzby daného vyrobku. Perte oddélené. Perte pouze
v pracce typu odstfedivka nebo tunelové odstiedivé praéce. Suseni operaénich
plastl a odéva Ize provadét pomoci Finisher tunelu, kde doporugena teplota
nesmi prekrogit 130°C.

@«

Pouzijte po sterilizaci horkou parou ve validovaném procesu (134°C,
4 - 10 minut) a pfebaleni do obalu uréeného ke sterilizaci. Pfebalovani musi
provadét kvalifikovany personal v souladu s Dobrymi vyrobnimi postupy (DvP)
v oblasti osobni hygieny, v prostfedi s kontrolovanymi podminkami, které
splfiuji pozadavky na mikrobiologickou &istotu dle aktualng platné normy
ENISO 14644-1.

GRAFICKE SYMBOLY PRO UDRZBU VYROBKU

Maximalni teplota prani 70°C

Suseni v susicce; maximalni vystupni teplota 50°C

oll&!

ce; maximalni vystupni teplota 70°C

Suseni ve svislé poloze

Vyrobek se nesmi bélit

Vyrobek se nesmi chemicky Gistit

Zehleni pfi maximaini teploté 150°C

Vyrobek se nesmi zehlit
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Vyse uvedené symboly jsou umistény na Stitku vyrobku — jejich kombinace zavisi
na zpisobu tdrzby. Vyrobce nezaruuje zachovani viastnosti vyrobku v pripadé

A fenti szimbolumok a termék cimkéjén vannak -

a karbantartas modjatol fiigg. A gyarto nem garantalja a termék tulajdonsagainak
megbrzését a mosasi és sterilizalasi eldirasok be nem tartasa esetén. Ha a termék
megseérill, ki kell vonni a hasznélatbol.

TAROLAS
A termékeket olyan korulmenyek kozott kell tarolni, amelyek védelmet nyGjtanak
a sérilések, és ellen. védeni kell

a napfénytél és a nedvességtd. Tamlasl feltételek: 5-35°C és legfeliebb 70%-0s
paratartalom. Ne hasznalja fel, ha a csomagoléas sériilt.

HULLADEK KEZELES
Ahelyi eléira

INCIDENSEK JELENTESE
Az észségligyi inci a i lobal.com cimen

Zeni predpist pro prani a sterilizaci. Pokud je vyrobek poskozen, musi byt
stazen z pouzivani.

SKLADOVANi
Produkty musi byt pi i
znecisténim a ztratou kvality. Chrante vyrobek pred sluneénim zai nlrn a vihkosti.
Skladovaci podminky jsou 5-35°C a 70% vihkost. pokud
je obal poskozen.

LIKVIDACE
Vyrobky likvidujte jako zdravotnicky odpad v souladu s mistnimi predpisy.

HLASENi UDALOSTI

Hiageni ych udalosti: lobal.com

"2

jelentse.
"% nem vonatkozik a miitéti ruhaszettekre, mitéti felsékre, mtéti nadragokra,
miitéti szoknyakra és mditéti ruhakra.

Akiallitas datuma: 06_2023

se na operaéni sety/soupravy, operaéni topy/haleny, opera&ni
kalhoty, operaéni sukné a operaéni 3aty.

Datum vydani: 06_2023

p Iatok medzi_

i agentior infecosi inire pacient si personalul medical in timpul

oprati a stenlizacii‘ PouZivaji sa ako bariérovy odev / riska re pacienta  kytio
na vybavenie operacnej saly.

KONTRAINDIKACIE
Neexistuju Ziadne kontraindikécie.

PRIPRAVA NA POUZITIE

Pred prvym pouZitim je potrebné vyrobok oprat:

na pranie pouzite dostupné pracie prostriedky uréené na pranie a dezinfekciu pri
teplote do 70°C;

. Zivajt i é i ialne Einitele a
pH pracieho kupela nesmie byt vyssie ako 10;
naplnenie potas prania a suSenia nesmie prekrogit 70% uvedenej kapacity
zariadenia;

pri obliekani pacienta nepouzivajte ostré nastroje, pretoze moézu poSkodit
tkaninu.

POUZIVANIE A UDRZBA VYROBKU
Vyrobky mozu prejst nasledujucimi fazami:
« pranie,
* susenie,
- sterilizacia”,
+ pouZitie v operacnej sale.
Stitok v&ity do rusok, naviekov alebo plastov umoziiuje oznacenie dalsieho
cyklu pouZitia vyrobku. V pripade, Ze sa zisti poskodenie vyrobku, mal by sa
takyto vyrobok stiahnut z trhu bez ohfadu na poget cyklov.

L d

Udrzba vyrobkov by sa mala vykonavat podfa pokynov uvedenych na etikete
vo forme grafickych symbolov v sulade s normou EN ISO 3758. Zoznam
symbolov zavisi od spdsobu Udrzby daného vyrobku. Perte samostatne. Perte
len v prackach s extraktorom alebo v tunelovych pragkach s odstredivkou.
Susenie chirurgickych plastov a chirurgickych odevov mozno vykonavat
pomocou tunelového zariadenia Finisher, kde by odporiéana teplota nemala
prekrogit 130°C.

3. Pouzivajte po sterilizacii horticou parou vo validovanom procese (134°C,
¢as 4 - 10 min.) po prebaleni do obalu uréeného na sterilizaciu. Prebalenie musi
vykonat' kvalifikovany persondl v silade so spravnou vyrobnou praxou v oblasti
osobnej hygieny, v prostredi s kontrolovanymi podmienkami, ktoré spifiaju
poziadavky mikrobiologickej Gistoty podfa aktualne platnej normy EN ISO 14644-1.

GRAFICKE SYMBOLY PREDPISOV O UDRZBE VYROBKOV

Maximalna teplota prania 70°C

Susenie v sudicke; vystupna teplota max. 50°C

Q@

Susenie v susicke; vystupna teplota max. 70°C

Susenie vo zvislej polohe

Nebielit

Negistit chemicky

Zehlenie pri maximalnej teplote 150°C

Nezehlit

NI | B 3| e | (=]

Uvedené symboly st umiestnené na $titku vyrobku - ich kombinacia zavisi od
sposobu Udrzby. Vyrobca nezaruéuje zachovanie viastnosti vyrobku v pripade
nedodrzania predpokynov pre pranie a sterilizaciu. Ak je vyrobok poskodeny,
mal by sa stiahnut z pouzivania

USKLADNENIE
Vyrobky by sa mali skladovat v podmienkach, ktoré chrania pred poskodenim,
znetistenim a stratou kvality. Vyrobky by mali byt chranené pred sineénym
Ziarenim a vihkostou. Podmienky skladovania su teplota 5 - 35°C a vihkost
maximélne 70%.

LIKVIDACIA
Likvidujte ako zdravotnicky odpad v stlade s miestnymi predpismi.

NAHLASOVANIE NEHOD

Hiaseni neh lobal.com

nevztahuje sa na stpravy chi obleéenia, chil i topy,
nohavice, chirurgické sukne a chirurgické Saty.

Datum vydania: 06_2023

le — in blocul operator si ambulatorii, dupd spalarea si
sterilizarea prealabll“" Sunt folosite ca imbracaminte de barierd / draperii pentru
pacient / acoperire pentru echipamentul salii de operatie.

CONTRAINDICATII
Nu sunt contraindicatii.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE
Este necesara spalarea produsului inainte de utilizare:
+ pentru spalare, folositi detergenti disponibili destinati spalarii si

chalatas, kelnés,
il It sijonas, kepuréle

operaciniai

GAMINIO APRASYMAS

Gaminiai ir yra daugkartinio i gaminiai,
skirti naudoti inéje. Chi iai chalatai, chirurginiai paklotai, operaciniai
komplektai ir apkiotai gali bati naudojami po sterilizavimo. Pirmiau paminéty grupiy
gaminiai atitinka standarta EN 13795.

PASKIRTIS

Daugkartinio naudojimo gaminiai skirti apsaugai nuo infekcijy perdavimo rizikos tarp
paciento ir medicinos personalo operacijy metu — operacinése ir ambulatorijose,
po skalbimo i sterilizavimo”. Jie naudojami kaip barjera sudaranti apranga /
operuojamos vietos apklotai / operacinés jrenginiy apdangalai

KONTRAINDIKACIJOS
Kontraindikacijy nera.

PARUOSIMAS NAUDOJIMUI
Prie$ pirmg naudojima batinas gaminio skalbimas:
. ska\b\mul relkla naudoti turimas skalbimo priemones, skirtas skalbimui ir

la temperaturi de pana la 70°C;

nu utilizati agenti antistatici, antibacterieni si balsam;

pH-ul baii de spalare nu poate fi mai mare de 10;

incarcarea in timpul spaldrii si uscarii nu trebuie si depéseasca 70% din
capacitatea nominala a dispozitivului;

nu folositi instrumente ascutite in timp ce pregatiti pacientul, deoarece acestea
pot deteriora materialul.

UTILIZAREA SI INTRETINEREA PRODUSULUI
1. Produsele pot fi supuse urmatoarelor etape:
+ washing,
+ uscare,
- sterilizare”,
+ pentru utilizare in blocul operator.
Eticheta cusuté in draperii, huse sau halate permite marcarea urmatorului ciclu
de utilizare a produsului. In cazul in care se observa o a

je iki 70 C
. i antistati i inkstinangiy priemoniy;
skalbimo priemonés pH negali viréy\i 10;
pakrovimo Kiekis skalbiant ir dZiovinant negali virdyti 70% nominalios jrenginio
talpos;
pakloty tvirtinimui negali bati naudojamo astris instrumentai, kadangi jie gali
pazeisti audinj.

GAMINIY NAUDOJIMAS IR PRIEZIORA

Gaminiy naudojimo ir prieZitros etapai:

+ skalbimas,

* dZiovinimas,

« sterilizavimas®,

+ naudojimas operacinéje.

Ant pakloto ar chalato prisiatos etiketés gali bti pazymétas kiekvienas sekantis
gaminio naudojimo ciklas. Pazeistas gaminys turi buti nebenaudojamas,

acesta trebuie retras de pe piata, indiferent de numarul de cicluri.

N

. Intretinerea produselor trebuie efectuata conform  instructiunilor plasate pe
etichetd sub forma de simboluri grafice in conformitate cu EN ISO 3758.
Lista simbolurilor depinde de metoda de intretinere a unui produs dat. Spalati
separat. Spalai numai in masini de spalat-extractoare sau in masini de spalat
tunel cu o centrifuga. Uscarea halatelor chirurgi si a hainelor chif

nuo uzbaigty cikly skaitiaus.

N

Gaminio priezidra turi bati vykdoma pagal nurodymus ant etiketés, kurie pateikti
kaip grafiniai simboliai pagal EN 1SO 3758. Simboliy rinkinys priklauso nuo
atitinkamo gaminio pri zluros bado. Skalbn a(sk\ral Ska\b(l hk skalb\mo -grezimo
masinose arba su i chalatai ir
operaciné apranga gali bt dZiovinama tunelyje Flnlsher kur rekomenduojama

se
poate face folosind tunelul Finisher, unde temperatura recomandata nu trebuie
sa depaseasca 130°C.

@«

Utilizati dupa sterilizare cu abur fierbinte intr-un proces validat (134°C,
timp 4 - 10 min.) dup reambalare intr-un ambalaj destinat sterilizarii.
Reambalarea trebuie efectuatd de personal calificat in conformitate cu Buna
Practica de Fabricare in domeniul igienei personale, intr-un mediu cu conditii
controlate care indeplinesc cerintele de puritate microbiologicad conform
standardului EN ISO 14644-1 aplicabil in prezent

SIMBOLURILE GRAFICE ALE REGULAMENTULUI DE INTRETINERE
APRODUSULUI

Temperatura maxima de spalare 70°C

Uscare de rufe; temperatura de iesire max 50°C

Q&

Uscare de rufe; temperatura de iesire max 70°C

Uscare in poritie verticala

Nu folositi inalbitor

Nu curatati chimic

Calcare la temperatura max 150°C

Nu calcati

mmﬁl@

Simbolurile de mai sus sunt plasate pe ehchela produsu\ul combinatia lor depinde
de metoda de intref pastrarea ietatil

in cazul e spalare si sterilizare. Daca
produsul este deteriorat, acesta trebule retras din utilizare.

CONDITII DE DEPOZITARE

Produsele trebuie depozitate in conditii care si protejeze impotriva deteriorérii,
murdariei si pierderii calitatii. Produsele trebuie protejate de lumina soarelui si
umiditate. Conditiile de depozitare sunt 5-35°C si nu mai mult de 70% umiditate.
Nu utilizati daca ambalajul este deteriorat.

UTILIZARE
Aruncati ca deseu medical in conformitate cu reglementarile locale.

RAPORTAREAINCIDENTELOR
Raportatiincidentele medicale: qualitymanagement@tzmo-global.com

02

nu se aplica seturi de a, topuri chi i pantaloni
irurgicali, fuste chil

si rochii

Data emiterii: 06_2023

negali vir$yti 130°C.

IS

Naudoti po sterilizavimo vandens garais patvirtinto (validuoto) proceso metu
(134°C, laikas 4 - 10 minugiy), perpakavus | pakuote, skirta sterilizavimui
Perpakavima turi atlikti kvalifikuotas medicinos personalas, atsakingas uZ
standarto GMP (Geros gamybos praktikos) reikalavimy laikymasi asmeninés
higienos srityje, aplinkos y

mikrobiologinés Svaros reiklavimus pagal galiojant] standarta EN ISO 14644-1

GAMINIY PRIEZIDROS GRAFINIAI SIMBOLIAI

Jprastas skalbimo ciklas. Temperatara, nevirsijanti 70°C

LeidZiama dZiovinti dZiovykléje Zemoje temperattroje;
3 j ara 50°C

O d

Leidziama dziovinti dziovykiéje Zemoje temperatiiroje;
j ira 70°C

Dziovinti pakabinus negreziant

Balinti drauziama

Cheminis valymas draudziamas

Lyginti galima ne aukstesnéje nei 150°C temperataroje

Lyginti draudziama

Al 35

Pirmiau nurodyti simboliai iSdéstyti ant prie gaminio_prisidtos etiketés — jy
kombinacija pnklauso nuo gamlmo iezit bad it

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
Medidrape

Medidress

i K parklajs, Mayo galda parklajs,
pacienta kajas parklajs
Medidress: STANDARD klrurglskals halats, PERFECT klrurg\ska\s halals
kirurgiska kleita, ki apgérbu bikses,

krekls, Kirurgiskie svarki, kirurgiska cepure i e

PRODUKTAAPRAKSTS
ir atkartoti i ierices, kas

et

KASUTUSJUHEND
Medidrape

Medidress

komplekt, Mayo laua lina, patsiendi
jalgade kate

Medidress: STANDARD kirurgiline kittel, PERFECT kirurgiline kittel, kirurgiline
Kittel, kirurgiliste roivaste komplekt, kirurgilised piiksid, kirurgiline sark, kirurgiline
seelik, kirurgiline mits

TOOTE KIRJELDUS

un

listoganai operaciju zales. Kirurgiskos halatus, kirurgiskos parklajus, operaciju
komplektus un parklajus var izmantot péc sterilizacijas. lepriek§ minétas produktu
grupas atbilst EN 13795 standarta prasbam.

IZMANTOSANA
Atkartoti lietojamie izstradajumi ir paredzéti lietodanai ka aizsargierice, lai novérstu
infekcijas izraisitaju parnesanu starp pacientu un medicinisko personalu ki

i ja i tooted on itsiini: mis on
moeldud kasutamiseks operatsioonisaalis. Kirurgilisi kitleid, operatsioonilinu,
operatsioonikomplekte ja katteid voib kasutada parast steriliseerimist. Eespool
nimetatud rihmadesse kuuluvad tooted vastavad EN 13795 standardi néuetele.

ru

CNOCOB NPUMEHEHUA

Medidrape

Medidress
Medidrape: xupypruyeckas NpOCTbIHS, YHUBEPCAlbHbIA KOMMNEKT, Yexon Ha
cTonvk Meifo, 4exon Ha HOM nauveHTa
Medidress: xupyprideckuit xanat STANDARD, xwpyprwecmm xanat PERFECT,

pl
INSTRUKCJA UZYWANIA
Medidrape
Medidress
serweta zestaw na stolik Mayo,

pokrowiec na nogi pacjenta
Medidress: STANDARD fartuch chirurgiczny, PERFECT fartuch chirurgiczny,

OnepauMoHHOM Grioke. Xupypruueckue xanatbl, Xvpypruyeckue npocTbIHM,
ONepaLMOHHbIE KOMNAEKTbl 1 Yexmbl MOTyT GbiTb MCMONb3OBaHbI NOCNE

procedaru laika operaciju zalé un ,
un sterilizacijas”. Tos izmanto ka aizsargapgérbu / pacienta parsegu / operaciu
zales aprikojuma parklaju.

KONTRINDIKACIJAS
Nav kontrindikaciju.
SAGATAVOSANA LIETOSANAI
Ir ieteicams produktu izmazgat pirms pirmas lietosanas:
izmantot un dezinfekcijas Iidzeklus, kas
paredzéti asanai un ijai @ra lidz 70°C;
. i istati i ialas vielas un velas

mazgasanas tdens pH nedrikst parsniegt 10;

mazgasanas un zavésanas laika masinas jaudai jabt mazakai par 70%
no iekartas nominala tilpuma;

nelietojiet asus instrumentus kamér paklaj pacientu, jo tie var sabojat audumu.

PRODUKTA LIETOSANA UN KOPSANA
. Produkti var tikt paklauti $adiem posmiem:
. rr[azgééana‘

zavesana,

sterilizacija”,

izmanto$ana operaciju zals.

Etikete, kas iesUta palagos, parklajos vai halatos atlauj veikt atzimi par nakamo
produkta lietosanas ciklu. Ja produkts ir redzami bojats, tas ir jaiznem no
lietodanas neatkarigi no veikto ciklu skaita.

N

. Produktu apkope javeic saskana ar noradém, kas noraditas uz etiketes grafisku

VASTUNAIDUSTUSED
Vastungidustusi ei ole.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Enne esmakordset kasutarmist on vaja toodet pesta:
i kasutage

ja desinfitseerimiseks temperatuuril kuni 70°C;

arge kasutage antistaatilisi, antibakteriaalseid aineid ja pesupehmendeid;

pesuvee pH ei tohi olla ile 10;

pesemise ja kuivatamise ajal peab masina téituvus olema alla 70% seadme

nimimahust;

#rge kasutage patsiendi katmisel teravaid instrumente, kuna need véivad lina

kangast kahjustada.

mis on ette ndhtud pesemiseks

TOOTE KASUTAMINE JA HOOLDUS

Tooteid véivad labida jargmisi etappe:

+ pesemine,

* kuivatamine,

« steriliseerimine”,

+ kasutamine operatsioonisaalis.

Linadele, katetele voi kitlitele 6mmeldud sildile saab maérkida toote jargmise
kasutustsiikli. Kui on néha, et toode on kahjustunud, tuleks see kasutusest
korvaldada tsiiklite arvust olenemata.

ONEpaLMOHHOE NNATe, KOMMMEKT onexapl, 6piokw, sukienka operacyjna, komplet odziezy operacyjnej, spodnie operacyjne, bluza
6nysa, obka, wanoyka operacyjna, spodnica operacyjna, czepek lekarski

OMUCAHUE MSHEHMH OPIS WYROBU

Wspenusa ABNATCA Wyrohy i i s3 wyrobam\ medycznymi melokrotnego uzylku

MHOFOKpaTHOrO ans menol Ha na blok uchy

zes(awy operacyjne i pokrowce moga byc uzyte po uprzednlej s(eryhzacj\ Wyroby
z powyzszych grup spelniaja wymagania normy PN-EN 13795

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE
Wyroby wwelokrotnego uzytku przeznaczcne sq do ochrony przed transmisjg
pomiedzy podczas
i i ambulatoryjnych, po

W3apenus n3 rpynn cTaHaapty
SIHTOTSTARVE EN 13795,
Korduvkasutatavad tooted on mGeldud kasutamiseks kaitsevahendina, et valtida
gisko t patsiendi ja HA:
3 ide a]al i ja parast eelnevat Wanenna ANA 3aWnThl OT
pesemist ja ter imist”. Neid | patsiendi nepeaadn MHMEKUMOHHBIX (aKTOPOB MeXAy NaUMeHTOM

w
praniu i sterylizacji" Sluzq jako odziez barierowa / oblozenie pacjenta /

nepcuHanoM BO BpEMs ONepaTuBHbIX 8 — B

nocne TenbHOM CTUPKY 1
O JICMIONL3IOTCA B KAYeCTBE GAPLEPHOM OREXAb! | MOKDLITIA OMEPALMOHHLIX
nofeit / 4exsos Ha 06OPYAOBAHUE OMePaLMOHHON.

MPOTUBOMOKA3AHMS
OTcyTCTBUe NPOTUBONOKAIAHHiA.

NOArOTOBKA K UCMOJNb30BAHUIO
Crupka wanenvs nepen nepebiM
ANS CTUPKM CriepyeT MCnonb3oBaTh AOCTYMHbIE MolowWMe CPeacTsa,
npeHasHaveHHble ANS CTUPKA 1 AeauHdeKLn B Temnepatype Ao 70°C;

HE VCMONb30BaTh AHTUCTATUYECKUX, AHTUBAKTEPUANBHBIX 1 CMAMYaoWmX
cpencTs;

PpH motouero cpeacTsa He MOXeT BbiTb Bbilwe yYem 10;

3arpyska Npu CTUpKe W Cylike He [OMKHa

70% i

okrycie wyposazenia sali

PRZECIWWSKAZANIA
Brak przeciwwskazan.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA

Przed pierwszym uzyciem wymagane jest wypranie wyrobu:

do prania nalezy uzywa¢ dostepnych $rodkéw piorgcych przeznaczonych do
prania i dezynfekcji w temperaturze do 70°C;

nie uzywa¢ srodkéw antyelektrostatycznych, antybakteryjnych, oraz
zmigkczaczy;

pH kapieli pioracej nie moze byé wieksze niz 10;

zatadunek podczas prania i suszenia nie moze przekracza¢ 70% nominalnej
tadownosci urzadzenia;

nie stosowa¢ ostrych narzedzi do opinania serwet, poniewaz mogg one

€MKOCTY YCTPOICTBa;
. He OCTPLIX ans
4TO OHY MOTYT NOBPEAWTE TKaHb.

NPOCTLIHeH, noToMy

WUCMONb30BAHUE M YXO[ 3A U3OENUEM
1. Vapenve MoxeT NpoiiTv crneayrowume atansi:
- cupka,
+ cywka,
+ crepunusaums’,
* UCMONb30BaHME Ha ONepaunoHHoM Grioke.

kanine.

UZYCIE | KONSERWACJA WYROBU

Wyroby moga by¢ poddane nastepujacym etapom:

« “pranie,

+ suszenie,

« sterylizacja®,

- zastosowanie na bloku operacyjnym.

Wszywka naszyta na serwety, pokrowce lub fartuchy umoZliwia oznaczanie
kolejnego cyklu uzycia wyrobu. W przypadku wykrycia uszkodzenia na wyrobie,
nalezy go wycofaé z obrotu niezaleznie od przebytej ilosci cykli.

Velas zavésana; izejas temperattra max 50°C

GMP (t i n
NINYHON TUTUEHBI,

Maksymalna temperatura prania 70°C

simbolu veida saskana ar EN ISO 3758 standartu. Simbolu saraksts ir atkarigs 2. Toodet tuleb hooldada sildil graafiliste siimbolite kujul esitatud juhiste jérgi BUpKa, HAWWTAs Ha MPOCTLIHIO WAW XanaT, NO3BONAET OBO3HAYMTH Kamblil
no konkréta izstradaj kop3anas adjt Mazgat atseviski. Mazgat vastavalt standardile EN ISO 3758. Stumbolite loetelu soltub konkreetse toote nocneaylowWwmin UMK Ucronb3oBaHus uaaenus. Ecnn usnenve noepexaeHo, 2. Konserwacja wyrobow powinna odbywac sie wedtug wytycznych umieszczonych
tikai velasmasinas ar priekssjo le\adl va\ (unelvelas masinas ar centrifigas ciklu hooldus meetodist. Pesta eraldi. Pesta ainult eestlaetavates pesumasinates voi OHO [OMKHO BbiTb M3LRTO U3 UCMONbB3OBAHMA HE3ABUCMMO OT KOMUYECTBA na wszywce w postaci symboli graficznych zgodnych z PN-EN ISO 3758
Kirurgisko halatu un zavésana notiek ) giliste_kitite ja iliste roivaste 38BEPLUEHHBIX LUKITOB. Zestawienie symboli uzaleznione jest od sposobu konserwacji danego wyrobu.
kur ieteicama temperalura nedrikst parsnlegt130°c kui i toimub is, kus ei tohiks Pra¢ osobno Pra¢ tylko w pralnico-wiréwkach lub w tunelach pra\mczych
iiletada 130°C. 2. Yxon 3a nomkeH ca B wiréwka. Suszenie fartuchéw chirurgicznych i odziezy operacyjnej
3. Izmantot péc s(erilizécijas ar karstu tvaiku vahdé(é procesa (134“0 Iaiks 4 -10 pa3MellieHHbIMA Ha MeTke B Buae rpaduyeckux CUMBONOB a COOTBSTCTBMH moze odby¢ si¢ przy pomocy tunelu Finisher, gdzie zalecana temperatura nie
min.) péc 3. Kasutada pérast steriliseerimist kuiva auruga valideeritud protsessis (134°C, ¢ EN ISO 3758. Habop CUMBOMNOB 3aBUCMT OT CrocoBa yxoma 3a /aHHbIM powinna przekraczaé 130°C
javeic kvalificatam personalam saskana ar Labu RaZo$anas Praksw persomgas aeg 4 -10 min.) pé rast U méeldud Ctupate otaensHo. CTupaTb TOMbKO B CTUPANbHO-OTKUMHbIX
higiénas joma, vide kas atbilst peavad tegelema t66tajad isikliku hiigieeni MaLUMHAX MM B TYHHENSIX NSt CTUPKY, OKAHUMBAIOLMXCS LEHTPUYToiA. Cyluka 3. Stosowaé po wyjalowieniu parg wodq w procesie zwalidowanym (134°C,
tiribas prasibam saskana ar Sobrid plemermamo EN ISO 14644-1 standartu. valdkonna head tava jargides ja keskkonnas, kus on EN ISO 14644-1 standardis XMPYPTMHYECKNX XanaToB M ONEPaLMOHHON OAeXAbl MOXET OCYLIeCTBATLCA czas 4 -10 mm ) po do y ji.
B o sétestatud mikrobioloogilise puhtuse néuetele vastavad tingimused. C NOMOLLbI0 TyHHENst DUHALLEP, e PEKOMEHAYeMasi TeMNepaTypa He oMmKHa usi byé rzez personel iaj
GRAFISKIE SIMBOLI PRODUKTA KOPSANAS NORADIJUMIEM N npesbiwars 130°C. wy(yczne Dobrej Praklyk\ Wylwarzama w Zakresle hlg\eny osoblsle]
TOOTE HOOLDUSJUHISTE GRAAFILISED SUMBOLID zystosci
o . . 3. U b nocne BORSHEIM NapOM B ™ j wedlug aktualnie obowigzujacej normy PN-EN ISO T6a0,
Maksimala mazgasanas temperatdra 70°C . . npouecce (134°C, spems 4 - 10 Mw—«yr) nocne nepeynakoBku B ynakoBky,
Maksimaalne pesemistemperatuur 70°C yio Ana [OMKHa BbiTb SYMBOLE GRAFICZNE PRZEPISOW KONSERWACJI WYROBU
K , ot T
i Mpaktuu) & obnactu

Velas zavésana; izejas temperatiira max 70°C

Zavesana vertikala stavokit

Nebalinat

Nedrikst kimiski tirit

inas pie ala dras 150°C

mmﬁlE

Nedrikst gludinat

lepriek$ minétie simboli ir izvietoti uz produkta etiketes — to kombinacijas ir atkariga
no produkta kopsanas metodes. RaZotajs negaranté produkla ipasibu saglabasanu

gaminio savybiy i$ skalbimo ir

jeigu
Pazeistas gaminys turi bati nebenaudoumas

taisykliy

LAIKYMAS

Gaminiai turi bati laikomi salygose, apsauganciose nuo pazeidimo, uzter§imo,
sudrékimo ir kokybés praradimo. Gaminiai turi biti apsaugoti nuo saulés spinduliy
ir drégmés. Laikymo salygos: 5-35°C ir drégmei nevirsijant 70%. Nenaudokite, jeigu
pakuoté paZeista.

UTILIZAVIMAS
Utilizuoti kaip icil tliekas pagal galic vietos

PRANESIMAS APIE MEDICININIUS [VYKIUS

Apie medicininius jvykius pranesti adresu: qualitymanagement@tzmo-global.com

e i peracinés aprangos i skinéli:
kelnéms,

sijonams ir ope

Leidimo data: 06_2023

gadijuma. Ja produkts
ir bojats, tas \rjéizqem no lietosanas.

UZGLABASANA

Produkti jauzglaba apstaklos, kas aizsarga pret bojajumiem, netirumiem un
kvalitates zudumu. Produkti jasarga no saules gaismas un mitruma. Uzglabasanas
apstakli no 5-35°C pie mitruma limina ne vairak ka 70%. Nelietot, ja iepakojums
ir bojats.

UTILIZESANA
Iznicinatka icini i ki

vietgjiem

ZINOgANAPAR INCIDENTIEM
inot par inasi

lobal.com

7 neattiecas uz kirurgisko apgérbu komplektu, Kirurgisko kreklu, kirurgiskam

biksém, kirurgiskiem svarkiem and kirurgisko kleitu.

IzdoSanas datums: 06_2023

Trummelkuivatus; valjundtemperatuur maks. 50°C

oll&l

Trummelkuivatus; valjundtemperatuur maks. 70°C

Kuivatamine vertikaalasendis

Mitte pleegitada

Keemiline puhastus keelatud

Triikimise maksimumtemperatuur 150°C

MMKX@

Mitte triikida
Ulaltoodud stimbolid on margitud tome sIIdII — nende kombinatsioon séltub
Tootja ei séilimist pesemis- ja

steriliseerimiseeskirjade eiramise korral. Kul toode on kahjustatud, tuleb see
kasutusest kdrvaldada.

HOIDMINE

Tooteid tuleb hoida tingimustes, kus need on kaitstud kahjus(uste mustuse
ja kvaliteedi halvenemise eest. Tooteid tuleb Kaitsta paikesevalguse ja niiskuse
eest. Hoida temperatuuril 5-35°C ja alla 70% &huniiskuse juures. Mitte kasutada,
kui pakend on katki.

JAATMEKAITLUS

Kérvaldada astavalt

JUHTUMITEST TEATAMINE
lobal.com

"% ei kehti

kirurgiliste seehkuleja klrurg\hsle kitlite kohta.

séirkide, piikste,

Véljaandmise kuupgev: 06_2023

TPEGOBAHMAM MAKPOBUONOTMMECKO/ YCTOTL! COMMACHO ECTBYIOILIEMY CTAHAAPTY
ENISO 14644-1.

FPA®UYECKUE CUMBOJIbI MO YXOAY 3A U3QENUAMU

Crupka no oBbl4HOMY pexumy. C Temnepatypoit
He Bbiwe 70°C

patypHa: cywka;
nexoaHas Temnepartypa makc. 50°C

oll&!

cywka;
ucxoaHan Temnepatypa makc. 70°C

CyWwuTb B NOABELIEHHOM COCTOSHUN HE OTXUMan

Orbenusanvie 3anpeuieHo

Xumueckas uncTka sanpelieHa

PaspeweHo maauTs B Temneparype He Gonee 150°C

Suszenie w suszarce bebnowej; temperatura wyjsciowa
max 50°

Qd

Suszenie w suszarce bebnowej; temperatura wyjsciowa
max 70°

Suszenie w pozycji pionowej

Nie stosowac bielenia

Nie czyscié¢ chemicznie

ie w j 150°C

Nie prasowa¢

HLg gl 3B

Powyzsze symbole umieszczane sa na wszywce przy wyrobie — ich zeslawneme
uzaleznione jest od sposobu ji. Producent nle

TnaxeHve sanpeLleHo

N | B 3| e | (=]

B

CUMBOAbI Ha meTke, A K w3pennio — ux
KOMBUHALWA 3aBUCMT OT cnocoba yxoma sa usaenvem. [poM3BOAUTENb He
rapaHTUpyeT COXpaHeHWs CBOWCTB W3fenus B crnydae Hecobnioaewns npasun
CTUpKY 1 B cnyvae Wagenus cnepyet u3bATL ero
13 ynoTpe6neHms.

XPAHEHUWE

Vapenusi AOMXKHBI XPaHWTLCA B YCTIOBMAX, HE AONYCKAIOWNX MOBPEXAEHNS,
3ATpASHEHN HAMOKAHWS 1 NOTEpM KavecTsa. V3nenus [omkH! GbiTh 3alMLLEHb!
OT COMHEYHbIX Ny4eit U Bnarn. Ycnoeusi xpaHeHns: 5-35°C u BnaxHocTb He Gonee
70%. He wcronbayiiTe, ecru ynakoska nospexaeHa. He wucnonbaosats npu
MOBPEXAEHNN YNaKoBKY.

YTUNU3ALMA
Y

KaK otxoasl B c
MECTHBIMY HOpMam.

COOBLLEHVE O MEAWULIMHCKNX TPOUCILECTBUSIX
O MEAMUUHCKIX MPOUCLUECTBHAX COOBWATH Ha: qualitymanagement@tzmo-
global.com

"2

He pacnpocTpaHsieTcs Ha
Bny3bl, Bproku,

i opexasl,
106Kku 1

nnatest

[ata Beinycka: 06_2023

0 przepiséw prania
i sterylizacji. W przypadku uszkodzenia wyrobu nalezy wycofac go z uzycia.

PRZECHOWYWANIE

Wyroby powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych
przex oraz utratg jakosci. Wyroby

nalezy chroni¢ przed éwiatlem slonecznym oraz wilgocia. Warunki przechowywania

to 5-35°C oraz nie wiecej niz 70% wilgotnosci. Nie uzywa¢ gdy opakowanie

jest uszkodzone.

UTYLIZACJA
Utylizowaé jako odpad godnie z lokalnymi
ZGLOSZENIE INCYDENTOW MEDYCZNYCH
iei 6 lobal.com
"% nie dotyczy odziezy j, bluz , spodni

i sukienek

spodnic

Data wydania: 06_2023




