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g symbols / auf der / sur
I’ emballage /' Simboli utilizzati sulla
Simbolos usados naembalagem / Simbolos utilizados en el envase 1Jeldlések a
csomagolason / Symboly pouzité na obalu / Symboly pouzité na obale /
Simboluri utilizate pe ambalaj / Pakuotés slmbollzl Iuz Iepakojuma izmantotie
simboli / Pakendil kasutatud siimbolid / O6o3HaueHus Ha ynakoeke / Symbole
uzyte na opakowaniu

Batch code / Chargenbezeichnung / Code de lot / Codice di lotto /
Partjnummer / Cédigo do lote / Codigo de lote / LOT szém / Kod
Sarze | Kod Sarze | Numér lot / Partijos kodas / Partijas kods / Partii
number /Ko napruv/ Kod partii

Sterile. Sterilised using ethylene oxide / Steril. Mit Ethylenoxid
sterilisiert / Stériles. Stérilisation a I'oxyde d'éthyléne / Slenl\
Sterilizzazione con ossido di etilene / Steriel
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MATOSET INSTRUMENT
UMBILICAL CORD CLAMP STERILE

DESCRIPTION
Disposable plastic umbilical cord clamp.

bilical cord of a newborn.

INTENDED PURPOSE
Th igned for clamping

STERILITY
The device is delivered sterile, sterilised with ethylene oxide.

ethyleenoxide / Estéril. Esterilizado por 6xido de etileno / Ay
Esteriizado por 6xido de etileno / Steril, efilénoxiddal sterilizalt /
STERILE |EO| | Sterilni. I Sterilné.

TION FOR USE AND HOW TO USE
1. Before using, always check the locking system. Do not use the clamp, if the system
isincomplete or locked.
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MATOSET INSTRUMENT
STERILE NABELSCHNURKLEMME

BESCHREIBUNG
Einweg-Nabelklemme aus Kunststoff.

VERWENDUNGSZWECK
Die Kl [

des N bestimmt.

STERILITAT
Das Erzeugnis wird steril geliefert und ist mit Ethylenoxid sterilisiert.

VOR UNG FUR DIE JNG UND ANWENDL
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MATOSET INSTRUMENT .
PINCE CORDON OMBILICAL STERILE
DESCRIPTION

La pince pour cordon ombilical & usage unique.

USAGE PREVU
La pince est utilisée pour clamper le cordon ombilical d'un nouveau-né

STERILITE
Le dispositif est fourni stérile, stérilisé a l'oxyde d'éthyléne.

1. Uberpriifen Sie vor der immer das Nicht 3
wenn das System unvollstandig oder gesperrtist.

sterylizacji

Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas réutiliser / Non
fizzaro [ Nt oprieu gebrikon | Nao reutizar / No reutlizar |
Egyszer

opakovane / Anu se reulll\za I Pakartotinai nenaudoti / Neizmantot
atkartoti / Mitte korduvkasutada / He vcnonssosats nostopHo / Nie
uzywat powtérie

Read the instructions for use / Gebrauchsanleitung befolgen/ Lire le
mode d'emploi / Leggere le istruzioni di uso / Voor gebruik instructie
raadplegen / Consultar as instrugdes antes de usar / Consultar las
instrucciones de uso / Kovesse a hasznalati Gtmutatot / Prectste si
névod k pouZiti/ Oboznamte sa s ndvodom na pouZitie / Consultai
instructiunile nainte de utilizare / Skaityti naudojimo instrukcija /
Skatit lietosanas mstrukcuu ! Lugeda kasutusjuhendit / Mepen

E@@

MDMMOWBHAD | Zap07re) ig 2 nstnlkeje UByWaNia

Keep away from sunlight / Nicht dem Sonnenliicht aussetzen /
Stocker & Iabri du soleil / Proteggere contro i raggi del sole /
Beschermen tegen zonlicht / Proteger da luz solar / Mantener lejos
de la uz soler / Napfényio| tavol arands / Chvare pred sunecnim
zafenim | Chrénit pred sinecnym svetiom / A se feri de lumina
Sorelui/ Saugoli o saulas spinduly/ Sargat no satles gaismas /
Kaitsta péikesevalguse eest / He ponyckath Boapeicraus
J Chronic §

W/,
Tk

Keep dry / Vor Nasse schiltzen / Stocker @ [abri de Mhumidité /
Conservare in condizioni protette contro lumidita / Droog bewaren /
.. Proteger da humidade / Proteger de la humedad / Nedvességtsl
Védet, széraz helyen tarolando / Skladujte v suchu / Skladovat vo
vodeodolnom prostredi / Pastratj produsul uscat / Laikyti patalpose,
apsaugotose nuo drégmes. / Uzglabat apstaklos, kas pasarga no
saslapinasanas. / Hoida kuivana / XpaHATb '8 yorioBusX He
P w
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Medical device / Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo
medico / Medisch hulpmiddel / Dispositivo médico I Producto

sanitario / O eszkoz

Zaravelnicka pomocka / Dispozilly medical / Medicinos  Iranga !
e/ / vie |

Wyroh medyczny

Single sterle barrer system | Einfaches Steribarreresyster |
Systeme d'une barriére stérile unique / Sistema di barriera sterile
slngu\u/ Enkel steriel barrieresysteem / Sistema de barreira estéril
Gnica / Sistema de barrera estéril Unica / Egyszeres steril
hatdrolérendszer / Jednoduchy systém sterilni bariéry / Jeden
sterilny_bariérovy systém / Sistem cu bariera sterila unica )
Vienguba sterili apsauginé sistema / Viena sterila barjeru sistéma /
Uhe  steriilse_barjadriga_sUsteem | Cuctema oauHapHoro
/System bariery sterylnej

Catalogue number / Bestellhummer / Numero de catalogue /
Numero di catalogo / Catalogusnummer / Numero de catalogo /
Nimero de_catalogo / Katalégusszam / Katalogové éisio /
Katalégove islo / Numér de catalog / Katalogo numeris / Kataloga
numurs / Katalooginumber / Homep no karanory / Numer
katalogowy

EO

Unique Device Identifier / Eindeutige Produktkennung / Identifiant
unique du cisposi / Identiicatore dispositv univoco / Unieke
unica
tnica_del producto / Egyedi caskesamoats | Jedineény
identifikator prostredku / Unikatny  identifikator pomécky /
Identificator unie al_ dispozitvuur | Unikalusis ‘priemoncs

1 Uni i adme

vanenws / Ni Wyrobu

Dispose of as medical waste in accordance with local regulations.

REPORTING INCIDENTS
Report medical incidents: qualitymanagement@tzmo-global.com

DATE/LEAFLET VERSION
Date ofissue:12_2024

\TION A L'UTILISATION ET CONSEILS D'UTILISATION
. Contréler le systéme de blocage avant l'utilisation de la pince. Ne pas utiliser si le
systéme n'est pas complet ou bloqué.

ENTSORGUNG .
Als medizinischer Abfall in (

mit den geltenden ortlichen Vorschriften
entsorgen.

MELDUNG VON MEDIZINISCHEN ZWISCHENFALLEN
Meldung tiber

lobal.com

DATUM/VERSION DES MERKBLATTS
Verdffentlichungsdatum:12_2024

pomocou etylénoxidu / Steril. Sterilizat cu oxid de mena 1 Sterilu. 2. Check the thickness of umbilical cord. In case of thin umbilical cord it may be 2. Uberprufen Sle die chke der Nabelschnur Wenn die Nabelschnur dinn ist, 2. Vérifier 'épaisseur du cordon ombilical. Sile cordon ombilical est trop fin, il peut &tre
Sterilizuota etileno oksidu / Sterils. Steriliza mantojot necessary to fold it before applying the clamp to obtain greater resistance when muss g vor dem gen der Klemme gefaltet werden, um beim nécessaire de le plier avant dinstaller la pince, pour obtenir une plus grande
efilenoksidu /_Steriiline. Steriliseeritud e'mee"oksudlga ! locking the clamp. Klemme mehr uleisten résistance au blocage de la pince.
W@g,‘;’\:;:sfe;’e%gm‘?ﬁaﬁ’ uACHoM  aTureHa | Jalowe. 3. Place the cord in the very middle of the clamp body. 3. Legen Sie die Nabelschnurin die Mitte des Klemmenksrpers. 3. Mettre le cordon ombilical au centre de la pince.
bl pomoca tlenku etylenu 4. Make sure that no object blocks this place (e.g. gauze swabs, surgical instruments, 4. Stellen Sie sicher, dass keine de den Bereich i (z. B. 4. S'assurer qu'aucun objet ne bloque pas ce lieu (p.ex. boutons, instruments
Worufochred, by T Hersiler [ Fabriud o | Fobbrcato d 7 etc.). Mullbinden, chirurgische Instrumente usw.). chirurgicaux etc).
u Gep"’d“?e"’ door / Fabricado o & / Fabri ‘;ado or / / 5. Close the clamp until it is completely locked and clicks. Make sure that the clamp 5. SchlieRen Sie die Klemme, bis sie einrastet und Klickt. Vergewissern Sie sich, dass 5. Fermer la pince jusqu'a ce qu'elle se verrouille. Un déclic retentira. S'assurer que
\yrobeno Vyrobea Fabricat do a"""“"as lzgatavojis T°°‘Ja is securely closed and it cannot be opened by hand. Cut the umbilical cord die Klemme sicher geschlossen ist und nicht mit den Handen gedffnet werden kann. la pince est bien fermée et que I'on ne peut pas l'ouvrir avec les mains. Couper
te pi ting slipping off the clamp. Schneiden Sie die Nabelschnur nach den geltenden Normen in einem Abstand, le cordon ombilical selon les normes en vigueur, & une distance empéche la pince
Date of manufacture / Hefs|e|‘uﬂ95da|um / Date de fabrication / 6. Make sure thatthe end of the umbilical cord does not bieed, der ein Verrutschen der Klemme verhindert. de glisser.
gea'vaag‘rifcaabcblg":alzg’;‘;n/ézr%?;ﬂ:‘zdf%’g‘jga‘}y.argsyfa/bgg?fya"°v/;§§cal 7. Regularly check for signs of bleeding due to an untight clamp or a damaged 6. Stellen Sie sicher, dass das Ende der Nabelschnur nicht blutet. 6. S'assurer que le cordon ombilical ne saigne pas.
Data fabricafiei / Pagaminimo. data | 2gatavosanas. datume / umbilical cord. 7. Kont T auf aufgrund einer 7. Contrdler réguliérement les signes de saignement dus & une fuite de la pince ou
Tootmiskuupéev / [lata waroTosneHys / Data produkcji undichten Kl der einer ) aun cordon ombilical endommagé.
Use by Verwendbar bis / A uiiser avant le / Utiizzare prima di/ Te CONTRAINDICATIONS ' )
gebruiken tot 1 Usar até / Utlizar antes de | Folnasznalhato | Do notuse the device for indications other than those specified in this instruction. KONTRAINDIKATIONEN CONTRE-INDICATIONS
PouZitelné do / Spotrebovat do / Utilizati pana la / Naudoti iki / Verwenden Sie das Erzeugnis nicht fir andere als die in dieser Anweisung Ne pas utiliser ce dispositif pour des fins autres de ceux indiqués d: labrochure.
Lietosana pirms / Kasutada kuni / Cpok ropHocT / Uzy¢ prze PRECAUTIONS angegebenen Zwecke. i X
Do not use if package is damaged / Verwendbar solange Packung 1. The device is intended for use by qualified personnel only. MESURES DE SECURITE
unversehrt / Ne pas utiiser si lemballage est endommagé / Non 2. The device is sterile, it is not allowed to re-sterilise it. VORSICHTSMASSNAHMEN 1. Ledispositifa utiliser uniquement par le personnel qualifié.
utilizzare se la confezione & danneggiata / Niet gebruiken wanneer 3. The device cannot be used after the expiry date. 1. Das Produktist nur fir die Verwendung durch qualifiziertes Personal bestimmt. 2. Produitstérile, il estinterdit de le restériliser.
de verpakking is beschadigd / Ndo usar caso haja danos na 4. Do not use it if the sterile package is opened or damaged. If the package 2. Steriles Produkt, kann nicht erneut sterilisiert werden. 3. Ne pas utiliser le dispositif aprés la date de péremption.
embalagem / No utilizar si el envase esta dafiado / Sérilt is damaged or unintentionally opened, the device should be treated as 3. Da is ni des Ver rwenden. 4. Ne pas utiliser le dispositif si I'emballage est ouvert ou endommageé. Si par hasard
i /Nepuz“",a“t!“’fp”pa VA U’ NopouZiveile.P m’f alve ‘fa”;' and unsuitable for use. 4. Nicht , wenn die gedffnet oder ist. Wird die remballage est endommagé ou ouvert, le produit doit étre considéré comme non
Bmbalajul esto_oeteriorat | Nenaudot, joi paseista paiote 5. Use the devices only in the form as provided. oder versehentlich gedffnet, ist das Erzeugnis als unsteril stérile etinutiisable.
Nelietot, ja iepakojums ir bojats / Mitte kasutada, kui pakend on 6. The device is intended for smgle use only A reuse of the device is associated with und furden Gebrauch ungeeignet zu behandeln 5. Utiliser les dispositifs en forme fournie.
e naKoBivt the loss of functional 5. Das in der 6. Ce dispositi est destiné & un usage unique. La réutiisation du dispositf entraine
/Nie uzywa, jesli opakowanie jest uszkodzone 6. Das Erzeugnis ist nur zum elnmallgen Gebrauch bestimmt. Eine une perte d és fonctionnelles du produit et n'est pas autorisée.
Do not resterilize / Nicht der wiederholten Sterilisation unterziehen / STORAGE Verwendung fiihrt zum Verlust der
Ne pas res(enllserINon nster\llzzarelN\etcpnleuws(erlhserenINao Storage and transport are in accordan und ist nicht zulassig. STOCKAGE
“Summary of storage and transport condmons for TZMO SA fnlshed Les conditions de stockage et de transport sont conformes aux informations fournies
OPaIkmiané '/ ;ﬁslet""foviﬂ‘ iﬂﬁﬂ‘\m& n/ N'(J relsie"";a\' K/ F’gkaﬂﬂlr'\f' devices”. LAGERUNG enannexe « Conditi des dispositifs TZMO SA».
nesterilizuoti / Nesterilizst atiartati / Mitts sterilissarida korduvalt / He Die Lager- und Transportbedingungen entsprechen den Angaben im Anhang
ronseprar, MosTopHoi crepnu3auym / Nie poddawaé ponownej UTILISATION “Bedingungen fir die Lagerung und den Transport von Erzeugnissen der TZMO SA". TRAITEMENT DES DECHETS

Eliminer le dispositif comme un déchet médical conformément aux réglementations
locales en vigueur.

NOTIFICATION DES INCIDENTS MEDICAUX
Notifier les incidents médicauxal’
qualitymanagement@tzmo-global.com

DATE/VERSION BROCHURE
Date d'édition :12_2024
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MATOSET INSTRUMENT

PINZA STERILE PER CORDONE OMBELICALE
DESCRIZIONE
La pinzain plastica per cordone ombelicale & il dispositivo monouso.
USOPREVISTO

Lapinzaéil itivo per
lanascita

il cordone del neonato subito dopo

STERILITA
Ildispositivo viene fornito sterile, dopo la sterilizzazione all'ossido di efilene:

PREPARAZIONE ALL’'USO E MODO DIUSO

nl
MATOSET INSTRUMENT
STERIELE NAVELSTRENGKLEM
BESCHRIWVING

Kunststof navelstrengklem voor eenmalig gebruik.

BEOOGD GEBRUIK
De klem is bedoeld voor het afklemmen van de navelstreng van de pasgeboren baby.

STERILITEIT
Het product wordt steriel geleverd, gesteriliseerd met ethyleenoxide.

VOORBEREIDINGVOORGEBRUIKEN GEBRUIKSWIJZE
- Voor gebruik contrcleer altiid het vergrendelsysteem. Niet gebruiken als het

1. Prima dell'uso controllare il sistema di bloccaggio. Non utilizzare il itivo se

pt

MATOSET INSTRUMENT i
PINCA DE CORDAO UMBILICAL ESTERIL
DESCRIGAO

Pinga de cordao umbilical de plastico descartavel.

INDICAGAO
Apinga é projetada para prender o cord&o umbilical de um recém-nascido.

ESTERILIDADE
Oprodutoé gue estéril, il oxido de etileno.

PREPARACAO PARAUSO E MODO DE USAR
. Antes de usar, verifique sempre o sistema de travamento. N&o use a pinga,
se o sistema estiver incompleto ou travado.

es
MATOSET INSTRUMENT
PINZA PARA CORDON UMBILICAL
DESCRIPCION
Pinza de plastico desechable para cordon umbilical.
USOPREVISTO
La pinza esta indicada para apretar el cordon umbilical de un recién nacido.
ESTERILIDAD
Elproducto i tads teril. iliza con 6xido de etil

PREPARACION PARAEL USOYMODO DE EMPLEO

. Antes de usar, controle siempre el sistema de blogueo. No lo use si el sistema esta
incompleto o bloqueado.

Compruebe el grosor del cordon umbilical. En caso de ser fino, puede ser necesario

.N

I a pinza para conseguir una mayor resistencia.
Cologue el cordon umbilical en la mitad dela pinza
Asegurese de que no haya ningin objeto bloqueando esta zona (p. ej. gasas,

ro

@

etc.).
Cierre la pinza hasta que se bloquee y haga clic. Asegtirese de que la pinza esté
bien cerrada y no se pueda abrir con las manos. Corte el cordon umbilical
de acuerdo con las directrices generales, a una distancia que impida que la pinza
sedeslice.

6. Confirme que el extremo del cordén umbilical no sangre.

7. Compruebe cada poco que no haya sintomas de hemorragia por culpa de una
pinza mal cerrada o un cordén umbilical dafado.

CONTRAINDICACIONES

El producto no se debe usar para i distintas a las en estas

instrucciones.

PRECAUCIONES

- Elusodel product
téril, nose, d

No usar el prod di és de lafechad

No usar si el envase eslerl\ esta abierto o dafiado. En caso de que el envase

se dafie o se abra por accidente, el producto se debe considerar no estéri

einutilizable.

Usarlos productos solo en su forma original.

El producto esta indicado para un solo uso. Su reutilizacién esta asociada a una

pérdida de las propiedades funcionales del producto y esta prohibida.

para el personal cualificado.

N

o0

ALMACENAMIENTO
L

il sistema non & completo o rimane bloccato 2. Controleerde dikisvande navelslreng Als de navelstreng dun s, kan het nodig Zun 2. Verifique a espessura do cordéo umbilical. No caso de cordgo umbilical fino pode

2. Controllare lo spessore del cordone ombelicale. Se il cordone ombelicale & troppo om deze te vouwen voordat de klem wordt odater meer serr dobré-lo antes de aplicar a pinga para obter maior resisténcia ao
fine, pud essere necessario piegarlo prima di applicare la pinza, per ottenere una hetklemmen ontstaat. travara pinga.
maggiore resistenza al serraggio. 3. Plaats de navelstrengin het midden van de klem. 3. Cologue o cord&o bem no meio do corpo da pinga.

3. Mettere il cordone ombelicale al centro della pinza. 4. Verzeker jezelf ervan dat er geen enkel voorwerpd\tgebled blokkeert (bijvoorbeeld 4. Certifique-se de que nenhum objeto blogueie este local (por exemplo,

4. Assicurarsi che nessun oggetto blocchi questo posto (ae. bottoni, strumenti de gaze, instrumentos cirtirgicos, etc.).
chirurgici etc.). 5. Sluit de klem tot hij blokkeert en vastklikt. Verzekerieze\iervan dat de klem stevig 5. Feche a pinga até que esteja completamente travada e dé um clique. Certifique-se

5. Chiudere la pinza finché non si blocca e scatta. Assicurarsi che la pinza sia ben gesloten is en niet met de handen geopend kan worden. Knip de navelstreng door de que a pinga esteja bem fechada e que n&o possa ser aberta manualmente. Corte
chiusa e la sua apertura a mano sia impossibile. Tagliare il cordone ombelicale volgens de geldende normen, op zodanige afstand dat de klem niet kan o corddo umbilical respeitando as normas aplicaveis, a uma distancia que evite
secondole norme vigenti, a una distanza che \mpedisca alla pinza di scivolare. verschuiven. o escorregamento da pinga.

6. cordon angui 6. Controleer of het uiteinde van de navelstreng niet bloedt. 6. Certifique-se de que a extremidade do corddo umbilical ndo sangra.

7. Controllare regolarmente che non VI slano segm dl emorragia dovuti alla perdita 7. Controleer regelmatig op tekenen van bloeding door een niet dichte klem of 7. Verifique regularmente se ha sinais de sangramento devido a uma pinga
dellapinzao beschadigde navelstreng. oua dao umbilical

CONTROINDICAZIONI CONTRA-INDICATIES CONTRAINDICAGOES

Non util; il itivo per usi diversi da quelli specificatinel p puscolo. Gebruik het product alleen bijindicaties genoemd in deze instructies. Nao use o produto para outras ir des além d tainstrugo.

PRECAUZIONI VOORZORGSMAATREGELEN PRECAUGOES

10 ¢ destinat Il'uso dal 1. Het productis uitsluitend bestemd voor gebruik door gekwalificeerd personeel. 1. Oprc‘ to desti aser penas por pessoal

2. Il di itivo ste di i 2. Steriel product, kan niet opnieuw worden gesteriliseerd. 2. téril, néoé il

3. Nonutlhzzarel\dlsposmvodopoladaladlscadenza 3. Niet na jken van de . 3. duto n& er validad

4. Non utilizzare il se la & aperta o In caso 4. Niet gebruiken als de steriele open of is. Als de verpakking 4. Nau o utilize se a embalagem esteril eshver aber(a ou danlﬁcada Se aembalagem
di confezione danneggiata o aperta per caso, il di deve esser of toevallig geopend is, behandel het product als niet-steriel estiver aberta involt deve ser tratado como
non sterile e inutilizzabile. en ongeschikt voor gebruik. n&o estérile inadequado parauso.

5. Utilizzare i dispositivi solo in forma fornita. 5. Gebruik de producten alleen in de geleverde vorm. 5. Use os produtos apenas na forma fornecida.

6. Il dispositivo monouso. Il riutilizzo comporta la perdita delle proprieta funzionali del 6. Het product is alleen voor eenmalig gebruik bedoeld. Herhaald gebruik brengt een 6. O produto destina-se apenas a uma tnica ullllzagao Areutiizagao do produto esta
dispositivo e non & consentito. verlies van de functionele eigenschappen van het product met zich mee en i aperdade

is ontoelaatbaar.

IMMAGAZZINAMENTO ARMAZENAR

Le condizioni di immagazzinamento e trasporto sono conformi alle informazioni BEWAAROMSTANDIGHEDEN As condlqoes de armazenamento e transporte estéo de acordo com as i o]

contenute nell'allegato “Condizioni di immagazzinamento e trasporto dei dispositivi De bewaar- en ver conform de i in de bijlage do anexo “Resumo das de dos produtos

TZMOSA”. ‘B van van TZMO SA". acabados da TZMO SA”

SMALTIMENTO VERWIJDERING UTILIZAGAO

Smaltire l dispositivo come rifiuto medico conforme ai regolamentilocaliin vigore.

NOTIFICADEGLIINCIDENTIMEDICI
Notificare gliincidenti medici all'indirizzo seguente:
qualitymanagement@tzmo-global.com

DATA/VERSIONE OPUSCOLO
Datadirilascio:12_2024

Als medisch afvalin o ing met i i .

MELDEN VAN MEDISCHE INCIDENTEN
Melden van medische incidenten: qualitymanagement@tzmo-global.com

DATUM/VERSIE VAN DE BIJSLUITER
Datum van uitgifte:12_2024

Descarte como lixo médico de acordo com os regulamentos locais.

RELATORIO DEINCIDENTES
Relatar i lobal.com

DATA/VERSAO DO FOLHETO
Data de emisséo:12_2024

y descritas en el anexo
"Condiciones de a\macenamlento ytransporte de Ios productos de TZMO SA".

DESECHO
Desechar como p de de lasr ivas locales.

NOTIFICACION DE INCIDENTES MEDICOS
6 édicos:

lobal.com

FECHA/VERSION DEL FOLLETO
Fecha de expedicion:12_2024

hu
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KOLDOKZSINOR CSAT STERIL
MEGNEVEZES
Egyszer hasznalatos miianyag ksldskzsinor csat
RENDELTETES

Acsatot Ujsziiléttek kéldokzsinérjanak elszoritasara tervezték.

STERILITAS
Atermék steril, efilén-oxiddal van sterilizélva.

ELOKESZITES AHASZNALATHOZ ES AHASZNALAT MODJA
. Hasznalat elétt mindig ellendrizze a zarérendszert. Ne hasznélja a csatot,
ha a rendszer hianyos vagy zarva van.
P 5 KBIdBKZSInG .

2. Vékony kldokzsinor esetén sziikség lehet
annak 6sszehajtasara a csat alkalmazasa elétt, hogy nagyobb ellenallast érjen el
acsatrogzitésekor.

3. Helyezze a koldokzsinort a szoritotest(csat) kozepére.

4. Ugyelien arra, hogy semmilyen targy ne zarja el ezt a helyet (pl. gézlapok, sebészeti
eszkozok stb.).

5. Zarjale a csatot, amig az teljesen be nem zarodik és be nem kattan. Gy6z6djon meg
rola, hogy a csat biztosan zarva van, és kézzel nem lehet kinyitni. Vagja el
a az a olyan ta
hogy a csat ne tudjon réla lecsuszni.

6. Gy6z6djon meg arrol, hogy a ké\dokzsmér vege nem vérzik.

7 ogy az csat, vagy a sérilt koldokzsinor
miatt nem jelentkeznek-e vérzésje\ei.

ELLENJAVALLATOK

Ne hasznalja a terméket a jelen hasznalati ita ol elteré j:

OVINTEZKEDESEK

1. Aterméket csak 6 alhatja.

2. Atermék steril, nem szabad Ujra sterilizalni.

3. Atermék a lejarati ido utan nem hasznéalhato fel.

4. Ne hasznélja, ha a steril csomagolas bontott vagy megsériilt. Ha a csomagolas
megsériilt vagy véletientl felbontottak, az eszkdzt nem sterilként kell kezelni,
és hasznalatra alkalmatlan.

5. Atermékeket csak eredeti formaban hasznalja fel.

6. A termék kizarolag egyszeri felhasznalasra szolgal. A termék Ujrafelhasznalasa
atermék funkcionalis jar é

TAROLAS

A tarolasi és szallitasi feltételek megegyeznek a mellékletben talalhato "A TZMO SA

késztermékek térolasi és szallitasi cimd umban

foglaltakkal

HULLADEKKEZELES
ULLADER
y

INCIDENSEK JELENTESE
Az o

lobal.com cimen jelentse.

DATUM/HASZNALATI UTMUTATO VERZIOJA
Akiallitas datuma:12_2024
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POPIS

MATOSET INSTRUMENT
SVORKA NA PUPECNi SNURU

UCEL POUZITI

Svorkaje uréena pro sevieni pupeéni $iiry novorozence.
STERILITA

Vyrobek je dodavan sterilni,

PRIPRAVANA POUZITi ANAVOD K POUZITI
1. Pfed pouzitim vzdy zkontrolujte uzamykaci systém. NepouZivejte svorku, pokud je
systém nedplny nebo uzaméeny.

2. Zkontroluite tloustku pupecni siry. V pripads tenké pupecni fiiiry miize byt nutné
jipred aplikaci svorky sloZittak, aby se dosahlo vétsiho odporu pfi zajistént svorky.
U i $tru primo d jistovaci svork

ro

Ujistéte se, Ze toto misto neblokuje zadny dalsi predmét (napf. gazové tampony,
chirurgické nastroje atd.).

Zaviete svorku, dokud neni zcela zajisténa a nezacvakne. Ujistéte se, Ze svorka je
bezpecné uzaviena a nelze ji otevfit rukou. Pfestfihnéte pupeéni iidru tak, aby byly
dodrzeny pfislusné standardy na délku, ktera zabrani vyklouznuti ze svorky.
Ujistéte se, Ze konec pupe&ni $ilry nekrvaci.

Pravidelné kontrolujte, zda nejsou patmné znamky krvaceni v disledku netésné
svorky nebo poskozené pupeéni $itry.

L

Ne

KONTRAINDIKACE
Nepouzivejte vyrobek pro jiné cely, nez jsou uvedeny v tomto névodu.

BEZPECNOSTNi POKYNY

Vyrobek je uréen pouze pro kvalifikovany personal.

Vyrobek je sterilni, neni dovo\enolej znovu slenllzoval

Vyrobek nelze pouzivat po uplynuti doby

. NepouZivejte jej, pokud je sterilni obal otevieny nebo poskozeny. Pokud je
obal poskozen nebo nelmysiné otevien, je tieba s vyrobkem zachazet jako
s nesterilnim a nevhodnym k pouZiti.

Produkty pouzivejte pouze v podobé, v jaké byly dodény.

Vyrobek je uréen pouze k jednorazovému pouziti. Opakované poutiti vyrobku je
spojeno se ztratou funkénich vlastnosti vyrobku a je nepfipustné.

Ealad i
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SKLADOVANi
Podminky skladovani a prepravy jsou v souladu s informacemi v pfiloze "Souhrn
podminek skladovani a prepravy hotovych vyrobki TZMO SA".

LIKVIDACE
Likvidujte jako zdravotnicky odpad v souladu s mistnimi predpisy.

HLASENI UDALOSTI

Hiageni udalosti: lobal.com

DATUM/VERZE LETAKU
Datumvydani:12_2024
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POPIS
Jednorazova plastova svorka na pupotnu $ndru.

MATOSET INSTRUMENT
STERILNA SVORKA NA PUPOENU SNURU

POUZITIE
Svorka je uréena na upnutie pupo&nej Sniry novorodenca.

STERILITA
Produkt sa dodava sterilny, sterilizovany etylénoxidom.

NAVOD NAPOUZITIE
. Pred pouzitim vzdy skontrolujte uzamykaci systém. NepouZivajte svorku,
ak je systém netpiny alebo zablokovany.

ro

[]

DESCRIERE
Clema de unicé folosinta din plastic pentru cordon ombilical.

MATOSET INSTRUMENT
CLEMA PENTRU CORDON OMBILICAL STERILA

SCOPUL PROPUS
Clema este conceputa pentru a fixa cordonul ombilical al unui nou-nascut

STERILITATE
Produsul se livreaza steril, sterilizat cu oxid de efilena.

PREGATIREAPENTRU UTILIZARE $IMODUL DE UTILIZARE

. Tnainte de utilizare, verificati intotdeauna sistemul de blocare. Nu utilizati clema daca
sistemul este mcompletsau blocat.
Verificati grosimea cordonului ombilical. In cazul cordonului ombilical subtire poate
fi necesar sa il pliat inainte de a aplica clema pentru a obtine o rezistenta mai mare

Asezah cordonu\ ombilical chiar fn mijlocul corpului clemei.

. ti-va ca niciun obiect nu blocheaza acest loc (de exemplu, tampoane de tifon,
instrumente chirurgicale etc.).

2. Skontrolujte hriibku pupocnej sntry. V pripade tenkych pupognych snir moze byt 2.
potrebné ich pred aplikaciou svorky zlozit, aby sa dosiahol v&&si odpor
priuzamykani svorky. lablocarea clemei
3. Umiestnite $ndru do stredu uzamykacej koncovky. 3.
4. Uistite sa, Ze miestt svorky nie je é ziadnym inym 4,
(napr. gazovy tampén, chirurgické nastroje atd.).
5. Zatvorte svorku, kym nebude Uplne zaistena a nezacvakne. Uistite sa, Ze svorka 5.

je bezpetne uzavretd a neda sa otvorit rukou. Odstrihnite pupo&nu $ndru
prizachovani platnych noriem vo vzdialenosli ktora zabrani jej uvolnenie zo svorky.
6. Uistite sa, e koniec pupocnej $ndry nekrv:
7. Pravidelne kontrolujte znamky krvécama v dos\edku neutiahnutej svorky alebo
poskodenej pupoénej Snary.

KONTRAINDIKACIE
Nepouzivajte vyrobok nainé uréenie, ako st uvedené v tomto navode.

UPOZORNENIE

1. Produkt je uréeny na pouZitie a riadne
personalom.

2. Pmdukueslen\n me;edovolené hocpakovanestenllzoval

3. Produkt

4. Produkt sa nesmie pouzit v pripade, 2 je poskodeny, ma poskodeny povrch alebo
jeznedisteny.

5. Produkty pouzivajte iba v uvedenej forme a vefkosti.

6. Produkt e uréeny iba na jednorazové pouzitie. Opétovné pouZiie produktu méze
sposobif alebo vazne dravia a ohrozenie Zivota pacienta.

SKLADOVANIE
Skladovacie a prepravné podmienky st v sulade s informaciami v prilohe ,Sthrn
podmienok skladovania a prepravy produktov TZMO SA”".

LIKVIDACIA
Zlikvidujte ako medicinsky odpad v stlade s platnymi predpismi.

HLASENIAKOMPLIKACII
nahlaste:

lobal.com

DATUM/VERZIA LETAKU
Datum vydania:12_2024

. Inchideti clema pana cand se blocheaza complet si face clic. Asigurati-va ca clema
este bine inchisa si ca nu poate fi deschisa manual. Taiati cordonul ombilical pastrand
standardele apllcabl\e la distanta prevenind alunecarea de peclema.

Asigurati-vé ca capatul cordonului ombilical nu sangereaza.

Verificati in mod regulat daca existd semne de sangerare din cauza unei cleme
nestrénse sau a unui cordon ombilical deteriorat.

No

CONTRAINDICATIl
Nu utiizat produsul pent

It

MATOSET INSTRUMENT

STERILUS VIRKSTELES SPAUSTUKAS
APRASYMAS

i It is virkStelés
PASKIRTIS
yra skirtas uzspausti virkstelei.

STERILUMAS

Produktas yra tiekiamas sterilus. Jis sterilizuojamas etileno oksidu.

PARUOSIMAS NAUDOJIMUI IR NAUDOJIMO GAIRES
1. Prie§ naudodami, visada patikrinkite uzrakto sistema. Nenaudokite spaustuko,
jeigu sistema yra nepilnos komplektacijos arba uzrakinta.

n aceastail

PRECAUTII

Produsul este destinat utilizarii numai de catre personal calificat.

Produsul este steril, nu este permisa resterilizarea lui.

Produsul nu poate fi utilizat dupa data de expirare.

. Nu-l utilizati daca ambalajul steril este deschis sau deteriorat. Daca ambalajul este
deteriorat sau deschis neintentionat, dispozitivul trebuie tratat ca nesteril si nepotrivit
pentru utilizare.

Utilizati produsele numai in forma prevazuta.

Ealad e
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Produsul este destinat doar pentru 0 singura utlllzare o reu(ll\zare a produsu\ul este
asociata cu pierderea f f

DEPOZITARE

Conditiile de depozitare si transport sunt in
,Rezumatul conditiilor de depoz\'are sitransport pentru produsele finite TZMO SA%.

UTILIZARE
Aruncati ca deseu medical in conformitate cu reglementarile locale.

RAPORTAREA INCIDENTELOR
Raportati incidentele medicale: qualitymanagement@tzmo-global.com

DATA/VERSIUNE PROSPECT
Data emiterii:12_2024
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APRAKSTS
Vienreizlioto

MATOSET INSTRUMENT
NABAS KLEMME STERILA

PAREDZETAIS MERKIS
Nabas klemme ir

STERILITATE
Izstradajums tiek piegadats sterils, sterilizts ar efiléna oksidu.

SAGATAVOSANA LIETOSANAI
1. Pirms vienmeér kes
jasistémair nepilniga vai blokéta.

sistému.

Klemmu,

2. Patikrinkite virkstelés storj. Jeigu virkstelé yra labai plona, gali reikti sulenkti j 2. Parbaudiet nabassaites biezumu. Planas nabassaites gadijuma pirms nabas
uzdedant spaustuka, tam, kad uZrakto sistema sutikty pakankama pasiprie klemmes uzlik$anas to var bat nepieciesams salocit, lai iegttu lielaku pretestibu
3. Virktele dékite per patj spaustuko vidurj nabas klemmes blok&sanas laika.
4. Isitikinkite, kad joks objektas (pvz., marlés tamponai, chirurginiai instrumentai ir t.t.) 3. Novietojiet nabassaiti klemmes korpusa centra.
neuZstoja Sios vietos. 4. Pa inieti ka neviens $ i $o vietu , marles
5. Spauskite spaustuka, kol jis visiskai uzsirakina ir pasigirsta spragteljimas. salvetes, kirurgiskie instrumenti utt.).
|sitikinkite, kad spaustukas yra saugiai ir tvirtai uZspaustas ir negali bati laisvai 5. Aizveriet nabas klemmi, lidz ta ir pilnba blokéta un nokliksk. Parliecinieties, ka
nuimtas rankomis. pkite virkstele, standarty tokiu nabas klemme ir drosi aizvérta un to nevar atvért ar roku. Pargrieziet nabassaiti,
atstumu nuo spaustuko, kad jis negaléty nuslysti nuo virkstelés. saglabajot piemérojamos standartus, tada attaluma, lai novérstu nabas klemmes
6. [sitikinkite, kad pro virkstelés gala nebéga kraujas. noslidasanu.
7. Nuolat tikrinkite, ar dél nesandaraus spausluko ar pazeistos virkStelés nebéga 6. Parliecinieties, ka nabassaites gals neasino.
kraujas. 7. Regulari parbaudiet, vai nav asinosanas pazimju no valigas nabas klemmes vai
bojatas ka nabassaites.
KONTRAINDIKACIJOS
$io produkto, esant kitoms indikacij nei Sioje doji KONTRAINDIKACIJAS
instrukcijoje. i jiet izstradajumu citam iznemot tas, kas aprakstitas $aja
X instrukcija.
ATSARGUMO PRIEMONES
1. yra skirt: doti tik PIESARDZIBAS PASAKUMI
2. yra sterilus. Zi 1 A i &ts li i tikai & a
3. lima naudoti, naudoti laikui. 2. a ir sterils, to nay atkartoti sterilizét.
4. Nenaudokite produkto, jeigu jo Stori pakuoté yra atidaryta ar apgadinta. 3. Izstradajumu nedrikst lietot péc deriguma termina beigam.
Jeigu pakuoté yra apgadinama ar nety€ia atidaroma, produktas turi bati laikomas 4. Nelietot to, ja sterilais iepakojums ir atvérts vai boja(s Ja iepakojums ir bojats vai
nesteriliu ir netinkamu naudoti. neti$iatvérts, ierice ir jauzskata par nesterilu un lieto$anai nederigu.
5. Naudokite produktus tik tokios formos, koklos]leyrapagamlnn 5. Lietot izstradajumus tikai noraditaja forma.
6. skirtas vlenkammam rodukto gali 6. ada i éts tikai vi &jai lietosanai. adaj atkartota
'sumazinti jo pri iry Zi izmanto$ana ir saistita ar produkta funkcionalo Tpasibu zudumu un ir
nepienemama.
LAIKYMO SALYGOS
Laikymo ir transportavimo salygos yra nurodytos kartu su kita informacija_priede UZGLABASANA
“TZMO SAgatavy laikymo ir un transportésanas noteikumi a(b\ls( pielikumam “SA TZMO
ada un noteki
UTILIZACIJA
Po panaudojimo tvarkykite kaip atliekas, vietiniy UTILIZESANA
taisykliy. Iznicinatka i i kana ar vietgjiem
PRANEéIMAIAFIESUSIJUSIUS IVYKIUS ZINOQANAPARINCIDENTIEM
pie vykius el. pastu: lobal.com inot par licinas inci i lobal.com
DATA/LANKSTINUKO VERSIJA DATUMS/INFORMACIJAS LAPAS VERSIJA

I8leidimo data:12_2024

Izdo$anas datums:12_2024
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KIRJELDUS
Uhekordselt kasutatav nabavaadi plastist klamber.

MATOSET INSTRUMENT
STERIILNE NABAVAADI KLAMBER

KASUTUSOTSTARVE
Klamber on moeldud vastsiindinu nabavéadi sulgemiseks.

STERIILSUS
Toode tarnitakse steriilselt,

KASUTUSEELSED TOIMINGUD JAKASUTUSJUHEND
ne i

ru

MATOSET INSTRUMENT

3AXUM CTEPUNbHBIN ANSA NYNOBUHBI
XAPAKTEPVICTVIKA

1A Ny

HA3HAYEHUE
Viaenvie npepHasHageHo AN 3aXMa nyNoBUHb! HOBOPOXKAEHHOTO.
CTEPUNBHOCTb
Vapenve B suae, atunexa.

NOArOTOBKA KMUCNOMIb30BAHUIO UUCTONb30BAHUE

pl

MATOSET INSTRUMENT
ZACISK DO PEPOWINY JALOWY

OPIS

y zacisk do pepowiny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

jestdo

ia pgpowiny

STERYLNOSC
Wyréb

jestw i ylnym, sterylizowany tlenkiem etylenu.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIAI SPOSOB UZYCIA

. ige alati Arge kasutage klambrit, 1. Mepe UCNONb3OBAHWEM BCEra CAEMYeT NPOKOHTPONMPOBATL CUCTEMY 1. Przed uzyciem zawsze nalezy skontrolowaé system blokowania. Nie uzywag,
kui stisteem on ebatéielikvbi Iukuslatud. Hi . jeslisystem jest niekompletny lub zablokowany.

2. jamedust. 44di korral voib vajalikuks 2. MpoBepUTL TONMUWWHY NYNOBUHLI. ECAM MyNOBUHA TOHKAA MOXET BOZHUKHYTH 2. Sprawdzi¢ grubosé pepowiny. W przypadku cienkiej pepowiny moze zajs¢
osutuda see enne klambri palgaldamlsl kokku voltida, et vastupanu Klambri ee nepen 3axkvMa Ans cosaaHmst koniecznosé zlozenia jej przed zatozeniem zacisku, w celu uzyskania wiekszego
lukustamisel suurem oleks 60M1LLIET0 COMPOTUBAEHHS NP JAXATUN oporu przy zaciskaniu zacisku

3. Asetage vt tépselt lambri korpuse keskkohta. 3. PasMeCTUTS NYTIOBWHY 8 CEPRAUHE KOPIYCa 3aXANA. 3. Umiescié pepowine na $rodku korpusu zacisku.

4. Jalgige, et mingi ese seda kohta ei (nait. 4. , 4TO HM OOVH NpeMeT He BOKUPYeT aToro MecTa (Hanpumep 4. Upewni¢ sie, ze zaden przedmiot nie blokuje tego miejsca (np. gaziki, narzedzia
instrumendid jne.). CandeTky, XUPYPIUuEcKMe MHCTPYMEHTI U T.A.) chirurgiczne itp.).

5. Sulgege klamber, kuni see taielikult lukustub ja kostab klopsatus. Veenduge, 5. Baxate usnenue Ao " Y6 4TO 3aKNM 5. Zamkna¢ zacisk do jego zablokowania i kliknigcia. Upewni¢ sig, Zze zacisk
etklamber on kindlalt suletud ja seda pole véimalik ksitsi avada. Léigake nabavat Haanexaumm obpasoM 3axar u HeT BCKpbITb €70 |esl dobrze zamkniety i nie mozna go otworzyé dlorimi. Przecia¢ pepowing zgodnie
kehtivate standardite jargi nii kaugelt &ra, et klamber maha ei libiseks. Mepepe3atb MynoBUHY COMMAacHO C Ha , W zsunigcie sig

6. Kontrollige, et nabavaadi ots ei veritseks. Zac\sku,

7. Kontrollige regulaarselt, et poleks marke I6dvast klambrist voi 6. bCA, 4TO KOHeL| He KpOBOTOMNT. 6. , e koniel i ie k
nabavaadist tingitud veritsusest. 7. PerynsipHo He m P 10 NpUsMHe 7. Regulamie sprawdzac pod katem objawow krwawienia z powodu nieszczelnego

R axuma unm i zaciskulub uszkodzonej pgpowiny.
VASTUNAIDUSTUSED
Arge kasutage toodet muudel n peale ka hendi I'IPOTMBOI'IOKAZ%AHMFI PRZECIWWSKAZANIA
wapenve no OTNNYHBIM OT B [aHHON Nie nalezy uzywac wyrobu do innych wskazan, niz okre$lone w niniejszej instrukcii.

ETTEVAATUSABINOUD MHcrpyKuVM.

1. Toode on méeldud kasut: ks ainult vastava personali poolt. SRODKIOSTROZNOSCI

2. Toode on steriilne, seda ei tohi korduvalt steriliseerida. MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTH 1. Wyréb wylgcznie prze: y personel.

3. Toodet ei tohi kasutada parast kélblikkusaja 16ppu. 1. ans 2. Wyrébjalowy,memozebprowtémlesteryllzowany

4. Toodet ei tohi kasutada, kui steriilne pakend on avatud vi kahjustunud. Kui pakend ME/IMLIMHCKIM NEPCOHANOM. 3. Nienalezy yrobu po uply $
on kahjustunud véi tahtmatult avatud, tuleb sellesse suhtuda kui 2. 1 Vlsuenme 4. Nie s(osuwac gdy opakowanie sterylne jest otwarte Iubuszkodzone W przypadku
Jjakasutuskdlbmatusse. 3. He CpOKa roAHOCTY. otwarcia wyréb nalezy traktowac

5. Tooteid tohib kasutada ainult ettenahtud kujul ja suuruses. 4. ECnin yNakoska NOBPERTSHa W HEMPEAHAMPEHHO OTKPLITA, MARENME CfyeT jako nlejalowyl meprzydamy douzycia.

6. Toode on moeldud ainult Toote korduval b Kak n pi ana 5. Wyroby stosowac tylko w dostarczonej formie.
kaovad selle funkisionaalsed omadused ja see on keelatud. 5. U ViTe Manenvs Tonsko 8 Bune. 6. Wyrob jest wylacznie do j uzycia. Powtérne uzycie

6. Vapenve ! pi nagenus wigze sig z utratq. $ci wyrobu i jest
SAILITAMINE CBAI3AHO C NOTEpelt hyHKLIMOHANHbIX CBOMCTB U3IENMs 1 HE 10Ny CKAeTCs.
ilit ja \gimused vastavalt teabele ,TZMO SA PRZECHOWYWANIE
j ing XPAHEHUE Warunki przechowywania i transportu sa zgodne z informacjami znajdujacymi sie
Yenoeusi xpaHeHns u COrNacHo ¢ e w zatgczniku “Warunki przechowywaniai transportu wyrobow TZMO SA™.
JAATMEKAITLUS “CB0A ycnoBuil XpaHeHus n roToBOM BTZMOSA"
a tuleb kaidelda vastavalt UTYLIZACJA
YTUNN3AUMS Utylizowa i godnie z ilokalnymi

JUHTUMITEST TEATAM YTUNU3MPOBaTL Kak MEAVLMHCKME OTXOAbl B COOTBETCTBUM C AEVCTBYMOWMMI

Meditsiinilistest juhtumitest tuleb teatada aadressil: MECTHbIMU HOpMaMM. ZGLOSZENIE INCYDENTOW MEDYCZNYCH

qualitymanagement@tzmo-global.com Zgloszenie lobal.com

COOBLUEHWE O MEAWLMHCKUX MPOUCLLECTBUAX
KUUPAEV / TEABELEHE VERSIOON o Ha: DATA/WERSJAULOTKI

Vaéljaandmise kuupgev:12_2024

qualitymanagement@tzmo-global.com

[DATA/BEPCUS UHCTPYKLIUM O MPUMEHEHMIO
[Narassinycka:12_2024

Datawydania:12_2024

DE TZMO D mbH, 2, 16359

CH CH-REP & CH-| Importeur TZMO Schweiz GmbH, Grabenackerstrasse 27,
CH-8156 Oberhasli

AT TZMO Austria GmbH, Wlenerbergs(rafse 11/12a, 1100 Wien

NL TZMO Benelux BV, 42,5222 AR 's-Her

FR TZMO France SASU, 3, Rue Berthelot, 76150 Maromme

HU TZMO Hungary Kft., 3394 Egerszalok, Kils6 sor u. 2.

RO TZMO ROMANIA S.R.L., Sos. de centura nr. 3E, jud. lifov, cod 077060

BG 3a koHTakTy: info-bg@tzmo-global.com

SK  TZMO Slovakia s.r.o., Diafniéna cesta 29, 903 01 Senec

CZ TZMO Czech Republic s.r.o., Okruzni 1174, 250 81 Nehvizdy

LV SIATZMO Latvija, Rankas iela 15, LV-1005, Riga

LT UAB TZMO Lietuva, Savanoriy pr. 276-201, Kaunas, Nemokama linija 8 800
00226

UA AT "Tc 3aknaau C.A.", Byn.
Kynkesckero, 20/26 87-100 TopyHb, Monbua, Ten. +48 (56) 612 39 00
YroBHOBaXeHWI npeacTasHik: TOB "Benna-Tpeia”, syn. iM. Anama
MiuKeEMHa, 6yn. 15 A, m. BepesaHb, Kuiscbka o6n., 07543, + 38 044 585-05-

R

c

I'IpoManqwenb AO «T3MO C.A.», Monbuwa, TZMO SA, 87 100 Torun, ul.
20/26, Polska

npoussoauTens 8 P®: 000 "BENSIA Boctok", 140301, MockoEcKasl

obnactb, r. Eropbesck, yn. MpombilwnenHas, a. 9

0

yitbim: TOONKLLIC "DELVITA-Anmartbl”, r./k. Anmatel 050050, yn./keLu
Tobaskosa, 52

d% TZMO
GROUP
tzmo-global.com
matopat-global.com

“ Torunskie Zaktady Materialow Opatrunkowych S.A.
ul. Zotkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Poland
matopat@tzmo-global.com
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